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CHAPITRE V 

MAINTENANCE 


GENERAUTES 


Le developpement technologique en matiere d'electronique a contribue a 
fabriquer des instruments plus performants er a fonctions multiples, dont la 
conception interne, le plus souvent de type niodulaire, se caracterise par une 
complexite supdrieure et un encombrement moindre dus a la reduction du 
nombre de composants. 

L'incidence de cette evolution s'est egalement rdpercutee sur la maintenance 
des produits qui selon le type et le degre de sophistication peuvent poser des 
problemes au niveau du depannage. 

Cost pourquoi se trouve frequemment associe a 1'instrument un systeme 
d'auto-test dont le but est de faciliter la maintenance en concourant a une 
determination plus rapide du sous-ensemble defectueux. 


7100 - STRUCTURE INTERNE 


Le gendrateur VHF/UHF ADRET 7100 est un appareil conqu a partir de 
sous-ensembles modulaires, se presentant sous la forme soil de cartes enfi- 
chables relides entre-elles par un circuit porteur, soit de modules en alliage 
leger. Cette dermere forme s'applique particulierement aux circuits HF pour 
pormettre, du fait des niveaux de fonctionnement eleves, de conserver les 
caractdristiques de purete spectrale. 

La structure interne modulaire du generateur offre de nombreux avantages 
parmi lesquels certains se rapportent a la maintenance : 

- la facilite de substitution des sous-ensembles permettant d'eviter 1'immobi¬ 
lisation de 1'appareil, 

- 1'accessibilite aux circuits pour le depannage, 

- le controle plus rapide des signaux en transit, grace au regroupement des 
points de controle. 

D'autre part, la maintenance est simpUfiee par I'adjonction d'un dispositif 
d'auto-test gere par le microprocesseur. Ce systeme valide lors d'une proce¬ 
dure de depannage indique sur chaque point teste si le signal est correct ou 
incorrect. 

Lcs renseignements obtenus a partir des informations donnees par I'auio-iest 
ne suffisent pas pour etablir avec certitude le mauvais fonctionnement d'un 
sous-ensernble mais par centre, ils sont necessaires pour deceler et localiser 
la pariie de 1'instrument en panne. 
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UNE CONCEFnON INTERNE MODULAIRE... 


Carte f^ulation Module VHF 



o 

0 

0 

0 

e 

o 

0 



Carte Interpolation FM continue 

Carte Base de temps_ 

Carte comparateur phase frequence (CPF) 

Carte compteurs __ 

Carte registres_ 

Carte micfoprocesseur (CPU) __ 

Carte taux (option 005) 

Carte IEEE (Option OM) ___ 



Figure V-1 : Description interne 
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...POUR UNE MEILLEURE INTERCHANGEABILITE 


Module pas de 10 MHz 


Carte interface 


ModrSe ampliticateur de sortie 
(avec doubleur (te fr^uence 
si te generateuf cooiporte 
foption 003) 


Carte commande ampli 


Attfenualeuf d sortie 


Fusible de protection oti disjooctetjr 
(optbn 001 ou 002) 



Cfrcurt porteiif 


Module 20 ^ 25 MHz 
et carte lir^rlsateur 


Figure V-2 : Description interne 
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PROCEDURE DE UEPANNAGE 


Le chapitre "MAINTENANCE" est divise en deux parties distinctes corres- 
pendant a une progression logique dans 1'operation de depannage. 

La premiere partie a pour objet de localiser le sous-ensemble defectueux. 
Dans ce but sent dresses differents arbres de ddfaillance relevant chacun 
d'une panne on d'un symptome specifique. I .'utilisation de la fonction 
Auto-Test y est explicitee. 

De plus, les schemas synoptiques de plusieurs fonctions avec la localisation 
des divers elements permettent de concourir au meme but avec un maximum 
d'efficacite* 

La seconde partie cornprend pour chaque sous-ensemble : 

A titre d'exemple, pour la carte "Interpolateur FM continue", il est donne : 

- une description du sous-ensemble avec synoptique et explication succinte du 
fonctionnement, 

- le plan repere du connecteur de liaison, 

- un synoptique de defaillance, 

- une procedure de reglage-controle de la carte. 

Une derniere partie comportant pour chaque sous-ensemble : 

- un schema electrique detaille, 

- un plan de repere des composants, 

- une nomenclature, 

se trouve dans la rub rique "Schemas et nomenclatures". 

LOCALISATION DES PANNES 

PANNES ENTRAINANT UNE SIGNALISATION AUTOMATIQUE 

Certaines pannes sont signalees sur le poids 10^ de I'affichage frequence par 
un signe { - ) clignotant. 

Les parametres ainsi testes en permanence sont ; 

- la tension de regulation 1 (panne de niveau) 

~ le verrouillage de 1'oscillateur FS 

- la continuite du signal de sortie (protection inverse). 

En mode "Programmation", un defaut sur Pun des parametres ci-dessus se 
traduil par un SRQ emis sur le BUS. 
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AUTO-TEST 


N"" Test 

Fonction 

Localisation du test 

00 

2 MHz OU 2 MHz ± i 
issu du VERNIER 

Comparateurs 

phase-frequence 

01 

Sortie FP/40 
(FP design© la frequen¬ 
ce de roscillaleur300 a 
670 fVHz) 

Pas de 10 MHz 

02 

Sortie 300 a 670 MHz 

Pas de 10 MHz 

03 

Tension de regulation 1 
du module VHF 

Interface 

04 

Sortie 20 a 25 MHz 

Carte 

interconnexions 

05 

Sortie FS/40 
(FS designe la frequen¬ 
ce de loscillaleur320 
a 650 MHz) 

VHF 

06 

Sortie -100 MHz 

Pas de 10 MHz 

07 

Baltemenl 20/25 MHz 

VHF 

08 

Asservissemenlal kHz 
de i oscillaleur 20 a 

25 MHz 

CompLeurs 

09 

Battemenis 4 MHz 

Comparateurs 

phase-frequence 

10 

Asservissement FS/FP^ 

Comparateurs 
, phase-frequence 

11 

Disjoncteur ouvert 
{a partir de la serie B7) 

Disjoncteur 
option 002 


La validation du dispositif 
d‘auto-test penuei de verifier 
le fonctionnement interne du 
generaieur en controlant le 
niveau de 11 points test decrits 
dans le tableau ci-contre et 
dont la localisation est montree 
sur le synoptique detaille de 
1 'instrument. 

A ces douze points test sent 
associes 6 voyants qui complfe- 
tent I'efficacite du dispositif 
d'auto-test en visualisant le non 
asservissement du signal controle 
par le test 08, en determinant 
pour le test 10 le signal defec- 
tueux FP ou FS et en indiquant 
I'etat de fonctionnement du 
microprocesseur. L'emplacement 
des voyants de controle ainsi 
que celui de I'interrupteur 
"TEST" sont reperes sur la 
figure V-3. 





Intenupteur cf auto-test 


^ Visualisation de !a vafidation de fautchtesi 
Q Voyant de controle du CPU 
0 Assen/issement ^ 1 kHz (test 06) 

^ Absence cfhorSoge (microprocesseur) 


V —^ m 

FP FS (test 10) 


Figure V-3 : Localisation des voyants de controle 


V-5 


































































adret iil!EiECi^f’[u)!rii[i(w]!UiEi 4 >, 


* Le voyant "CPU" clignote pendant chaque intervention du microprocesseur 
la phase d'exploration etant declenchee par toute manipulation des com- 

mandes dn panneau AVANT. , ,,, i j 

^ Le voyant "absence d'hodoge" s'allume si le signal d'horloge de 1 element 

de gestion est incorrect. , , ' .-r 

* Le voyant "assemssement a 1 kHz" s'allume lorsque le test 08 est negatii. 

* Les vovants "FP-FS" dans le cas ou le test 10 est negatif, indiquent le 
signal responsable du deverrouillage de la boucle. L-e voyant FS s'allume 
lorsque le signal issu de I'oscillareur 320/650 MHz est defectueux, par centre 
les deux voyants allumes correspondent k un ddfaur du signal en provenance 
de I'osciliateur 300/670 MHz. 


VALIDATION DE L'AUTO ~ TEST 


* Positionner le generateur dans la configuration de test, les parametres 'a 
determiner sont la frequence, le niveau de sortie et le mode de fonction- 
nement. 

Frequence a 79 MHz, 

Niveau de sortie a + 13 dBm/50ohms, 

Mode de foncrionnement sur CW. 

* Enlever le panneau superieur de 1'instrument. ^ . 

* Valider le disposittf d'auto-test a I'aide de I'interrupteur test 12 situe 


sur la carte REGISTRES. 



Figure V-4 : Validation de l'AutO“test 
CONTROEE MANUEL (Mode Local) 



• Le voyant LED® doil-etre allumS. 

• L'affichagedu premier point teste (00)sesubstitue&celui 
de la commande VERNIER de ir^quence. 


* Allumer le voyant de resolution ”0'" a Paide des poussoirs 24 , 

* Controler les points tests 00 a 11 a I'aide des poussoirs 22 . 
du point teste apparaft sur les poids 10 et 10 Hz de I'affichage 
les niveaux non conformes sont indiques par un signe morns [ - ) 


Le nurnero 

1 ; le ou 
sur le poids 


102 Hz. 

* Noter les tests negatifs et se reporter au synoptiques 


de pannes, pour 


localiser la partie defectueuse du generateur. 
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CONTROLE A DISTANCE (Mode Programme) 


Figure V-5 : 
Cent role manuel 


L'interrogation des points test se fait a partir du controleur connecte a 
I'arriere de tout generaieur dote de ]'option 04 ou des options 04 et 05. 

* Programmer sur le controleur le prefixe "T" suivi d'un nombre de 0 a 11 
correspondant au point test a verifier. 

* Un octet d'etat (status byte) est deiivr^ au controleur selon le precede de 
reconnaissance serie (seriall polling) le format de cet octet est suivant le 
tableau ci-dessous. 

8 7 6 5 4 3 2 1 

R 11111 r 

du Signal teste fOe 11) 

Resullat du lesi; 0 = bon el 1 ^ panne 
Paramelre hors sp^cificalron 
*‘RSV request service'^ Tndique un defau! 


Senes B 1 i B 6. 

Deverfouifiage c/ une boucle crasser^'issemen; — l^^flveau de sorlie hors regulaiion |lesl 3K.T03 e^icessif 

Series B 7 a B 12 ou modulation imputsionnelle hors sp^^cilications. 

— DeverrouiHage d'une houcle d'assen^issement ~ Ouvedure du disjoncteur (tesi 11) 

“ [J6vefrouillaye f'S-f-P (test 10} 



La lecture de I'erat (seriall polling) s'effectue sur le bit 4 de I'octet de 
status, le resultat etant "O" pour un coni role posicif et "1" pour rnarquer la 
defaillance du point teste. 

* Noter les tests negatifs et se reporter au synoptiques de defaillance pour 
localiser la parlie defectueuse du generateur. 
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ARBRES DE DEFAILLANCE 
PANNEAU AVANT 



LED "Attente" 
eteinte 


t _ 

Pas de + 12 V pile tie ou 
Alimentation non 
inhibee 
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PANNE DE FREQUENCE , 



Controler la chaine 
de divison de la 
boucle d 'approche 

rp 


Effectuer le court- 
circuit sur PS ' 

carteCPF : valida¬ 
tion permanente 
approche PS 


frequence 

oui <r pp ^ 

' ^\incorrecte 

Panne de 
signalisation 

Voir r 

'arbre OUI 



de defaillance 
de Uoscilla- 
teur ZQ-25 MHz 


Voir boucle 
ine d^ass6rvis“ 
semerit dans VHf 


nm 

Voir VHP 


"diviseur 40/l) 


Controler d^abord 

la carte Compteurs 
(battement, bitO) 
puis la carte CPF 
(detecteur,batte- 
ment, aiguil1 age 
approche, CPF et 
ampUCP2), enfin 
si necessaire la 
carte Interface 
(transfert de la 
tension du CPF 
d'approche) 



Controler le pilote 
80 MHz et la boucle 
fine d^asservisse- 
fnent FP dans le 
^'PAS de 10 MHz^^ 


Controler la carte 
^'Compteurs^' et le 
diviseur 40/1 du 
’^Pas de 10 MHz’^ 
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PANNE DE NIVEAU 
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SYNOPTIQUE : MODULATION AM 
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Synoptique : MODULATION FM 


I 


i 
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adrEt 


MODULATION FM-PM 


Modulation FH-PH 
absente ou incorrecte 


non 

Voir Commutateurs 



et microprocGSseur 





Voir 

Commuta- 



Voir Linearisateur 


tours 

et natte 



Oscillateur 20- 


de 

Iiaison 



?5 MH? et 1}aisons 


Panne ei source 
Voir Base do Temps 
natte de liaison 
ou Interpolateur 


Voir cartes 
^Registres^' ou 
"Cofnmutateurs^^ 
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INTERPOLATEUR FM CONTINUE 


Le sous-ensemble INTERPOLATEUR pennet d'obtenir, sou une resolution de 
frequence de 1 Hz, soit une modulation FM descendant jusqu'au continu. Ces 
deux fonctions sont realisees en substituant a la frequence de reference 
2 MHz appliquee au sous-ensetnble COMPARATEUR PHASE/FREQUENCE une 
frequence de 2 MHz ± AF. 

II permei en outre, par melange de sa frequence de sortie avec le 2 MHz de 
Base de Temps, la generation du signal AF. 

La frequence de 2 MHz i AF s'obtient en divisant par 5 dans le circuit 
integre SN8 une frequence de 10 MHz i 3 MHz provenani de 1'oscillateur 
d'interpolation 7MHz/l3MHz. Selon la gamme FM continue selectionnee, la 
frequence generee par cet oscillateur est soit transmise directement au 
diviseur par 5 (gamme 300 kHz), soit prealablement modifiee par un ou deux 
diviseurs d'increment (gammes 30 kHz et 3 kHz, ainsi que VERNIER). En 
outre, la valeur de cette frequence depend egalemeni de la frequence syn- 
thetisee par le 7100, com me le montre le tableau ci-dessous. 


Frequence porteuse : 

: Oscillator interpolation 

< 80 MHz 

80 MHz/160 MHz 

160 MHz/320 MHz 

320 MHz/650 MHz 

650 MHz/1.3 GHz 

10 MHz ± 750 kHz 

10 MHz ± 3 MHz 

10 MHz ± 1.5 MHz 

10 MHz ± 750 kHz 

10 MHz ± 375 kHz 


Chaque diviseur d'increment est constitue d'un diviseur par 10 (circuits 
integres SN4 et SN6) suivi d'un fibre actif passe-bas. Un mdlangeur type 
TBA 673 effectue le batternent entre la frequence delivree par le fibre actif 
et une frequence de 9 MHz issue de la BASE DE TEMPS. La selection du 
batternent additif par un fibre passe-bas de centre sur 10 MHz procure ainsi 
un signal dont I'increment de frequence par rapport a 10 MHz a ete divise 
par 10. 

La frequence generee par 1'oscillateur d'interpolation est divisee par 4 dans 
le circuit integre SN3, puis dirigee vers le frequencemfetre MC 6840 du 
sous-ensemble CPU afin de permettre I'affichage des pas de 1 Hz, 10 Hz et 
100 Hz de la frequence de sortie du 7100 quand on utilise le vernier ou la 
FM continue, ou bien la frequence du generateur AF. Le circuit integre SN3 
effectue egalemeni une division par 8 de la frequence de 1'oscillateur 

d'interpolation. ^ .... 

Le convertisseuT 1* requencc/tension, situc en av'al et constitue du circuit 
integre SN9 permei, par cornparaison avec une tension de reference, et 
integration du resultat, la stabilisation de 1'oscillateur. 

Ce convertisseur utilise une caracieristique des portes CMOS donl le ^courant 
consomme est proporiionnel au nombre de transitions, done a la frequence. 
La deviation totale de 1'oscillateur soit ± 3 MHz est obtenue par injection 
d'un courant de t 0,5 mA sur la borne 1 du connecteur. 


J 
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INTFRPOLA'I’EUR 
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INTERPOLATEUR 
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Utiliser un oscilloscope 
pour effectuer les controls 


Valider le VERWIER et 
controler sur le collecteu 
de Q3 la presence d'un 
signal d^environ 10 MHz 
(voir oscillogramme 1) 


f 


Controler la sortie 9 du 
circuit in teg re SfO signal 
de R,5 MHz 1 Af 
(voir oscillogramme 2) 


Controler la presence 
du 9 sur les points 
test PT06 et PT12 
niveau ^5^0 mVcc 


OUI 

Valider la modulation FM 
et la gamme 300 RHz, verifitjr 
la presence d'un signal 
de 2 MHz ± Af en PT16 
(voir oscillogramme 3) 


ARBRE DE DEFAILLANCE 


OUI 



Voir circuits oscilleteur 
7/13 MHz et fornieur 


Comrriuter la gamme 30 kHz 
sur le panneau avant et 
verifier en PT16 le 
2 MHz 1 Af 





OUI 


Commuter la gamine 3 kHz 
et faire la meme 
verification on PT 16 


NON 


Voir commutateur 
logigue et 
decodeur SN1, SN2 


Voir separateurs 
ou carte 
Base de temps 


Voir commutateurs 
logiques et 
diviseurs 
(Sfj8-SN7-SN3) 


Voir diviseur SN4, 
fnelangour additif, 
formeur, f litre , 


Voir diviseur SN6 
et melangeur 
additif 
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‘ INTERPOLATEUR 
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RliGLAGE OE LA CARTE 
CARTE DEPAN NEE 


Materiels necessaires : 

- prolongateur de carte rigide 

- oscilloscope 

~ source de tension continue 

- frequencemetre 20 MHz 

- multimetre 

1. Oscillateur 7 a 13 MHz 

a) Afficher 100 MHz, commutateur vernier AP' sur "0" 

b) Valider la fonction FM = ainsi que la gamme 3 kHz 

c) Raccorder le frequencemetre en PTl et le voltmetre continu sur la borne 
6 de SN12 

d) Injecter sur I'entree FM-0M une tension continue afin de lire 0,000 V sur 
le voltmetre 

Regler PI pour lire sur le frequencemetre 10 MHz ± 1 kHz 

e) Injecter une tension continue pour lire - 5 V sur le voltmfetre 
Regler P2 pour lire sur le frequencemetre 13 MHz ± 1 kHz 

f) Inverser la tension continue injectee pour avoir + 5 V sur le voltmetre. 

Verifier que la frequence indiquee est 7 MHz ± 20 kHz 

g) Connecter le voltmetre en PT2 puis regler T1 pour avoir 3V 

h) Reprendre (e) pour avoir 13 MHz sur le frdquencemfetre puis verifier que 
le niveau en PT2 est inferieur ou egal a 9,8 V. 

Agir sur T1 pour ajuster le niveau k 9,8 V 

i) Connecter 1'oscilloscope en PTl et controler que le niveau a 13 MHz est 
inferieur ou egal a 1,4 Vcc 

k) Reprendre (f) pour avoir 7 MHz puis verifier en PT2 que le niveau est 

superieur ou egal a 2,2 V 

2. 9 MHz issu de la base de temps 

a) Connecter 1'oscilloscope, au inoyen d’une sonde, en PT6 et regler T4 pour 
obtenir le niveau maximum {'^340 mVcc) 

b) Connecter la sonde en PT12 et regler T5 pour obtenir le niveau maximum 
(^340 rnVcc) 

CALlBRA'l’ION DE LA CARTE 


Pour la calibration, voir Chapiire V, paragraphe 9- 
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BASE DE TEMPS 
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BASE DE TEMPS 
GENERATEUR AF 


Le sous-ensemble re 9 oit la frequence de 10 MHz du pilote 10"^ ou celle du 
pilote 80 MHz 10“^ divis^e par 8. 

Cette frequence est envoyee d'une part vers la sortie arriere, d'autre part 
vers des circuits de division et de melange. Ces circuits delivrent : la fre¬ 
quence de 2 MHz vers la "Base de Temps", une frequence de 4 MHz vers les 
cartes CPU et CPF, une frequence de 9 MHz issue du rnelangeur "ou exclu- 
sif" M7 vers 1'interpolateur, une frequence de 1 kHz, signal TTL vers la 
carte "Compteurs" et vers 1'option Taux-vernier. 

Le sous-ensemble con^orte egalement le circuit d'asservissement du pilote 
interne 10“ ’ou 10“" sur une reference exterieure de haute precision. 
Celle-ci peui avoir com me frequence 10 MHz ou tout sous-multiple jusqu'a 
1 MHz- 

Le circuit interne comporte en effet un generateur d'harmoniques renorma- 
lisant la frequence avec I'aide du filtre passe-bande 10 MHz, FL26. Les 
sorties des deux diviseurs par 2, D15 et D16, qui reqoivent les 10 MHz 
interne et externe, sont comparees dans le CPF CPS qui vient asservir le 
pilote. Les deux LED tele beche qui permettent de visualiser la phase 
relative sur le panneau arriere sont placees en serie dans la boucle de 
contre-reaction de I'ampli d'asservissement. 

La sortie du commutateur SN04 sert de reference de frequence a I'oscil- 
lateur 32-58 MHz de la carte CPF. 

En vernier, ou en position FM continu, on substitue a la frequence 2 MHz de 
Ease de Temps la frequence 2 MHz ± A de la carte Interpolateur. 

Le signal interne de modulation a 1 kHz est conforme dans le filtre Ampli 
FL29. 

Enfin, cette carte genere le signal AF obtenu par melange des deux fre¬ 
quences 2 MHz et 2 MHz ± A , puis filtiage et amplification. 
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1-5-10 MHz R6f6rence externe 


BASE DE TEMPS 
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SYNOPTIQUE 


UJ 
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BASE DE TEMPS 
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REPERAGE DU CONNECTEUR 


AF interne de modulation vers Panneau AV. analogique- 

AF ddlivre sur le panneau AR_ 

Coax relics a la masse___ 

1 kHz delivre sur le panneau AR_ 


1 kHz " BF de modulation vers Panneau AV. analogique — 

1 kHz TTL vers Compteurs et option 005- 

Commande Vernier AF issue de la carte Registres- 

2 MHz ± Af issu de I'lnterpolateur- 

2 MHz ou 2 MHz ± Af vers Comparateurs phase/frequence 

Asservissement du Pilote interne_ 

Visualisation de 1'asservissement du Pilote sur panneau AR 
Frequence externe d'asservissement issue du panneau AR. 

9 MHz vers Interpolateur-- 


4 MHz vers Comparateurs phase/frequence de CPU- 

10 MHz de reference issu du Pilote interne- 

10 MHz de reference ddlivre sur le panneau AR. _ 

+ 12 V_ 

+ 5 V __—__ 

- 12 V_- 


(au moyen du porteur) 


1 

2 

3 

4 

5 
8 

12 

13 

15 

17 

19 

20 ’ 
34 35 
36 37 
38 39 
40 41 

44 

45 46 
47 


Les broches non mentionndes ne sont pas connectdes. 


{ 


6 

18 

23 


9 14 16 
21 22 
25 a 
NC 


30 
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BASE DE TEMPS 


REGLAGE DE LA CARTE - CONTROLE 


CARTE DEPANNEE 
Materiels necessaires : 

- prolongaceur de carte 

- oscilloscope 75 MHz 

- wobulateur 20 MHz 

- multimetre 20000 points 

1) 10 MHz de reference (panneau arriere) 

Connecter 1'oscilloscope sur la prise BNC arriere, puis regler T14 pour obtenir le 
niveau maximum {U = 1,4 Vcc ± 0,3) 

2) Formeur 10 MHz 

a) Connecter la sonde de 1'oscilloscope en PT6 et regler T12 pour obtenir le niveau 
maximum (U = 500 mVcc ± 75) 

b) Verifier que le niveau sur le collecteur de Q14 est supdrieur ou dgal a 4 Vcc 



2V/div 
0,1 jjsfdiv 


3) 4 MHz de reference 

Connecter la sonde de 1'oscilloscope sur la borne 36 du connecieur et la masse sur 
la borne 37. Regler Til pour obtenir le niveau maximum (U = 3 50 mVee ± 50) 

4) 9 MHz de reference 

a) Connecter la sonde de I'oscilloscope sur la borne 34 du connecteur et la masse sur 
la borne 35. Regler T9 et TIO pour obtenir le niveau maximum (U=200mVcc ± 20) 

b) Controler que la frequence du signal est de 9 MHz 
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9 MHz 
2V/div 
0,1 ^/div 


9 MHz sortie 
0,lV/div 
0,lyus / div 


5) Signal sinusotdal a 1 kHz 

Connecter le voltmetie enire la masse et la borne 5 du connecteur 

a) Regler P3 pour lire 3,535 V 

b) Verifier que la tension sui la Ijorne 4 est de 5 V ± 50mV 

6) Formeur 12 V - 4 MHz 

Connecter la sonde de I'oscilloscope sur le collecteur de Q8 
Verifier I'ampliiude dii signal "0" 0,4 V ; "1" 11 V 

7) 1 kHz ri'L 

Connecter la sonde de 1'nseilbrscope en PT9 : Amplitude du signal rectangulaire ; 
5 Vcc ± 0,5 

8) Selecieur 2 MHz ou 2 MHz ± L 

Connecter la sonde rle 1>,:c:i 1 iosou[)t sur la borne 15 du connecteur. Mettre le 
commutateui \'ernier-A!'' sur 'dernier, fare sur I’osci lloscope une frequence de 
2 MHz. Deconneci.er la caite 1 nr ei |)(jlateur, verifier la disparition du signal 
Commutateur vernier stir "0", reapparition d'un signal a 2 MHz 
ConiniutaicLi [■ Kut Al' ; de modi i iea lion 

9) Filirc 2 MHz 

Connecter la sonde en i l3. Uogler '!-l-T5-T6 pour obtenir le niveau maximum 
coinpris enire tr,7 et 1 V sni.an- la posiiion de P2 


V’-2d 

























12) Annulation de la tension continue residuelle 

Deconnecter 1'injection du wobtilatcur. Connecter le voltmetre continu sur la borne 
1 du connocteur. Regler PI pour obtenir la tension minimum, 0 V ± 2 mV. Meme 
controle sur borne 2 

13) Regiage du niveau de sortie 

a) Africher Al- 1000 Hz. Regler P2 pour obtenir sur la borne 1 au voltmetre 3,535V. 

b) Verifier qu'cn borne 2 , on obtient 5 V ± 50 mV 


BASE DE TEMPS 


. B dre t ieil]|si!u;:tl':rininiQ!q]yfS ^ 


10) MeJangetir, Ampli syrnetrique el filtre de sortie 

Centrer la frequence du wobulateur a 12,5 MHz avec un AF Crete de 2,5 MHz. 
Injecter le signal par 1'intermedia!re d'un cable coaxial boucle sur 50 ohms, aux 
homes de la resistance R76- de la carte Interpolaieur ; niveau d'attaque 0 dBm. 
Connecter la sonde de I'oscilloscope en PTl. Regler T1 ~ T2 - T3 {voir oscil¬ 
logram ines). La dispersion reelle totale sur I'oscilloscope est de 1 MHz 


11) Ampli de sortie 

Connecter la sonde sur la borne '^1^' du connecteur, niveau peu different de lOVcc* 

Regler T3 pour que le niveau soil constant dans la bands et jusqu'a 350 kHz. 


2V/div 

lOOkHz/div 


Signal en PTl 
0,5V/div 
- lOOkHz/div 
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14) Filire 10 MHz 

Raccoider le wobulaieur, niveau de sortie - 10 dBm, frequence cent rale 10 MHz, a 
la prise BNC marquee Asservissemem. Connecter la sonde de 1'oscilloscope en PT5. 
R^gler T7 et T8 pour centrer le filtre sur le marqueur 10 MHz, Bande a 3 dB : 
environ 250 kHz. Niveau 0,7 Vcc + 0,15. Verifier le filtre sur les sous-harmoniques 
jusqu'a 1 MHz 

15) Formeur 10 MHz exterieur 

Afficher 10 MHz en CW sur le wobulateur. Connecter la sonde sur le collecteur de 
Qll. Verifier que Ramplitude de crete-crete du signal est superieure ou egale a 
4,5 V. Afficher 1 MHz, le niveau du signal doit etre sensiblement le meme. 



16) Tension d’asservissemeni du pilote 

Verifier en injectant une frequence de 10 MHz ± 15 Hz que I'amplitude du signal 
de battement est superieure a 11 Vcc. 
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COMPARATEURS PI lASE-FREQUENCB 


Le sous-ensernble COMPARATEURS PHASE/FREQUENCE comprend une partie 
de Ja boucle d'asservissement de phase gi^nerant les pas de 500 Hz de la 
frequence de sortie, ainsi que les comparateurs phase/frequence, les circuits 
d'alarme et d'inhibition associds aux oscillateurs 300 MI-lz/670 MHz et 

320 MHz/650 MHz. 

La generation des pas de 500Hz s'effectue a I'aide d'un osciliateur couvrant 

la gainme 32 MHz a 42 MHz ou 58 MHz a 48 MHz, selon que le signal 

20 MHz/25 MHz porte les pas de 1 kHz en spectre direct ou inverse par 

rapport a la frequence de sortie. I^e signal genere par cet osciliateur est 
d'une part envoye au sous-ensemble COMPTEURS pour y eire divise par 
32000 a 58000 el compare a une reference de 1 kHz issue de la BASE DE 
TEMPS, et d'autre part successivement divise par 2 (circuit integre SNl) et 
melange au signal de 20 a 25 MHz provenant du module OSCILLATEUR 
20 MHz/25 MHz. Le battement soustractif de ces deux signaux est selec- 
tionne par ^un filtre passe-bande, qui delivre ainsi une frequence de 4 MHz. 
Cette frequence est alors divisde par 8 dans le circuit integrd SN3, puis 
comparde a une frequence de reference obienue en divisant par 4 dans le 
circuit intdgre SN6 le signal 2 MHz ou 2 MHz ± if issu de la BASE DE 

TEMPS. La comparaison de ces deux frequences permet d'asservir Hosctllateur 
32 MHz/42 MHz ou 58 MHz/48 MHz, dont le changement de gamme est 
assurd par la mise en parallele de I'inductance T2 ou du condensateur Cll 
(l2pF) avec son circuit oscillant. Le comparateur phase/frdquence rdalisani 
cet asservissement, assure par ailleurs la modulation de phase en continu du 
signal de sortie. 

La frequence de 20 MHz a 25 MHz, issue du module OSCILLATEUR 20 MHz/ 
25 MHz, est divisde par 80 dans les circuits intdgrds SN8 et SN9, avant de 
servir de reference au comparateur phase/frequence de 1'osciliateur 320 MHz/ 
650 MHz qui reqoit du sous-ensemble COMPTEURS la difference FS-FP 
divisde par 80, FS dtant la frequence de I'oscillateur 320 MHz/650 MHz et 
FP celle de I'oscillateur 300 MHz/670 MHz. Afin de compenser I'inversion de 
phase qui se produit lors du changement de sens du battement FS-FP, le 
circuit integre SNIO effectue une permutation des deux signaux appliques a 
ce comparateur, sur commande du bit "S" ddlivrd par le sous ensemble 
REGISTRES. 

Ce bit "S" commande egaiernent le changement de gamme de I'oscillateur 
32 MHz/42 MHz ou 58 MHz/48 MHz, ainsi que la permutation des signaux 
appliques au comparateur phase/frequence de cet osciliateur que realise le 
circuit intdgrd SN7, 

Un troisieme comparateur phase/frequence realise 1'asservissement de 1'oscil¬ 
iateur 300 MHz/670 MHz par I'int ermediaire d'un signal de 250 kHz provenant 
du sous-ensemble COMPTEURS, er d'une reference de 250 kHz obtenue en 
divisant par 16 dans le circuit integre SN17 la frequence de 4 MHz issue de 
la BASE DE TEMPS. 
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CPF 


REPERAGE DU CONNECTEUR 


Commande de modulation 0M = issue clu panneau avant 

analogique... 

Test : Niveau du battement 4 MHz vers carte Registres 

Test : Niveau dti 2 MHz ou 2 MHz ± Af vers cartes 

Registres. 

Signal d'approche issu du module 20 a 25 MHz (tension 

d' asservissement. 

2 MHz ou 2 MHz ± Af issu de la Base de Temps. 

'I'ension d'approche FP* vers Pas de 10 MHz. 

Tension d'approche FS* vers Interface... 

Inhibition de la boucle fine el validation de I'approche FP 

vers pas de 10 MPIz,,..... 

Inhibition de la boucle fine et validation de I'approche FS 

vers Registres et Interface.... 

fbit de sens. 

^bit de changement de sens. 

4 MHz issu de la Base de Temps. 

250 kHz issu de la carte Compteurs. 

Battement FS-FP/80 issu de la carte Compteurs. 

Sens detecte du battement FS-FP/80 issu de la carte 

Compteurs. 

+ 18 V. 

+ 12 V. 

+ 5 V. 

- 12 V. 

Les broches non mentionnees ne sont pas connectees. 

FS* : 320 a 650 MHz (module VHF) 

FP* : 300 k 670 MHz (module Pas de 10 MHz) 

(l) des osciliateurs 20 a 25 MHz, 32 a 58 MHz et des 
positions relatives de FS et FP 


1 

2 


6 

15 
24 

31 

32 

33 

34 

35 

36 37 
38 

40 

41 

42 

44 

45 46 
47 

16 21 
22 23 
NC 


CONTROLE DE LA CARTE 
Preparation a la maintenance 


- Deconnecter les liaisons coaxiales ; gauche a la carte Compteurs; 
droite au module 20 a 25 MHz 

- Sortir la carte 3 a I'aide des extracteurs 

- La placer sur prolongateur rigide pour permettre son depannage (prevoir des 
extensions coaxiaies pour les raccordernents entre sous-ensembles) 

- Introduire la nouvelie carte en cas de remplacement du sous-ensemble 
(reiablir les liaisons coaxiales) 
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ARBRE DE DEFAILLANCE 


Utiliser in oscilloscope pour effectuer 

les controles 


NON 


Voir oscil- 
lateur et 
separateurs 


Verifier sur les sorties 
de SN1 la presence d^un 
signal de forme identi- 
que a 1'osciliogramme 

GUI 

Verifier sur la broche 

11 de SN5, la presence 
d ^un signal logique^ de 
forme semblable a 

1^oscillogramme 

wimninf 

1.3V 




NON 


1 


Voir diviseur, 
f litre, 
melsngeur 


OUI 


NON 


Verifier sur la broche 
11 de SN9 que la 
division dj 20 a 25 MHz 
se fait correctement 


Verifier sur la broche 
12 de SN6, la division 
par ^ dj 2 MHz ou 
1 MHz ± Af 


Voir divisejrs 
separateurs 





Verifier sur la broche 
6 de SN15, la presence 
iu battement soustractif 
entre les osclllateurs 
320/650 et 300/670MHz 
des modules VHP et 
Pas de 10 MHz 


GUI 


Verifier sur la broche 
12 de SN17 la presence 
d'un signal de 
250 kHz 


mL 



I 


Voir forGieor 
diviseir 
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REGLAGE DE LA CARTE 
CARTE DEPANNEE 


Mate riels necessaires : 

- Oscilloscope 75 MHz 

- Frequencemetre 

- Multimetre 

- Wobulateur 

- Te Subclic 


1 . Circuit d'entree 20 a 25 MHz 

a) Injecier sur la prise subclic "e'ntree 20 a 25 MHz" un signal wobule entre 
20 et 25 MHz a la vitesse de 60 Hz, le niveau etani de 0 dBm 

b) Court-circuiter le point commun de R2/emetteur de Q1 au boitier du 
transistor 

c) Connecter 1'oscilloscope en PT08 et regler T6 pour centrer la resonnance 
a 22,5 MHz. Le niveau a cette frequence est de 0,7 Vcc ± 80 mV, 

d) Oter le court-circuit. 

2. Oscillateur 29,6 k 60,4 MHz 

a) Connecter sur la sortie subclic 29,6 a 60,4 MHz un te qui permette le 
raccordement de la liaison coaxiale avec la carte compteurs et un adapta- 
teur BNC 

b) Raccorder I'adapiateur BNC au frequencemetre sur lequel est asservi le 
7100 

c) Afficher 354,990 MHz sur le 7100 et verifier que la frequence indiqu6e sur 
le frequencemetre est de 41,980 MHz 

d) Connecter le multimetre sur PTl et regler T1 pour obtenir un niveau de 
11,5V 

e) Afficher 355 MHz et lire 58 MHz sur le frequencemetre. Regler T2 pour 
obtenir un niveau de 11 V en PTl 

f) Afficher 350 MHz et lire 32 MHz sur le frequencemetre. Verifier que le 
niveau en PTl est de 3,5 V ± 0,25 V 

g) Afficher 349,990 MHz et lire 48,020 MHz sur le frequencemetre. Le niveau 
en PTl doit etre egal a 3,5 V ± 0,25 V 

3. FM continu 300 kHz 

a) Raccorder les deux votes de 1'oscilloscope respectivement en PT5 et PT6. 
Regler PI pour obtenir la meme largeur de cieneau sur les deux voies. 

b) Afficher 100 MHz et valider la modulation FM avec couplage continu. 
Selectioniier la garnme 300 kHz et placer le potentiometre de laux en 

buiee a droiie 

c) Injecter sur 1'entree FM une tension de 4,24V et verifier que la frequence 
affichee a ete augmentee de 300 kHz. 

d) Excursionner la bande 100 a 102,5 MHz et verifier que la variation de la 

largeur des creneaux est Inverser la polarite de la tension injec- 

tee puis faire la meme verification de 102,5 MHz a 100 MHz. 
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4. 0M continue 


a) 

b) 

c) 

d) 


Atficher 35U MHz ei valiiiei hi modulaiion 
Verifier sur la borne 1 tiu coiinecreur que 
Raccorder les deux voies de 1'oscilloscope 
en PT5 et PT6 

Exciirsionner la bande 350 a 355 MHz par 
obtenir line largeur moyenne des creneaux 


de phase (0M) 

la tension est egale k 1,06V 
(lecture positive) respect ivement 


pas de 10 kHz et regler P2 pour 
de 0,24 jds 



4 MHz reference 
sortie carte 
lOOns/div 
lOOmV/div 
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COMFI’EUKS 


Ce sous-ensemble comprend le compteur par 32000 a 58000 et le compara- 
teur phase/frequence de la boucle d'asservissement de phase elaborant les pas 
de 500 Hz, le compteur par 30 a 67 de la boucle elaborant les pas de 

10 MMz, ainsi que les circuits effectuani le baiiemeiii FS/80 - FP/SO ei 

detectant le sens de ce batteineni. 

Le compteur programmable par 32000 a 58000 re^oit du sous-ensemble 

COMPAli ATFUR PHASE/FREQUENCE le signal genere par 1'oscillateur 
32 MHz/42 MHz ou 58 MHz/48 MHz et delivre un signal de 1 kHz. Ce signal 
est applique a un comparateur phase/frequence qui .reqoit la reference de 

1 kHz elaboree par la BASE DE 'TEMPS, et fournit ainsi une tension continue 

asservissant 1'oscillateur 20 MHz/25 MHz. Le compteur programmable se 

compose d'un diviseur par 10 ou 11 (circuit integre SNl) suivi d'un diviseur 
par 2 ou 4 (circuit integre SN2) et d'un diviseur fixe par 1600 (circuits 
integres SN5 et SN6). Le diviseur par 10 ou 11 permet la synthese des pas 
de 500 Hz et 1 kHz de la frequence de sortie, tandis que le diviseur par 

2 ou 4 procure les pas de 10 kHz, 100 kHz et 1 MHz. Ces deux diviseurs sont 
commandes par les additionneurs binaires SN7 a SNIO en fonction des signaux 
BCD paralleles delivres par les registres SNll, SN12 et SN18, qui effectuent 
le demultiplexage des octets transmis par le sous-ensemble CPU aux lignes 
DO a D7. 

Le compteur programmable par 30 a 67 reqoit du module PAS DE 10 MHz la 
frequence de 1'oscillateur 300 MHz/670 MHz divisee par 40, et fournit au 
sous-ensemble COMPARATEUR PHASE/FREQUENCE un signal de 250 kHz a 
partir duquel s'effectue I'asservissement de cet oscillateur. Le compteur se 
compose d'un diviseur par 3 a 7 (circuit integre SN16) suivi d'un diviseur par 
10 (circuit integre SN20), la programmation du taux de comptage etant 
effectuee par les additionneurs binaires SN17 et SN21 a partir des signaux 
BCD paralleles issus du registre SN18. 

Le battement FS/80 - FP/80 est effectue par un melangeur a OU-exclusif, 
realise a I'aide de trois portes NAND du circuit integre SN25, suivi d'un 
fibre passe-bas de bande passante 500 kHz. Ce melangeur reqoit des signaux 
de frequence FP/80 et FS/80 obtenus en divisant par 2 dans chaque bascule 
J-K du circuit integre SN22 les frequences FP/40 et FS/40 respectivement 
issues du module PAS DE 10 MHz et du module VHP. 


Le sens du batterrient FS/80 est detecte par les deux bascules J-K 
integre SN23, montees en coiriparateur phase/frequence, et par 
NAND du circuit integre SN24. Cette detection fournit un hit 
I'etar "0" correspond a FS FP er I'etat "1" a FP FS, qui esr 
sous-ensemble COMPARATEUR PHASE/FREQUENCE com me le 
FS/80 - FP/80. 


du circuit 
les portes 
"D", dont 
en\'oyc au 
battement 
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SYNOPTIQUE 




phase-frequence 
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REFER AGE DU CONNECTEUR 


Test : Verrouillage 1 kHz vers carte Registres.. 

4 

Asservissement de 1‘oscillateur 80/100 MHz 


vers module 20 a 25 MHz. 


6 

1 kHz nJ de reference issu de la BASE de TEMPS.. 

8 


DO. 

. 13 


D1.. 

. 14 

DUS interne des DONNEES 

D2.. 

. 15 

Entrees et sorties. ^ 

D3. 

. 16 

issues/vers carte CPU 

D4.. 

. 17 


D5. 

. 18 


D6.. 

.. 19 


D7. 

20 

1 MHz (E) issu de la carte CPU.*.... 


. 24 


AO. 

.. 26 

BUS interne 

Al... 

.. 27 

Entrees des ADRESSES. < 

A 2. 

.. 28 

issues de la carte CPU 

A3. 

29 


A4. 

.. 30 

250 kHz vers Comparateurs phase-frequence. 

. 38 

Battement FS-FP/80 vers Comparateurs phase-frequence, 

.. 40 

Sens detecte du battement FS-FP/80 vers 



Comparateurs phase-frequence. 


. 41 

+ 12 V. 


. 44 

+ 5 V. 


. 45 46 

- 12 V. 


. 47 



' 9 21 22 

1 


23 25 

* 


34 39 

Les broches non mentionnees ne sont pas 

connectees. 

. NC 
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CONTROLE DE LA CARTE 


PREPARATION A LA MAINTENANCE 


Misfe sur piolongaicur ou remplacetneriL de la carle 

- Deconnecier ia liaison coaxials gauche .de la carte 3 (Comparateurs phase- 

frequence ou CPF) 

- Debrancher les raccordements de la plaque de relais placee derriere le 

module PlLOl'E, afin de liberer les liaisons coaxiales fixees sur la carte 
Compteurs 

- Sortir la carte 5 de moitie. Ceire precaution evite de deteriorer, lors de la 

sortie de !a carte Compteurs, le condensateur C17 

- Sortir la carte 4 a I'aide des extracteurs et la placet sur prolongateur 

rigide pour permetire son depannage. 

- Dans le cas d'un remplacement du sous-ensemble, introduire la nouvelle 

carte et effectuer les operations suivanres : 


* Miss en place de la carte 5 

* Connecter la liaison coaxiale 
gauche sui la carte 3 

* Connecter les liaisons co¬ 
axiales sur la plaque relais 



-I 
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Utiliser ur oscilloscope 
pour fairs les controles 


I 


Verifier sur la broche 3 
de que le signal en 

sortie du comptGi’r 32000 
a 6VOOO est identique au 
releve de 1^osclllogramme 
r - 1 kHz 


f 


Verifier sur la broche 12 de 
SH22 la presence d^un 
signal de ferine semblable 
a celle de 1^oscillo- 
gramme (FP/^O) 


Faire le meme controle sur 
sur la broche 9 de Sl^22. 
Voir oscillogramme (fs/40) 


Verifier sur la broche 12 
de SHZO la presence d^ 


un 


signal de 250 kHz 
Voir oscillogramme 


ARBRE DE DEFAILLANCE 


Verifier sur la broche 16 
de SN1, la presence d'un 
signal compris entre 
52 et 53 MHz. Voir 
oscilioqramme 



Voir forimeur 
d'en tree 


Voir compteur 
32000 a 6^000 


Voir formeur d^entree 
ou diviseur {SN22) 


Voir formeur d^entree 
ou diviseur (S(^22) 



4V 
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COMPTEUR 32000 a 64000 


Le comptcur divise par 32000 a 58000 la frequence de 1'oscillateur 
32/58 MHz de la carte CPF et delivre une frequence de 1 kHz au compa- 
rateur CP4 qui asservit I'oscillateur 80 a 100 MHz (20 a 25 MHz apres 
division par 4). Ce compteur se compose d'un diviseur de tete SNl, de deux 
diviseurs intermediaires SN2 ei SN5 el d’un diviseur de queue SN6. 


La variation du taux de complage esi commandee par les circuits NAND SN3 
et SN4 et les circuits additionneurs SNIO, SN09, SN08 et SN07 qui reqoivent 
les signaux BCD paralleles delivres par les registres SNll et SN12, ces 
derniers effectuant le demultiplexage des octets iransmis. par ie sous-ensem- 
ble CPU aux lignes DO a D7. Le taux de comptage minimum de 32000 est 
donne par la chame directe suivante : ' i 

* SNl divise par 10 lorsqu'au moins une des entrees PE est a "1" 

* SN2 divise par 2 lorsque son entree (broche 3) est a 0 

* SN5 divise par 16 

* SN6 divise pat 100 (10 x 10) 


Le taux minimum ainsi ddtermind est obtenu lorsqu'un niveau "1" est appli¬ 
que sur chaque entree des additionneurs SN7 'a SNIO, ce qui est le cas 
lorsque la frequence delivrde en sortie du gendrateur est un multiple de 
10 MHz dans la gamme 320 a 650 MHz. 


Les principaux signaux de la chame de division soni repetes sur le schema 
electronique par les lettres A, B, C, D et F, pour permettre la verification 
du fonctionnement du compteur a partir des informations ci-dessous : 

A ; Signal ECL d'entree 

Niveau continu d'environ 3,7 V 
Niveau RF d'environ 1 Vcc 
B : Signal carre, niveau TTL 
C : Signal carre, niveau TTL 

D : Impulsion TTL dont le niveau bas a 25% de rapport de charge RilJ 
E ; Impulsion CMOS dont le niveau haut a 20% de rapport cyclique 


MODIFICATION DU TAUX DE COMPI’AGE 


a. Introduction des UNITES 

Le diviseur de tete SNl divise par 11 lorsque les deux entrees PE qui 
regoivent les signaux J et H sent a "0". 

Le signal |, en sortie de SN3, est 1 ■ intersection par une porte NAND de 1 
etai unique de SN2 (divisant par 2 ou 4), avec 1 etat unique de SN5 (divisant 
par 16) et la sortie "D" d'un compteur div sant par 10 (1/2 SN6). 
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Le rapport cyclique de 1'impulsion negative J esi ainsi de 20/x ou "x" 

represente la variation du taux de comptage du "compteur de queue" forme 
de SN2, SN5 et SN6. 

Le signal 1 est la retenue sortante de 1'additionneur SNIO, qui lorsque la 
retenue entrante est a "1" (broche 9) est une impulsion negative avec un 

rapport cyclique de N/lO ou (N + 1)/10 lorsque la retenue entrante est k 
"0". N rcprcscnte les unites appliquees sur les entrees de SNIO. 

La retenue entrante correspond a la demi-unite P intersectee par le signal K 
dont le rapport cyclique est de 50/o. 

Le rapport cyclique est ainsi en moyenne de (N + P/2)/l0. 

Apres 1'intersection de I avcc le signal J dans SNl, le rapport cyclique 
devient 2(N + P/2)/x ou : i 

- le rapport de division est de 10 lorsque 1 + J = 1, soil par exemple 

pendant x - 2(N + P/2)fois ; 

- le rapport de division est de 11 lorsque I + J = 0, soil par exemple 

pendant 2(N + P/2)fois. 

Le rapport cyclique reel est egal a ; 

10 [x - 2(N + P/2)] + lli:2(N + P/2)] 

1'expression se ramenant a lOx + 2N + P (l) 

ou I'action de N et P ne depend pas de la valeur de x. 


b. Introduction des DI2AINES, CENTAINES et MILLIERS 

L'etage intermediaire SN2 divise par 4 lorsque son entree "K" (broche 3) est 
a "1" ; c'est a dire lorsque le signal Pi issu de la chafne d'addition est a un 
niveau has. Le signal H correspond a la retenue sortante de SN7 a pour 
rapport cyclique M/1600, le taux de comptage de SN2 etant de 4 pendant M 
impulsions et de 2 pendant les 1600-M autres impulsions. 

Le taux de comptage du diviseur de "queue" (SN2 - SN5 et SN6) devient : 

X = 4M + 2(1600 - M) = 3200 + 2M 

La valeur de x ainsi determinee est ensuite reportee dans 1'expression (l) 
pour obtenir le taux de comptage general, soit : 

T = 10(3200 + 2M) + 2N +P 
T = 32000 + 2(10M + N +P/2) 


ll est a remarquer que le taux de comptage general peui varier de 32000 a 
63999 mais que seules les plages 32000 a 41999 et 48001 a 58000 sent 
utilisees. 
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REGISTRES 


REPERAGE DU CONNECTEUR 


Test VHP : Controle de regulation. Signal issu de 

I 'Interface. 

/.v/l'est : Niveau du battement 4 MHz. 

^Test : Niveau 2 MHz ou 2 MHz ±AF. 

Test ; Verrouiliage du 1 kHz d'asservissement 

Signal issu de la carte Compteurs. 

Bit de signaiisarion de la disjonction delivre par 

Potion 02 (DISJONCTEUR). 

I RQ : Demande d'interruption vers carte CPU.;,.. 
RESET : Remise a zero issue de la cane CPU.. 

Selection de la gamme FM = vers Interpolateur 

Commande Vernier vers Base de Temps. 



BUS INTERNE DONNEES 

Entrees et sorties. 

Issues/vers carte CPU 


1 MHzn_J(E) issu de la carte CPU 


< 


DO, 

D1 

D2. 

D3, 

D4. 

D5. 

D6. 

D7. 


BUS INTERNE ADRESSES 

Entrees issues de la . 

carte CPU 


inhibition de la boucle fine et validation de 
FS issues du Cornparateur phase frdquence.. 

/ 2 \/bit de sens. 

^bit de changement de sens. 

Modulation d'impulsion A1. 


' AO. 
Al, 



I'approche 



Les broches non mentionnees ne sont pas connectees... 


1 

2 

3 

4 


5 

6 

7 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 
24 
26 

27 

28 

29 

30 


{ 


35 

36 

37 

45 46 
21 22 
23 25 
NC 


(1) : Signaux issus de la carte CPF 

(2) : des oscillateurs 20 a 25 MHz, 32 a 58 MHz 

et des positions relatives de FS et FP vers CPF 
FS : 320 a 650 MHz (module VHF) 

FP : 300 a 670 Mllz (module Pas de 10 MHz) 
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CONTROLE DE LA CARTE 


PREPARATION A LA MAINTENANCE 

Mise sur prolongateur ou remplacement de la cane 

- Deconnecter la natte de liaison a la carte Interface 

- Sortir la carte 5 a Taide des extracteurs 

- La placer sur prolongateur pour effectuer les verifications necessaires 
(brancher la natte de liaison) 

- Dans le cas d'lm remplacement du sous-ensemble, introduire la nouvelle 

carte et connecter la natte de liaison. Aucun reglage n'est a faire pour 
assurer la compatibilite carte-instrument. 

DEPANNAGE - CONTROLE DU FONCTIONNEMENT 
1. Gammes Interpolateur el PM/fUM 

a) Africher une frequence et un niveau de sortie quelconques. 

b) Inhiber le Vernier de frequence. 

c) Valider la modulation de frequence externe avec couplage continu. Injecter 
sur 1'entree FM un signal rnodulant BF. 

d) Valider successivement les positions PM, FM3, FM30 et FM300 en verifiant 

I'eiat logique des points 10, 11, 12 ainsi que A5 et A6 (du connecteur 
47 points). 



2, Correction FM 


MHz 

AO 

A1 

A2 

A3 



330 

0 

0 

0 

0 




330,2 

1 

0 

0 

0 




330,4 i 

0 

1 

0 

0 

a) 

Afficher une frequence 

de 

330,8 

1 

1 

0 

0 


depart de 300 MHz sur 

le 

331,2 

0 

0 

1 

0 


generateur et valider le pas 

de 

331,6 

1 

0 

1 

0 


resolution de 100 kllz. 


332 

0 

1 

1 

0 

b) 

Afficher progressivement 

les 

332,4 

1 

1 

1 

0 


frequences indiquees dans 

le 

332,9 

0 

0 

0 

1 


tableau ci-contre au moyen 

du 

333,2 

1 

0 

0 

1 


poussoir + (incrementation 

333,6 

0 

1 

0 

1 


manuelle sur panneau avant) 

et 

334 

1 

1 

0 

1 


verifier les etats logiques 

des 

334,4 

0 

0 

1 

1 


points AO, Al, A2 et A3. 


334,6 

1 

0 

1 

1 




334,8 

0 

1 

1 

1 
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3. Commande dc Sens 

Le bit de sens A4 change d'etat tous les 5 MHz. 

Afficher 320 MHz et verifier que I'etat logique du point A4 est 0. 

Afficher 335 MHz et verifier que I'etat de A4 est 1. 

Afficher 340 MHz et verifier que I'etat de A4 est 0. 


4. Gammes RF 

a) Valider le mode CW. 

b) Afficher successivemeni les frequences indiquees dans le — 

en verifiant i'etat logique des points a, b, c et d. 7 








5'i; 


— -rfe" 


MHz 

d 

C 

b 

a 

] 

0 

1 

1 

0 

60 

1 

1 

1 

0 

80 

0 

0 

0 

0 

115 

1 

0 

0 

0 

160 

0 

0 

0 

1 

230 

1 

0 

0 

1 

320 

0 

0 

1 

0 

460 

1 

0 

1 

0 


fto 


d 



! i2i- 


r\u 










Commande des gammes de transposition 
de Posciilateur 300/670 MHz 




^ c 




a) Valider le mode CW. 

b) Afficher successivement les frequences indiquees dans le tableau ci-dessous 
en verifiant I'etat logique des points BO, B1 et B2. 


MHz 

BO 

B1 

B2 

330 

0 

0 

0 

400 

1 

0 ' 

0 

480 

0 

1 

0 

550 

1 

1 

0 

640 

0 

0 

1 



6. Modulation VOR 

a) Valider la modulation AM et selectionner la position = . Verifier que 
I'etat logique du point "VOR" est 0. 

b) Selectionner la position VOR et verifier que I'etat logique correspondant 
est 1. 
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7. Modulation FM - deviation 300 kHz 

a) Valider la modulation FM et selectionner la deviation "300K". 

b) Verifier que le point FM 300K dans la gam me 80 a 320 MHz, est a un 
etat logique 0. 

c) Verifier que I'etat logique du point FM 300K est a 1 dans la gamme 320 
a 650 MHz et 0,3 a 80 MHz. 

8. Attenuaieur 

Passer tous les pas de 10 dB de + 20 a - 130 dBm et verifier I'etat logique 
des points + 10, - 10, - 20, - 20, - 30 et - 60. 


dB 

-60 

-30 

-20 

-20 

-10 

+10 

+ 20 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

+ 10 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

0 

- 10 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

- 20 

0 

0 

1 

0 

1 

0 

- 30 

0 

1 

0 

0 

1 

0 

- 40 

0 

0 

1 

1 

1 

0 

- 50 

0 

1 

0 

1 

1 

0 

- 60 

1 

0 

0 

0 

1 

0 

- 70 

0 

1 

1 

1 

1 

0 

- 80 

1 

0 

0 

1 

1 

0 

- 90 

1 

1 

0 

0 

1 

0 

- 100 

1 

0 

1 

1 

1 

0 

- 110 

1 

1 

0 

1 

1 

0 

- 120 

1 

1 

1 

1 

0 

0 

- 130 

1 

1 

1 

1 

1 

0 


9. Test 

a) Pousser le commutateur de validation d'auto test. 

b) Provoquer une "interruption" en tournant la manivelle de frequence. 

c) Selectionner la position 0 parmi les differents pas de resolution. 

d) Valider les Tests 00 a 07 et verifier I'etat logique correspondant aux 
points CO, Cl et C2. 


Test 

C2 

Cl 

CO 

00 

JT_ 

0 

0 

01 

1 

0 

0 

02 

_rL 

0 

1 

03 

1 

0 

1 

04 

_rL 

1 

0 

05 

1 

1 

0 

06 

SL 

1 

1 

07 

1 

1 

1 
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MICROPROCESSEUR CPU 
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MICROPROCESSEUR CPU 


REPERAGE DU CONNECTEUR 


Presence alimentation. Signal issu de la carte Redresseur. 

IRQ : Demande d^intemiption issue du panneau avant 

4 


Commuiaieurs. 



6 


Registres ct options 04/05 

RESET : vers panneau avant analogique, Registres 
options 04 et 05..... 

j 


7 


1 kHzPLI issu de la Base de Temps. 



8 


2,5 MHz ± Af issu de 1'Interpolateur. 



12 



r 

DO. 

13 


BUS INTERNE DONNEES 


D1. 

14 


Sorties et entrees 


D2. 

15 


vers/issues Compteurs, 


D3. 

16 


Registres et panneau. J 


D4. 

17 


avant l^nalogique 

(Gommutateurs 


D5. 

D6. 

18 

19 




D7. 

20 


1 MHznj(E) vers Compteurs, Registres, Gommutateurs et 



panneau avant analogique. 



24 




AO. 

26 


BUS INTERNE ADRESSES 


A1. 

27 


Sorties vers Compteurs, 


A2. 

28 


Registres, Gommutateurs. ^ 


A3. 

29 


et panneau avant analogique 


A4. 

30 




A5. 

31 




A6. 

32 


R/\V (read/write) : Entrdes/sorties vers Option 04 



33 


4 MHz issu de la Base de Temps..... 



36 


+ 12 V pilote......... 



43 


+ 12 V.. 



44 


+ 5 V. 



45 

46 

- 12 V. 



47 





' 9 

10 

X 



11 

21 

^ ....... 


. ^ 

1 22 

23 



1 

[34 

37 

Les broches non mentionnees ne soni pas conneclees_*. 

NC 
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CONTROLE DE LA CARTE 


PREPARATION A LA MAINTENANCE 

Mise sur prolongateur ou remplacemeni de la carte 

- Debrancher la natie de liaison a la carte Registres 
“ Sortir la carte 6 a I'aide des extracteurs 

- La placer sur prolongateur pour effectuer les verifications necessaires 
(brancher la natte de liaison) 

- Dans le cas d'un remplacement du sotis-ensemble, iniroduire la nouvelle 
cane ei connecter la natte de liaison 

Aucun reglagc n^est a faire pour assurer la compatibilite carte-instrument 
niais verifier que les ROM correspondent a la serie de fabrication du 
geneiateur. 


DEPANNAGE 

CONTROLE DU FONCTIONNEMENT 

Materiels necessaires : 

~ Multinietre 
- Oscilloscope 

1- Alimentation ^ 5 V 

Verifier que le regulateur SN15 delivre - 5 V ± 0,25V sur la broche 

inferieure 

2, Alimentation + 5 V 

Verifier la presence du + 5 V ± 0,25 V sur la broche 35 de SNl 
3- Horloge 4 MHz 

Raccorder la voie de 1'oscilloscope a la broche 11 de SN2 et regler T1 pour 
obtenir le niveau maximum du signal ( 500 mVcc) 

4. Intervention du microprocesseur 

a) Mettre le commutateur Vernier AF sur ^'0^' 

b) Verifier que le voyant rouge place en haut et a gauche de la carte 
clignote apres chaque intervention sur le panneati avant (manivelle, corri- 
mutateurs) 

c) Valider le Vernier de frequence et verifier que le meme voyant clignote 
faiblement a environ 4 coups par seconde 

5, Interruption du fonctionncfnenl 

a) Mettre le generateur en attente pendant quelques secondes, puis valider le 
fonctionnenieni en verifiani que la frequence affichee est identique a 
celle presente avant la rnise en attente 

b) Verifier que la frequence affichee reste la [neme apres une coupure du 
reseau d’environ ] seconde 
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PANNEAU AVANT ANAl.OGIQUE 


Panneau avant analogiqiie comporte les commutations analogiques, 
effectuees a partir d'informations fournies par la carte CPU au moyen du 
BUS, qui soiit relatives aux differentes commandes de modulation AM, FM et 
0 M ains! qu'a la selection du type do lecture sur le galvanoinetre. 

Commutation FM - 0M 

La source PM, soit interieure a 1 kHz ou AH', soit exterieure en couplage 
direct continu ou alternatif, est selectionnee par un circuit CMOS SN6, puis 
transrnise a 1'amplificateur SN7 et au potentiometre PI qui regie le niveau 
de modulation- 

Le signal attaque ensuite ie circuit CMOS SN12 qui en mode programme - 
lorsque I'appareil est dote des options 004 er 005 - substitue au’^potentio- 
metre un convertisseur digital/analogique situe sur la carte "option program- 
mation des taux de modulation" (option 005). Un commutateur CMOS double 
SNIO divise la tension du signfil rnodulant par 1, 2, 4 ou 8 en fonction de la 
gamme RF, avant de delivrer ce dernier au module 20 a 25 MHz a travels 
1'amplificateur SNll et la resistance R27. 

En rnodulation de frequence avec couplage continu, le signal est dirige vers 
1'oscillateur d'interpolation par SN12 et SN6, alors qu'en modulation de phase 
avec couplage continu, le signal est delivre a la carte Comparateurs Phase- 
Frequence (CPF) a travers la resistance R29. 

Commutation AM 

La source de modulation AM, interne ou externe, est selectionnee par le 
circuit CMOS SN13 dont la sortie est reliee a 1'amplificateur SN14 lui-meine 
connecte au potentiomhtre de reglage manuel P4 et a la carte "program- 
mation Taux" lorsque I'appareil est dote de 1'option 005. 

Le signal rnodulant, dont le taux de modulation est regie soit manuellement 
soit en programme, est transmis au modulareur AM situe dans le 

module VHP, a travers les circuits SN15 et SN16. 

Galvanometre 

Le galvanometre a 3 positions AM, FM et RF, qui permettent de visualise! ie 
niveau de sortie RF ou les modulations. 

La commutation des parametres s'effectue par SN17 (points 11, 12, 13 et 
14) qui transmet au galvanometre soit le niveau RF, a travers le potentio¬ 
met re de reglage Pll, soit la modulation AM, FM ou 0M au moyen du 
commutateur CMOS a quatre positions SN24. 

La seconde partie du circuit SN17 (points 1,2, 10 et 15) commute le signal 
AM ou FM sur les comparateurs SN25 et SN26 qui constituent des detecteurs 
crete-crete, SN25 etant un deiecteur de Crete positive et SN26 un detecteur 
de Crete negative. 

Les sigriaux issus des deux detecteurs sent sommes par 1'amplificateur 
differentiel SN27, dont le signal de sortie attaque I'entree moins (-) de SN'28 
pour y erre ^compare au seuil de reference applique sur I'entree plus (+). 

Le signal resultant de la comparaison commute la resistance d'attaque du 
galvanometre, par 1'intermediaire de SN24. 
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Commande vernier (± 0,5 mA/± 3 kHz) vers. 

Signal AF modulation issu de la base de temps — 

1 kHz de modulation issu de la base de temps. 

Depassement du niveau maximum de sortie.. 

Signal modulant f)M vers CPF.. 


BUS INTERNE DONNEES 

Entrees et sorties. 

Issues/vers carte CPU 


1 MI-IzFLKE) issu de ia carte CPU. 


DO. 

D1. 

D2. 

D3....-. 

D4. 

D5. 

D6. 

D7. 


BUS INTERNE ADRESSES 

Entrees issues de. < 

la carte CPU 


AO. 

Al. 

A2. 

A3. 

A4. 

A5. 

A6. 


R/W (read/write) : BUS INTERNE ADRESSES 

issu du CPU. 

Programmation du taux AM issue de 1'optionOOS... 

Programmation de la FM issue de 1'option 005. 

Programmation de I'AM vers option 005. 

Programmation de la FM vers option 005—. 

Commutation des echelles du galvanometre 

vers carte commutateurs. 

Consigne regulateur 2 vers Interface. 

Vernier ± 3 kHz Commande par potentiometre 

ou a partir de Pentree exterieure.. 

Modulation AM vers module VFIF. 

Detection du niveau RF issue de 1'Interface. 

Modulation FM vers module 20/25 MHz. 

Consigne Regulateur 1 vers Interface. 

+ 12 V pi lot e.. 

+ 12 V . 

+ 5 V... 

+ 5 V.. 

- 12 V. 

^ .. 

Les broches non nienlionnees ne sont. pas 
conneciees.. 


1 

2 

3 

4 

5 
9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 
21 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

32 

33 

34 

35 

36 
45 


46 

47 

48 

49 

50 

37 

38 39 
40 41 

42 

43 44 
18 22 




NC 
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.adrEt (itelCl&r-mDiqiuiil!^ PANNEAU AVANT ANALOGIQUI 


ACCES AUX COMPOSANTS 

a) Enlever le bouton des potentiometres de reglage AM, FM et AM et Vernier 
devissant la fixation placee dans le corps du bouton, 
b; Faire glisser la carte sur les deux guides lateraux et ce, suffisamment 

pour avoir acces aux composants. 

DEMONTAGE OU REMPLACEMENT 
DE LA CARTE 

a) Enlever le bouton des potentiometres de reglage corn me indique ci-avant. 
b; bortir la carte de moitie et deconnecter ]a liaison multifils, 
c; Deconnecter le galvanometre. 

■ d) Oter la carte apres avoir debranche les liaisons coaxiales sur le circuit, 
e; introduire la nouvelle carte dans les deux guides et laccorder les deux 
liaisons coaxiales. La plus longue est fixee sous le potentiombtre du 

reglage du taux AM et la plus courte sous le potentiometre de reglage de 
la deviation FM - 0M. ^ 

f) Connecter la natte de liaison sur le circuit puis engager la carte dans son 

logemem en s assurant que le contact de masse soit bien realise entre la 
carte et les guides, 

g) Brancher le galvanometre, les fils rouge et noir etant respectivement 
raccordes aux homes gauche et droitej vu de dessus. 

h) Replacer les boutons do commande sur chacun des potentiometres. 
i; Proceder au reglage du sous-ensemble. 


REGLAGE DE LA CARTE 

Mate riels necessaires : 

- Multimeire 

- G^nerateur BF 


1) Calibration du niveau des frequences AF et 1 kHz 

Se reporter a la procedure decrite dans les pages relatives a la maintenance 
de la carte BASE DE TEMPS (partie 2). 

2) Reglage du niveau RF 

a) Verifier le zero mecanique du galvanometre 

b) Valider le mode de fonctionnement CW puis afficher tine frequence de 
50 Ml-lz et un niveau de sortie de fJ diSni/50 ohms 

c) Court-circiiiter le point test 1 pour inhiber Taction du Vernier de niveau 
a) Ajuster le potentiometre Pll pour obtenir reellement 0 dBm sur le galva- 

nometre ^ 

e) Oter le court-circuit 
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3) Calibration FM ^ 

a) Valider le mode "MOQ" (modulation) et afficlier une frequence de 
200 MHz et un niveau de sortie de 0 dBm. Selectionner une deviation de 
± 30 kHz et la source modulante externe. 

b) Injecter un signal modulant de 1 kHz sous un niveau de 3 Veff/600 ohms 

sur 1'entree FM 

c) Connecter ie multimetre sur la resistance K27 de la carte, ce point de 
mesure correspondant a une verification de I'acheminemenl du signal 
modulant vers les circuits internes. 

Regler le niveau de mesure a 1,5 Veff au moyen du potentiomfetre P2 

(reglage gain FM) ^ 

d) Positionner le muliimetre sur la lecture '’continu" et regler P3 (centrage 
FM) pour avoir une tension nulle sur le point de mesure. Deconnepter le 

multi met re u ' ' 

e) Positionner le potentitunetre de reglage du panneau avant en butee a 
gauche afin d'inhiber son action sur ie reglage do la deviation FM 

f) Valider la gam me de deviation + 300 kHz et ajuster PIO (FM x 3) pour 
lire sur I'echelle cent rale du galvanometre la deviation Crete corres- 

g) Regler le niveau de la source modulante externe a 0,750 Veff/600 ohms et 

court-circuiter le point test PT2. Ajuster P9 ^ pour lire sur 

I'echelle superieure du galvanometre une deviation crete de 75 kHz 

h) Oter le court-circuit place sur PT2 

4) Calibration AM 

a) Valider le mode "MOD" (modulation) puis afficher une frequence de 
300 MHz. Selectionner la source modulante externe avec couplage 

alrernatif , , 

b) Injecter sur I'entree AM, un signal modulant de 1 kHz sous un niveau de 

200 mVeff sur 600 ohms (T = 100%) _ ^ 

c) Connecter le multi met re sur le test 9 (AF AM) qui est situe et repere 

sur la partie superieure du module VHF. Regler le ni\^u au point de 
mesure a l,77Veff au moyen du potentiornfetre P5 (AM Ajuster P6 

(AM DC) pour avoir sur ce meme point un niveau continu de 2,5V 

Deconnecter le multimetre . j 

d) Ajuster le potentiometre P8 (AM x l) pour lire 100% de taux de modu¬ 
lation sur le galvanometre . 

e) Regler le niveau du signal modulant a 60 mVeff/600 ohms et court-cir- 

cuiier le point test PT2 de la carte. Ajuster P7 (AM x 3) pour obtenir 

30% de taux de modulation sur le galvanometre. 

f) Oter le court circuit place sur PT2 
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COMMUTATEURS 


Indication de surcharge du niveau issu 

du panneau avant analog!que. 

Com mande Marche-Arret vers carte Redresseurs.. 

IRQ : Dernande d'interriiption vers CPU. 

RESET : issu de la carte CPU..'. 


1 


BUS INTERNE DONNEES 

Entrees et sorties. 

issues vers carte CPU 


1 MHzPLKE) issu de la carte CPU. 


DO. 

Dl. 

D2. 

D3. 

D4. 

D5. 

D6. 

D7- 


BUS INTERNE ADRESSES 
Entrees issues de la carte CPU. 


AO.. 
A!.. 
A2.. 
A3.. 
A4.. 
^ A5.. 

Commutation des dchelles du galvanornetre 

vers panneau avant analogique. 

+ 12 V pilote.. 

+ 12 V.. 

+ 5 V.. 

- 12 V. 


Les broclies non mentionnees ne sont pas 
connectees. 


{ 


4 

6 

7 

8 
9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 
21 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

36 

37 

38 39 
40 41 
43 44 
18 22 
31 


NC 
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OEMONTAGE DE LA CARTE 


ACCES A LA CARTE COMMUTATEURS 

1) Demonter le panneau serigraphie 

Manipulei avec precaution aCin d'eviter de layer le panneau 

a) Retirer de la face avant lous les boutons de reglage ei de commutation 
excepte la roue codeuse 

Pour cela desserer I'ecrou situe dans le corps de chacun des boutons apres 
avoir enleve les capuchons gris 

b) Devisser I'ecrou de fixation des commandes "Vernier de frequence" et 
"marche/attente" 

c) Devisser si possible au moyen d'une dee a ergots, les bagues fendues de 
serrage des commutateurs "deviation FM-PM, Mode RF et attenuateur" 

d) Devisser la borne de masse er enlever le panneau serigraphie 

2) Sortir le bloc, avani 

e) Oter les vis de fixation du bloc sur le chassis 

f) Oter les 2 vis de fixation de la borne de sortie 

g) Deconnecter la natte de liaison au porteur 

h) Sortir le bloc avant de I'appareil 

3) Dcmontei le centre panneau avant 

i) Oter les 5 vis a tete fraisee siiuees sur la partie gauche du bloc (1 a 
I'extreme gauche, les 4 auties autour de la roue codeuse) 

j) Devisser les ecrous de fixation des inverseurs et commutateurs 

k) Poser 1'ensemble a plat pour separer la carte de la plaque, afin d'eviter 
la perte des rondelles plates montees sur les axes des commandes 

Le galvanometre et la carte "support voyants attenuateur" restent fixes 
au centre paneau avant 

ROUE CODEUSE 

Materiel necassaire : 

- Oscilloscope 

a) Brancher la sonde de I'oscilloscope 
sur le point A repere sur la vue 
ci-dessous 

b) Regler PI afin de centrer le signal 
sur 4,6 V lorsque la manivelle esr 
utilisee. Verifier qiie la tension 
Crete a Crete mesuree est supe- 
rieure ou egale a 2,5 Vcc 

c) Brancher la sonde de 1'oscilloscope 
en B et regler P2 dans les merries 
conditions que P2. 


PI P2 A E 
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INTERFACE 


REFER AGE DU CONNECTEUR PRINCIPAL 


- 12 V. 
+ 5 V. 

+ 12 V. 
+ 18, V. 


Commande de position du filtre doubleur issue 

du module VHP (tracking).. 

Commande regulation 2 issue du panneau avant 

analogique.. 

Selection des frequences dc reference vers module 

Pas de 10 MIlz... 

Detection du niveau RF vers panneau avant analogique.. 

Validation FM 300 kHz vers module VHF. 

Detection regulateur 1 issue du panneau avant 

analogique.. 

Consigne regulateur 1 vers module VHF. 

Commande de I'approche Fs issue de la carte CPF. 

Approche de I'oscillateur 320/650 MHz vers 

module VHF.. 

Inhibition/validation du 20/25 MHz vers module VHF. 

Inhibition de la boucle fine d'asservissement Fs et vali¬ 
dation de la tension d'approche issues de la carte CPF. 


BUS INTERNE ADRESSES 
Entries issues de la carte CPU. 


A6. 
A5. 
A4. 
A3. 
A 2. 
Al. 
AO. 


Test boucle de regulation vers cartes Registres. 

Test detection du niveau 20/25 MHz issu de la carte 

Interconnexions (Niveau 7). 

Detection niveau Fp issu du module Pas de 10 MHz 

(Niveau 6). 

Detection niveau 400 MHz issu du module Pas de 

10 MHz (Niveau 5).. 

Detection niveau Fp/40 issu du module Pas de 10 MHz 

(Niveau 4). 

Detection niveau Fs/40 issu du module VHF (Niveau3)... 
Detection niveau du battement 20/25 MHz issu du 

module VHI" (Niveau 2). 

Detection niveau 0,1/650 MHz issu du module VHF 

(Niveau 1}.... 

Valid diviseurs 160/320 MHz vers module VMF. 

Valid diviseurs 320/650 MHz vers module VHF. 

Valid sortie 80/650 MIIz vers module VHF. 

Valid sortie 0/80 MHz vers module VHF... 

Valid filtre 460/650 MHz vers module VHF. 

Valid filtre 320/640 MHz vers module VHF... 

Valid filtre 230/320 MHz vers module VHF. 

Valid filtre 160/230 MHz vers module VHF..... 

Valid filtre 115/160 MHz vers module VHF. 

Valid filtre 80/115 MHz vers module VHF. 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
9 

10 

11 

12 

13 ’ 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 
21 
22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 
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CONNECTEUR INTERFACE/REGISTRES 


Intenoa^tion eft! nivi^^iu 


Validaiion de la gamme Rf 


Commande des cdlul^ tfattenuatkin 


Commande celJufe + 10 d0 



C2—O 

Cl —S5 

CO—o 


-d — 

- c —© 

-b —© 

-a —© 


^'— 60 {jB — 

,-30 dB—© 

-20 dB —® 

-20 dB—© 

,-10 da—® 


® 


O—AO 
®— A1 
O—A2 
O- A3 
©— A-l 
©- AS 
A6 

® - 

©— 
©- 

®- BO 
81 

®- B2 


CexrecCioo FM 


Bil de sefis 


Commande de la gamme FM'tJM 

VaMatim du mode VOR 
VaEidatjOT FM 300 kHi vers WF 



Commarde des gafTvnes de transposition 
de Tosciltateor 300/670 MH; 


CONNECTEUR CDE AMPLI/INTERFACE 




— 12 V—O 

<D—+ ifl V 

— 12 V—© 

©—+ 5 V 

+ 12 V—O 

Q Valid, du d(xiileur (optron 003) 

Tracking da ftltre efouWeuf issu 6u module VMF ^ 

®-10 dB \ 

Cominancie 2 issue du panneau Avan- arialogiq'-e_^ 

©-20 dB i 

Detection Regii:teu i issue du panneau Avant snalogique_^ 

® '^0 dE ) Commande des celWes d"attenuations 

Commande c ^lliESe 10 03 issue de ta canre Re^iSiiHS ^ 

©-30 dQ \ 

o 

O-60 dB / 
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ACCES A LA CARTE 

La carte Interface est accessible par I'arriere du generaieur 

a) Deposer le panneau arriere de I'instrumenc 

b) Retirer le coaxial rigide qui relie les modules VHF et PAS DE 10 MHz, 
en devissant les deux ext remites 

c) Deconnecter les deux nattes de liaison raccordani la carte Interface aux 
cartes Regisires (naite placee au niveau central) et Comiiiande—ampli 
(natte situee au has du circuit) 

d) Sortir la carte Interface, puis la placer sur prolongateur pour proceder a 
d'eventuels mesuies ou controies 

Verifier auparavant que les nattes de liaison aient ete a nouveau con— 
nectees sur la carte 

e) Dans le cas du remplacement du sous-ensemble, inserer ia nouvelle carte 

dans le logement qui lui est destine, en s'assurant de la bonne jonction 
avec ia carte "Interconnexions interjie" 

II est indispensable de prendre quelques precautions pour cette operation, 
sous peine de detdriorer le connecteur, car aucun guide ne facilite le 
positionnement de la carte 

Effectuer le raccordement des nattes de liaison aux deux connectsurs de 
la carte, puis remettre en place le coaxial rigide entre les modules VHF 
et PAS de 10 MHz 

f) Proceder aux reglages du sous-ensemble 


REGLAGES DE LA CARTE 

La carte Interface comporte tous les reglages ndcessaires a la calibration du 
module "Pas de 10 MHz", a savoir le reglage du niveau des harnrioniques 
320 MHz, 400 MHz, 480 MHz, 560 MHz et 640 MHz. Le materiel necessaire 
pour mener a bien ces operations se limite a I'emploi d'un analyseur de 
spectre et d'une sonde (30 dB) 

a) Oter le couvercle du module PAS DE 10 MHz 

b) Raccorder 1'analyseur de spectre a I'aide de la sonde 30 dB au point de 
mesure 6) 

c) Deconnecter un cote de la resistance R3 (module pas de 10 MHz) 

d) Afficher 328 MHz sur le generateur puis ajuster le potentiometre P5 de la 
carte Interface pour regler le niveau de I'harmonique 320 MHz au maxi¬ 
mum, (+ 1 dBm + 1 dB) 

e) Afficher 400 MHz sur 1'instrument puis ajuster le potentiometre P4 pour 
que I'harmonique correspondante soit au niveau maximum (+3dBm ± 2dB) 

f) Proceder de la meme maniere apres avoir affiche successive merit les 
frequences de 480 MHz, 560 MHz et 640 MHz 

Le reglage du niveau des harmoniques s'effecttie respectivement aux 
moyens des potentiometres P3, P2 et PI (niveau~+ 4 dBm + 2 dBm) 

g) Resouder la resistance R3 

b) Deconnecter la sonde 1 Kohm et referiner le module PAS DE 10 MHz 
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MODULE 20 A 25 Mtiz - CAiri’E LINEARISATEUR 


Ce module comporte I'oscillateur 80 MHz/100 MHz avec !e diviseiir par 4 el 
le circuit d'asservisscmeni qui lui sont associes, ainsi que la cane 
LINEARISATEUR permettant de calibrer le signal BF effectuanr les modu¬ 
lations de phase et de frequence au-dessus de 30 Hz. 

L'oscillateur 80 MHz/100 MHz est du type Clapp, le circuit oscillani etant 
forme de la bobine T2, des condensateurs C2 ei C3, des varicaps D1 a D8 et 
du condensateur d'ajustement C5. La frequence de cei oscillateur est divisee 
par 4 a I'aide de deux bascules J-K (circuit iniegre SNl) afin d'obtenir le 
signal 20 MHz/25 MHz qui est envoye au sous-ensemble COMPARATEUR 
phase/frequence et au module VHF. 

L'asservissement de 1'oscillateur 80^ MHz/lOO MHz s'effectue a partir des 
impulsions delivrees par le comparateur phase/frequence du sous-ensemble 
COMPTEURS, ces impulsions etant integrees par un flitre aciif a trois poles 
(circuit intdgre SN2) suivi d'un reseau RC (resistance R40 et condensateurs 
C30-C38) sur la voie dynamique et d'une poulie a courant (transistors Qll a 
Q14) sur la voie statique. De plus, un circuit accelerateur constitue des 
transistors Q15 a Q18 et de I'integrateur R56-C39 detectant la largeur des 
impulsions issues du sous-ensemble COMPTEURS, permei de diminuer dans un 
rapport 100 la constante de temps de cet asservissement lors des regimes 
transitoires. 

La carte LINEARISATEUR reqoit du sous-ensemble PANNEAU AVANT 
ANALOGIQUE le signal BF destind a effectuer les modulations de phase et 
de frequence au-dessus de 30 Hz. L'amplitude de ce signal est calibree en 
fonction de la frequence de I'osciliateur 80 MHz/100 MHz par I'intermediaire 
du reseau de resistances R3 a R17, connectees a la masse par les commu- 
tateurs SN3 et SN4. Le signal BF ainsi calibre est eventuellement inverse par 
1'amplificateur SN2 lorsque I'osciliateur 80 MHz/100 MHz fonctionne en 

spectre inverse par rapport a la frequence de sortie, puis differencie par les 
condensateurs C5 a C8 pour effectuer la modulation de phase, ou bien 
applique aux resistances R31, R33 ou R32-R34-R35 pour effectuer la modu¬ 
lation de frequence (deviation maximum 3 kHz 30 kHz ou 300 kHz). Dans les 
deux cas, ce signal est ensuite envoye sur la resistance R41 (lOO ohms) du 
module OSCILLATEUR 20 MHz/25 MHz ou il se superpose a la tension 
d'asservissement de I'osciliateur 80 MHz/100 MHz, 
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SYNOPTIQUE 
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CONTi^OLE DU MODULE 


Preparation a la maintenance 

- Oter le panneau inferieur du gencrateur 

Le module 20 a 25 MHz est situe pres du module PAS DE 10 MHz 

- Devisser les 6 vis indiquees sur la figure de maniere a obtenir I'acces a la 
carte linearisateur 

^ Oier la plaque metallique centrale pour atteindre le circuit inferieur (oscil- 
laieur 20 a 25 MHz) 

Attention : Les boitiers de Q7 et Q8 ne sont pas a la masse. Une mise 
accidentelie (masse de soude, etc...) pent etre destructive. 


REFER AGE DU CONNECTEUR 


Signal FM modulant issu du panneau 

1 analogique.. 

avant 


3 



AO. 

9 

Correction FM.... 


A1. 

A2. 

10 

11 

Bit de sens.. 


A3. 

12 

13 

14 

15 

16 

Commande gamine FM-0M. J . 

^ Ao.. 

Approche de 1'oscillateur 32/58 MHz vers CPF. 

Asservissement de 1'oscillateur 80/100 MHz issu 

du compteurs. 



17 

19 

20 a 25 MHz vers CPF.. 



+ 18 V. 



5 

+ 12 V. 



(5 

- 12 V. 



7 

+ 5 V,.. 



8 

/ 1 2 4 

± 






1 18 20 

Les broches non menttonnees ne sont 

pas connectees,. 

NC 
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DEPANNAGE - ARBRE DE DEFAILLANCE 


Frequence incorrecte observee 
iur la sortie vers le module VlIF 
en mode CU, totites les autres 
connexions etant realisees 


ft^irer le strap repere sur 
la carte oscillateur 20-25 MHz 
Appliquer cote self LA une ten¬ 
sion continue variant entre 2 et 
l6V.Afficber 22 M[lz. Oeconnecter 
la carte CPF du circuit porteur 


I 


La tension sur la borne 




du 


N^^SUf 

Xt 

le circuir porteur est 
people de la tension appl 

1 

oui 


Recoffnec ter 
la carte CPF 



non 

Voir Ampii SN3 




Signal vers module VHP 
niveau 0 dBm/50 ohms 
Frequence variant entre 
19 MHz et 28 MHz 



ou 1 


Le signal est identiquo 
sur la prise subclic 
vers la carte CPF 

.. OU] 


txtraire la carte CPF, Oecon- 
necter DlA de D15- Remettre 
1 b carte en place. Ref aire 
la liaison 20-25 MHz 
Connecter 1^osci1loscope/50 
' Sur la prise de sortie 52-58MH7 





oui 


Voir 07-03 

09-010 

> ^ 


Voir oscillateur 
et ampli All 
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Osc. 20/25 MHz 
Sortie module 
vers VHP 
0,2V/div 
20ns/div 




Osc. 20/25 MHz 
Broche 3 de SNl 
1 V/div 
20ns/div 
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i 


Osclliugraniine n^ii i 

Entree asservisseinent | 

borne 17 du connecteur I 

20/25 MHz j 

5V/div i 

5ms/div ; 

i 

\ i 


1 


' ^ 

] . 

i I 

j t 

Oscillogramme n°12 = 

Entree asservissement 
borne 17 du connecteur 
20/25 MHz 
5V/div 

5 in s/d iv j 


I 
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CONTROLES DE LA GAM ME DE DEVIATION 
ET JN': I.A CORRECTION FM 


GAMMES DE DEVIATION 

La verification des gamines de deviaiion FM s'effectue en conirolatu les 
niveaux presents sur des points de test, access!bles sur le panneau de dessus 
et reperes par des syrnboies serigraphies, 

Valider successivement les gamines de deviation FM-fJM et verifier qiie les 
niveaux releves sur les points 24 et 25 correspondent a ceux du tableau 
ci-dessoti 5 . 



CORRECnON FM 

La verification de la correction FM est realisee a partir de points de test 
numerotes 27, 28, 29 et 30. Le controle des niveaux est a faire a chaque 
passage des pas de 1 MHz et com me le montte le tableau ci-apres, sur les 
quatre points de test. 


Pas 











1 Reperes 

0 

1 

2 ; 

3 , 

4 

5 

6 

7 

s 

9 

© 

0 

0 

0 

1 

1 

1 

1 

1 

0 

6 

© 

0 

0 

1 

0 

0 

1 

0 

0 ' 

1 

0 

© 

b 

1 

1 

0 

1 

1 

1 

0 

1 

1 


0 

1 

0 

0 

1 

0 

1 

j 

0 

L 

0 , 

1 


siQjj = OV f til = —7.5 V. 


FROGRiilSSION DE L'OSClLi,ATEUR 

[..e sens de progression do 1'oscillateur peuT-etre controie a partir du point 
de test 26 qui presente un niveau bas (0\’), lorsque les pas de 1 MHz 
affiches sont inferieurs ou egaux a 4 MHz, et un niveau haut (+ 7,5 V) pour 
les pas 5 a 9 MHz. 
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MODULE 20 A 25 MHz 


a d rE b 


RKGI.ACE DU MODULE 


MODULE DEPANNE 

Wat oriels necessaires : 

Multimetre 

- Analyseur de spectre 

- Analyseur de sj3ectre panoramique 

- Moduloniecre 

- Oscilloscope 

l) Verification de niveaux 

a) Court-circuiter la base et I'emetteur de Q1 afin de bloquer 1'oscillateur 

b) Afficher 605 MHz sur i'appareil et verifier les tensions presentes siir les 
points indiquds el reperes sur le shema electrique 


1 : - 2 V ± 2,2V ; 2 : + 8,5 V + 0,5 V ; 3 : + 3,75 V ± 0,1 V 

c) Enlever !e court-circuit sur le transistor QI 

2) Calage de I'oscillateur 

Connecter le multimetre sur le by-pass de traversee reference "U asservi- 
20/25", accessible par le dessous de I'appareil. Ajuster le condensateur C5 de 
la carte 20/25 MHz pour avoir 10,3 V sur le point mesure lorsque la fre¬ 
quence affichee est de 605 MHz 

Afficher 600 MHz et verifier que le niveau n'est plus que de 3 V ± 0,1 V 

3) Controle du formeur et des sorties 20 a 25 MHz 

a) Connecter 1'analyseur de spectre sur le point de mesure 2 au moyen d'une 
sonde de 30 dB 

b) Afficher 605 MHz et controler que le niveau du signal est de + 6 dBm 
± 1 dBm 

c) Raccorder 1'analyseur a la sortie coaxiale du module. Equilibrer le 
bobinage T1 pour avoir sur la sortie un niveau de 0 dBm ± 1 dBm a 
600 MHz ei 605 MHz 

4) "Accelerateur" du circuit d'asservissement 

a) Raccorder I'oscilloscope sur le collecteur de Q17 et verifier la presence 
de creneaux negatifs en passant les pas de 1 MHz. Verifier la presence 
des creneaux positifs sur le collecteur de Q18 

b) Connecter I'oscilloscope sur le by-pass de vraversee reference "Asserv- 
20/25" puis afficher 602,5 MHz sur I'appareil 

Centrer I’oscilloscope en coniinu et annulet, a I'aide de POl, la compo- 
sante alternative a 1 kHz jiour avoir un cent rage sur le zero continu. 
Passer les pas de 1 MHz ot verifier que le 0 continu est stabilise a 
± 100 mV 
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5) Bruit de !‘oscillateur 

a) Principp de mesure (module ferme er en place dans ]'a.ppareil) 



b) Paire ies mesures sur la gamme directe 320, 650 MPIz a 340 et 345 MHz 

c) Verifier que 'le niveau de bruit a 1 kHz et 10 kHz de la porteuse est 
inferieur respeciivemeril a - 110 dB el - 140 dB 

6) Determination du rescau de resistances ; 

(Voir carte LJNEARISATEUR) 


DEMONTAGE OU REMPLACEMENT 
DU MODULE 


a) Oier le panneau inferieur de I'appareil 

b) Le module 25 a 25 MHz est loge pres du module PAS DE 10 MHz 

c) Devisser les 4 vis de fixation reperdes sur la figure afin de sortir le 
sous-ensemble de son logemenc. Agir prudemment car une liaison coaxiale 
est fixee sur le cote oppose du module 

d) Devisser i'extremite de la liaison coaxiale et enlever le module 

e) Visser la liaison coaxiale au nouveau module, le placer dans le logement 
et le fixer au chassis de I'appareil 
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MODUI.fi 20 A 25 MHz 




CAUBRATION DU MODULE 
(Remplace ou non) 

Residuelle a 1 kl Jz 

a) Ouvrir le module suivant la procedure indiquee au paragraphe "Preparation 

a la maintenance" pour avoir acces au potentiornetre de reglage de la 
carte osciilateur 20 a 25 MHz 

b) Africher la frequence de 12,5 Mllz sur I'appareil 

c) Brancher un oscilloscope sur le point de test 23 situe sur la face infe- 
rieure du generateur (repere 23 V 20/25) 

d) Ajuster le potentiometre PI pout minimiser la residuelle a 1 kHz 

e) Verifier de 10 a 15 MHz que les niveaux des raies sonr a environ 
200 mVc/c 



REPERAGE DU SUPPORT DE NATTE 


Liaisons linearisateur/module 20 a 25 MHz 
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MODULE 20 A 25 MHz 
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c) 


d) 


r) 


g 


h) 


DETERMINAHON DU RESHAU 
DE RESISTANCES R3 A R17 


a) 

b) 


Le corn role des resistances R3 a R17 
est a faire si une intervention a lieu 
sur 1’oscillateur 80 a 100 Mf iz. 

assurer que le module est correc- 
tement relie 

Effectuer le trace de la variation 
de pente de 1'oscillareur 


Pour 

corninu sur 
puis a I’aide 


ccla, raccorder un voltrnctre 


la tension de 
du tableau 


Varicapj 

ci-conLie 


deterniiiier les AV pour chaque cou¬ 
ple de freciLieuices affichces 


tensions d^alimentation 
r 12 V, - 12 \C+7,5 V 


Controler les 
de la carte : 
sur la diode D2 

Valider sur Rinstnirnent la modula¬ 
tion de frequence et selectionner la 
deviation de 300 kHz et la source 
modulante de 1 kHz 

e) Raccorder le voltmetre alternatif en 
PTl puis regler !e potentiometre du 
pannoau avant (commande deviation 
FM ) pour ajuster le niveau h 
250 rnVeff 

Connecter le voltmetre, en PT2 et 
regler le potentiomet re interne POl 
pour lire 217 mVeff 
La tension de '^Varicap^' doit etre de 
151 mVeff ± 5 mVeff apres avoir 
court-cirCLiite R2 {499 ohms) de la 
cane Linearisateur 

Determiner la valeur des resistances 
I'aide de 1'expression 


R3 a R17 
suivante : 


R ohms ” 


AV X 499 

151,9VZ - AV 


- 50 ohms 


SRI y a lieu, changer les resistances 
qui ne correspondent pas a la valeur 
tleterminee 
Prancher le 
coaxiale 20 
deviation FM 


mocluloniprre sur la sortie 
a 25 MHz, puis ajuster la 
a 1,00 kHz (source rno- 


duhuH e inchangee) 

X'eriiier que la deviation ne varie pas 
de plus ou rnoins 7 k!-lz pour tomes 
les frequences affichees : 20,1 MHz; 

21 , 4 * 

24,2 


P” re que rices a 
afficher sur 
! ’ appareil MHz 

T ensions 
relevees 

AV = 
U2-U1 


420,05 

420,15 

U1 = 

U2 = 

AVI - 

R3 

420,25 

420,35 

U1 - 
U2 = 

AV2 = 

R4 

420,35 

420,65 

U1 = 

U2 = 

AV3 = 

R3 

420,95 

421,05 

U1 = 

U2 = 

AV4 = 

R6 

421.35 

421,45 

U1 = 

U2 - 

AV5 = 

R7 

421,75 

421,85 

UJ = 

U2 = 

AV6 = 

R8 

422,15 

422,25 

U1 = 

U2 = 

AV7 = 

R9 

422,55 

422,65 

U1 = 

U2 = 

AV8 = 

RIO 

422,95 

423,05 

U1 = 

U2 = 

AV9 = 

Rll 

423,35 

423,45 

U1 = 

U2 = 

AV10= 

R12 

423,75 

423,85 

U1 = 

U2 = 

AVIU 

R13 

424,15 

424,25 

U1 = 

U2 = 

AVI 2= 

R14 

424,45 

424,55 

U1 = 

U2 = 

AVI 3 = 

Ri5 

424.65 

424,75 

U1 = 

U2 = 

AVI 4= 

R16 

424,85 

424,95 

... 

U1 = 

U2 ^ 

AVI 5= 

R17 


20,3 jMMz; 20,6 MHz; 


2L8 MHz; 22,2 MHz; 22.6 MHz; 
MHz; 24,5 MHz; 24,7 MMz; 24,9 Ml-fz. 


23.0 MMz; 23,4 MHz; 


21,0 MHz; 
23,8 MHz; 


Si tons les segments sont decent res dans 
liomeire pour 


corriger I'ecart, 


le me me sens, agir sur le poten- 
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MODULE PAS DE 10 MUz 


arirBt io;iinTii!qi:L.i!if^,, 


MODULE PAS DE 10 MHz 


Le module PAS DE 10 MHz comprend 1'oscillateur 300 MHz/670 MHz et sa 
boucle d'asservissement de phase a echantillonage. 

Le signal genere par 1'oscillareur 300 MHz/670 MHz est melange dans SN6 
avec un signal de 320 MHz, 400 MHz, 480 MHz, 560 MHz ou 640‘MHz obtenu 
en selectionnant a I'aide d'un filtre passe—bande a varicaps I'harmonique H4, 
H5, H6, H7 ou H8 de la reference 80 MHz provenant du module PILOTE 
80 MHz. Ce filrre est accorde par les varicaps D11-D12 el D14-D15 dont la 
tension de commande, issue du sous-ensemble INTERFACE, est selectionnee 
par le microprocesseur afin d'obtenir en sortie du melangeur SN6 un bat- 
tern ent soustractif au plus egal a 40 MHz. Ce battement de 0 MHz, 10 MHz, 
20 MHz, 30 MHz ou 40 MHz est alors echantillone par une frequence de 
10 MHz obrenue en divisant par 8 (circuits integres SN4 et SN5) la reference 
de 80 MHz, Un filtre passe-bas fournii a partir de cei echantillonjtage une 
tension continue asservissan: I'oscillateur 300 MHz/670 MHz, prealablemeni 
positionnd sur la frequence desiree par la tension d'asservissement issue du 
sous-ensemblc COMPARATEUR PI lASE/FREQUENCE. 

La frequence de cel oscillateur est par ailleurs envoyee au module VHF afin 
d'introduire les pas de 10 MHz dans la boucle d'assetvissement de I'oscil¬ 
lateur 320 MHz/650 MHz, est divisee par 40 dans les circuits integres SNl et 
SN2 afin de fournir au sous-ensemble COMPARATEURS le signal FP/40 
permeitant de prepositionner I'oscillateur sur le pas de 10 MHz desire. 
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MODULE PAS DE 10 MHz 


a d re t ii!i!U|ii iiia, 


F5 : 300 a 670 MH 2 vers module VHF F7 : 400 MH; vers module VHF 



REPERAGE DU CONNECTEUR 


Tension d'approche Fp issue du CPF... 

Validation de ia boucle d'approche de 1'oscillateur 

320 a 650 MHz issue du CPF... 

Niveau detecte du signal FP/40 vers Interface 

(Niveau 4). 

Relie a la broche 4. 

Detection de niveau : 400 MHz vers Interface 

(Niveau 5).. 

Detection de niveau : I-'F vers Interface (Niveau 6). 

Accord des frequences de reference issues 

de I'lnterface. 

Validation du 400 MHz issue de I'lnterface. 

+ 18 V.. 

^ 12 V.. 

- 12 V. 

^ .... 

Les broches non meniionnces ne sour pas connectees... 


3 

4 

13 

15 

16 

17 

18 
19 

7 14 

8 9 
10 

11 12 
5 6 
NC 


V-72 


























































































i 


MODULE PAS DE 10 M!lz 


a d r Et iffil'HidhrODTiSiqjajiSH 


CONTROLE DU MODULE 


Preparation a la mainteriaiice 


- Oter le panneau inferieur de I'apparei! 

- Devisser toutes les fixations du coiivercle serigraphie (027141), puis retirer 
celui-ci pour avoir acces aux composants du circuit 
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module pas DE 10 MH/. 




depannage - ARBRES DE DEE All-LANCE 


Controlc (le la bouclti fine 
(sur module PAS DE 10 MHz) 


VcU mariule 
fUOU 80 HHz 
111 MHz 


NON 


Controle- de I'asser- 
vissernent de I’oscil- 
lateur 60 f-mz .Vsrif iei 
que le r.ivezi! sur Is 
pcirit de mesure 1 
cst coinpris entre 

5 V 


I 


Verifier le niveaij des 

harfiioninue^ 

560 et 'wo MHz sur le 
point de,nriesure 6 


Gill 


5?0 MiHz 
400 MHz 
4 e 0 MHz 
560 MHz 
640 MHz 


1 dBm 
5 dB ni 1 
^ dBm i 
4 dBm t 


4 dBm 


Voir cH^ine 

■(j'f amplification 


iiOfi 


Voir 

meiangeur 
GU filtre 


m 


" Controle du signal^ 
present sur l^a $ econo e 
' entree du melangeur ' 
SK06. Verifier quo le 
niveau mesure sur la 
■ hroche 10 du circuit 
i est environ de +VdBin 
’/utiliser une sonde 50 
dB).Voir reperage 1 
Inniir Incaliser brochej 


GDI 

Controle di 
entire f^P £• 
delivre oa 
1 rateur a' 1 
^ ( 40.MHz) 

que le sig 
sur la bas 
un nivea 
entre 200 

i battement 
: Id sional 
r le gWe- 
^larmonique 
. Verifier 
nal present 
,e de 016 a 
u compris 
et jOOmVcc 



oui 


our 


Decornecter la carte CPF 
Coup t-circuiter a la masse 

le by-pass repWe 4 sur 
lequel est raccorde R 66 
Verifier que le sigrial 
sur 1 ' emetteur de Q 19 a 
un niveau d'environ 

10 s - 11 dBm 


0L1J 



Oter le court- 
:arte CPF- 


Controle d-o I'ioHan.tiHonour, 
r ^ ' nijit ouis cnnnsctsr Is 

ro-r,p —= r decnnnecter P65, puis vernier 

^ensicn d ’ ascervissement at tcint 
RecDcnecter R99“P65 et R5i 


que 


18 V 


1 I 


Norj 


Voir generateur 
d'harmoniques 


NON 


Voir 

diviseur par B 
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MODULE PAS DE 10 MHz 


adret LSiEiHtLlLrti-'imiiitjjUJiiS 
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MODULE PAS DE 10 MIlz 


Bdret [Rfeir:ii-rpoimuii^ . 


leF pninrs He me5^i]re indiniies sur ie schema 


REGLAGE DU MODULE 

MODULE DEPANNE 

Mate riels necessaires : 

- Multimeue 

- Analyseur de spectre 

- Sonde 30 rlB 

1) Com role des niveaux 

Les niveaux sonr a verifier sur 

elect rique 

a) Entree 80 MIlz, point de (ncsurc 1 : + 1 dBm ± 1 dB 

b) Entree diviseur par 8^ point de mesure 2 : - 2 dDni ± 1 dB 

c) Sortie clu mcme diviseur, point do mesure 3 : - 11 dBm ± 1 dB (spectre 
entre 10 ei 40 MHz) 

d) Entree generateur ddiarnionique, point 4 : t 13 dBm ± 2 dB'(C58 regie au 
maximum) 

e) Gencrateur d'harmonique point 5 : - 2 dBm ± 5 dB (entre 320 ei 
640 MHz) 

2) Sortie 400 MHz 

a) Afficher une frequence inferieure a 80 MHz et raccorder Lanalyseur sur 
la sortie 400 MHz 

b) Ajusier C53 pour avoir un niveau maximum de - i dBm ± 1 dB 
Prendre soin k ne pas faire Laccord sur une raie voisine 

c) Au besoin, deplacer le point de 
obtenir le niveau 

d) Afficher une frequence superieure a 80 
sement du signal est 25 dB 

3} Fiitre suiveur du melangeur 

a) Deconnecter la resistance R3, de 1'oscillateur 300 a 670 MHz, et afficher 
une frequence de 640 MHz (gamme non doublee) 

b) Connecter Lanalyseur de spectre au point de mesure 6 par Lintermediaire 
de la sonde 30 dB 

c) Ajuster le potentiometre PI de la carte Interface et le condensateur 
variable C34 du module pour regler le niveau de Lharmonique au maximum 
(+ 4 dBm ± 2 dB) 

d) Afficher une frequence de 560 MHz et ajuster le potentiometre P2 pour 
regler le niveau de I'harmonique au maximum (+ 4 dBm ± 2 dB) 

e) Afficher 480 MHz et regler P3 (+ 4 dBm ± 2 dB) 

f) Afficher 400 MHz et regler P4 (+ 3 dBm ± 2 dB 

g) Afficher 328 MHz et regler P5 

(-+- 1 dBm 1 1 dB)_ 

Ajuster au besoin 

h) f^esouder !a resistance R3 


couplage du bobinage de sortie pour 
MHz et verifier que I'affaibHs- 



■PA 

-P3 

•P2 

-Pi 
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MODULE PAS DE 10 MHk 


a d ret i^ligicLuT-’miiriiqi'iJjfi^,, 


4) Oscillateur 300 a 670 MHz 

a) Raccorder I'anaiyseur de specrre sut la soriie 300 a 670 MHz 

b) O'ourner !a rnanivelle- de frequence du panneau avant ei controler que 
1'oscillateur couvre la bande 

c) Verifier que les niveaux minimum et maximum releves sur route la gamme 
correspondent respectivement a + 6 dBm et + 8 dBm 

ajuster evenruellement R3 

d) Afficher 320 MHz, la tension des "varicaps" doit etre';^0,5 V 
Afficher 649 MHz, la tension des "varicaps" doit etre^lS V 

c) Mesurer le niveau des harmoniques 2 et 3 pour le cas le plus defavo- 
rable I12;^l6 dB; H3>20 dB 

5) Verrouillage de I'oscillateur 

a) Positionner I'oscillateur a 670 MHz a I'aide de la rnanivelle du panneau 
avant 

b) 'Pourner le potentiometre POl de "1' echamillonneur" a gauche puis a droite 
en mesurant sur le point 7 les tensions correspondant au deverrouillage de 
la boucle 

A gauche VI 50 mV 

A droite V2^- 150 mV ^ 

Regler POl pour obtenir -- - sur le point 7 {en general ± 80 mV) 

2 

c) Verifier que la gamme 300 a 670 MHz est couverte par pas de 10 MHz 

d) Posilionner I'oscillateur h 670 MHz (FP) 

Regler C40 pour avoir le minimum de raies k 10 MHz de FO (^ - 75 dB) 

d) Regler C36 pout avoir le minimum de raies a 20 MHz de FO 85 dB) 

Verifier que les raies situees entre 30 et 100 MHz de FO sent ^ - 85 dB 

6) Diviseur FP/40 

a) Mesurer 5 V ± 0,2 ou 6,8V ± 0,2 sur le point de mesure 8 

b) Mesurer au moyen de I'anaiyseur et de la sonde 30 dB le niveau sur le 

point de mesure 9 (- 3 dBm < N + 4 dBm) puis sur la sortie 7,5 a 
16,75 MHz (- 5 dBm ± 1 dBm) 

7) Points de test 

Mesurer les tensions suivanies : 

NIV 16 : Sortie 400 MHz, pour une frequence affichee inferieure a 80 MHz 
- 0,1 V<U<,+ 0,1 V 

NIV 17 : Sortie FP (300 a 670 MHz) : - 1 V<1U<- 0,4 V 
NIV 13 : Sortie FP/40 (7, a 16,75 MHz) : + 0,1 V^ U<+ 0,25 V 

8) Mesure du bruit 

a) Afficher 649 MHz et verifier que Ic niveau de bruit a 600 kHz du signal 
est a - 135 dB ± 2 

b) Afficher 320 MHz et verifier que le niveau de bruit est a - 138 dB ± 2 
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MODULE PAS DE 10 MUz 


adret rfSlIiaKltirLaiiniMiuiE.-. 


DEMONTAGE OU REMPLACEMENT 
DU MODULE 


REMPLACEMENT DU MODULE 

a) Retirer ie panneau inferieur ainsi que la plaque arriere de i'instrument 

b) Devisser et retirer les liaisons coaxiales rigides raccordant les modules 
VHP et Pas de 10 MIIz (Voir figure) 

c) Oier les 2 vis de fixation reperees sur la figure puis soulever le module 
et devisser les 2 liaisons coaxiales conneciees a la sernelle du module 

d) Retirer le module et proceder a son remplacernent en operant de la 
manierc inverse que celle decrite pour le demoniage 



CALIBRATION DU MODULE 
(Remplace ou non) 

1) Entree du melangcur 

a) Ouvrir le module 

b) Raccorder I'analyseur de spectre au point de mesure 6 du circuit a I'aide 
de la sonde 30 dB 

c) Affichor dAO MIL. sur 1'afipareil (mode CW) 

Regler le condensateur C34 pour avoir le iii'veau inaximurii sur le point de 
mesure 
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MODULE PAS DE 10 MHz 


. adrefc (HBiadbrrfflratfijULS]*,. 


2) [laririoniques du 80 MHz pilote 

I.e reglage dti niveau des iiarmoniques 320 MHz, 400 MHz, 480 MHz, 560 MHz 
et 640 MHz, s'effectue a'partir de la carte Interface. 

Se reporter a la partie du chapitre traitant ce sous-ensemble 





- -^ /4'VU^ 




\Jm^ £?/e-^ 
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i. 

—----------adret iHljiisiicLuTinjfniiifoiiuiia_ MODULE VHF 


MODULE Vin;- 


Le module VIIF compreod 1'osciilateur 320 Ml-iz/65C MHz avec sa boucle 
d asservissement de phase a echamillonnage, ainsi que les circuirs d'hetero- 
iKhz/^SO fj-equence permettant de couvrir la gamme 

La frequence generee par 1'osciilateur 320 MHzydSO MHz cst melangee dans 
le transistor a effer de champ Q48 avec la frequence 300 MHz a 670 MHz 
elaboree par le module PAS DE 10 MHz, afin d'obtenir apres filtrage par un 
filtre passe-bas une frequence de 20 MHz a 25 MHz. Cette frequence est 
alors comparee dans tin echanrillonneur avec la frequence generee par le 
.r,odula OSCILLATEUR 20 MHz/25 MHz ce qui procure une tinsion cC nue 
asservissant I oscrllmeur 320/650 MHz e„ rdgime .permanent. Lore des 

^et asservissement est inhibe et I'oscillateur 
5Z\J MH2/650 MHz legoii une tension d'approche issue du 

COMPARAPEUR PHASE/FREQUENCE, cette tension etant obtenue a partir du 
signal FS/40 (frequence de I’oscillateur 320 MHz/650 MHz divisee par 40 dans 
les circuits integres SN4 et 3N5) envoye au sous-ensemble COMPTEURS. 

320 °'IlHz desiree, le signal elabore par I'oscillateur 

izu MHz, 650 MHz sera differemment transmis au modulaieur AM : 

Pour une frequence de sortie comprise entre 320 MHz et 1300 MHz 

simplement filtre par I'un ou I'autre des fibres 
320 MHz/460 MHz et 460 MHz/650 MHz. 

Pour une frequence de sortie comprise entre 160 MHz et 320 MHz 
ce signal voit sa frequence divisee par 2 dans le circuit integrd SNl 

I'autre des fibres 160 MHz/230 MHz et 

230 MHz/320 MHz. 

- Pour une frequence de sortie comprise entre 80 MHz et 160 MHz ce 
signal a sa frequence divisee deux fois par 2 dans les circuits integres 

des fibres 

80 MHz/m MHz er 115 MHz/160 MHz. 

Le modulateur AM delivre ainsi un signal de 80 MHz a 650 MHz eventuel- 
lement module en amplitude par le signal BF de modulation issu du sous- 
ensemble PANNEAU AVANT ANALOGIQUE. Ce signal de 80 MHz a 650 MHz 

traverse alors un amplificateur forme des transistors Q30 et 031 Duis un 1 

soniA procurant b la fois la regulation du niveau de I 

some, son ajustement par vernier et la resolution de 1 dB. 

Lorsque la frequence de sortie est superieure a 80 MHz, ce signal est direc¬ 
rement transmis au module AMPLIFICATEUR/DOUBLEUR apres amplification 
par les transistors Q50 et Q51. ' •^‘^uoii 

r“' ‘^’‘erietire a 80 MHz, I'oscillateur 
Ln dehvre une frequence comprise entre 400 MHz et 

i qui est hererodynee avec une frequence de 400 MHz generee dans 

P'^*' selection de I'harmonique H5 de la reference 
en Mil ' fourriir ainsi un signal cornpris entre 100 kHz et 

80 Mllz, qui est amplifie par les transistors Q48 et Q49 avant d'etre trans- 
rms au module AMPLIFICATEUR/DOUBl ,EUR. 
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MODULE VllF 

' 

SYNOFflQUE 


adret lelJisscltr'iraniia^iui®. , 5 , 


300 kHi a 80 MHi 
ou 60 3-650 MHz 


VBTS amplificateur de sortiEi 
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adreb [ia!llifj«ii::iL.:r[Ni[f 


MODULE VHF 


REPERAGE DES CONNECTEURS 


fiACfdM * 










'Valid- Fill re 80/115 MHz. 

1 



Valid. IHItre 115/160 MHz. 

2 

Issues de la carte 

< 

Valid. Fibre 160/230 MHz. 

3 

INTERFACE 


Valid. Fibre 230/320 MHz.. 

4 



Valid. Fibre 320/460 MHz.. . 

s 



LValid. Fibre 460/650 MHz.... 

6 



AM issue du panneau avant analogique. 

7 



F.M 300 kHz issue de la carte interface. 

S 



Valid, sortie 80/650 Mflz issue de la 




carte Interface. 

9 



6 Valid, sortie 0/80 MHz. 

10 



Detection niveau frequence de sortie 




(Niveau l). 

11 

Issues de la carte 


Detection niveau battement 20/25 MHz 


INTERFACE 

< 

(Niveau 2)... 

12 



Detection niveau FS/40 (Niveau 3). 

13 



Valid, diviseur 320 a 650 MHz. 

22 



Commande regulateur 1. 

23 



^Valid. diviseur 160 a 320 MHz.. 

24 



Commande position du fibre doubleur. 

26 



Inhibition/valid. 20 a 25 MHz.. 

27 



Approche FS. 

29 



+ 12 V. 

17 IS 



- 12 V. 

ri6 20 



A 

\21 



+ 5 V. 

^19 



+ 18 V. 

28 



^ ... 

14 15 



Non connecte.*.... 

25 


cx 


— t'cnVrtC t.1 




CCa^uL 




CONTROLE DU MODULE 
Preparation k la maintenance 


Oter le panneau superteur de I'instrument 

Devisser toutes les fixations du couvercle serigrapliie (027140), puis le retirer 
pour avoir acces aux composants 





21. 


yfs 

€ 

1 

4 

2, 

2 

■1 
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MODULE VHF 


adrEt [rJiiiSicltar'iniiriiiiiqfuirp? 


Modules 20 25 MHh 
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MODULE VHP 


a d r et iisteiult.if’[imicSLULr.^ 
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MODULE VllF 


.adreb F^te[c:[brppaq]y[:^^. 


ARBRES DE DEFAII.LANCl^ 
Panne de frequence 


Frequence fausse et/ou instable 
Panne localisee sur module VHF 


beconnecter Lame du coax d'asservis- 
sement cote Afficher 360 MHz. 

Appliquer sur Lam^c une tension con- 
tinu^G pouy^ant varier entre 0 et 15 V 
La regler a 2V.Connecter la sonde de 
Losef1loscope sur le point de mesure 
15- Controler la frequence de. 
LoscHlateur sur le point de me sere 
12 a I'aide d^unc sonde 30dB et 
d^un analyseur de spectre 






Miveau et taux de division 
corrects, voir oscil1ogramme n“1 


Signal correct sur 
le point de mesure 12 

GUI 

Voir diviseurs 
SUh et SfJ5 




GUI 


Signal correct 
sur point de 
mesure Z 



WON 



Voir separateurs 

Q16 - 055 


GUI 


Signal correct 
sur point de 
mesure 3 


NON 


Voir oscillateur et 
transistors 015-01^+ 
015-Q55 et 05^ 




WON 


Controle circuit 
d'entree FP, 057, 035 


GUI 


Signal correct sur 
point de mesure 4 
oscilloaramme 2 



WON 



r GUI 

Deconnecter R206 du by-pass 
Inhib et la connecter au 
-- 12 V pour valider 

1'entree 20-25 _ i 




Voir SD500, filtrG 
20/25 MHz et circuit 
de regulation de 
niveau local 



Signal correct 
point de mesure 19. 
oscillograninie 5 


Voir amplificateur 
A28 et SW& 



NON 


Voir entree 20-25 
echanti1loneur e 
filtre rL13 
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MODULE VI IF 


gdret wniii[q][U]i^ ^ 


Oscillogriirn rne 1 
Sortie FS/40 
Frequence oscillaieur 
360 
0 , 2 ^ 

0.1 


! 


Osciliogramme n^2 

Battement 20/25 MHz 

en 4 

0,2V/div 

20ns/div 


Osciliogramme n^3 
Battement apres 
echantillonnage en 19 
0,lV/div 
0,3 yxs/div 


MHz 

V/dly 

p.s/di 


IV 
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MCjDULE VHP' 


adret [L^lteicItinnirCDinjamP! 


Panne de niveau 
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MODULE VHP 




RE,G[.AGE DU MODULE 

MODULI^: DEPANNE 

Materiels necessaires : 

- Analyseur de spectre + sonde 30 dB 

- Multi me! re 

l) Validation des diviseurs et des filtres de gamme 

Verifier ies tensions continues presentes sur les points correspondani aux 
reperes menrionnes sur le synoprique et dans le tableau de reference. 



2) Controlc de 1'oscillateur ei de son asservissernent 

a) B rancher loures les liaisons ext ernes au rnodiile 

b) Verifier au moyen de Panalyseur et. de ia sonde 30 dB que le niveau de 

sortie de 1 osciliareur sur le pojnr de niesure 1 est conipris entre 
- 3 et 6 dBm 




V-88 























































































































































^MODiJLE VHF 


adret 




■EKniilLLfiJii 


cj Verifier I'asservisseinent de 1'o?ci!lateur et controler le niveau des signaux 
sLir les [.loinrs de mesure donnc% (sonde 30 dB) : 

2 pour 1- = 320 Mllz—^N = 4 12 dBm ± 3 

pour F 650 MHz--— N = + 20 dBm + 3 

3 pour F = 300 MHz-«-N = + 10 dBm ± 2 

pour F = 670 MHz-.-N = -i- 16 dBm ± 3 

4 noiir F = 320 MHz--= + 5 dBm ± 2 

pour F = 650 MHz-N = + 11 dBm ± 2 

5 N = + 10 dBm ± 1 

d) Mcsurer ie? niveaux max des signaux presents stjr les points de mesure 
suivants : 

S F = 320 a 650 MHz-—H = -r 5 dBm ± 3 

9 F = 160 a 320 Mliz-— N = 4 12 dBm 1 2 

10 F = 160 a 320 MHz-N = ■( 3 dBm ± 3 

11 F - 80 a 160 MHz-= + 12 dBm ± 2 

e) Veriliei la tension d'approche sur la resistance R1S4 (circuit d'asservis- 
senient) ; 

F = 320 MHz N > 0,9 V 

F = 649 MHz N<15 V 

3) Diviseur FS/40 

a) Sonde 30 dB sur point de mesure 12 , le niveau releve doit etre compris 

entre 0 dB er -f 6 dB 

b) Sur le point de mesure 13 , le niveau releve est^- 1 dB 

c) Verifier (]ue la frequence delivree varie de 8 a 16,25 MHz 


4) Modulateur AM et sortie 

a) Connecter I'analyseur sur la sortie du module 

b) Court-circuiter le point de mesure 14 et regler P3 pour obtenir I'at- 
tenuatton maximum de 80 a 650 MHz. Oter le court-circuit 

c) Verifier le niveau des signaux sur les points de mesure donnes apres avoir 

applique une tension de 2 V sur le by-pass Reg "1" {sonde 30 dB) : 

15 N = + 9 dBm ± 3 

16 N = - 7 dBm ± 4 

17 N = - 6 dBm ± 3 

d) Rebrancher I'analyseur en sortie du module et controler que le signal 
delivre a un niveau de - 3 dB ± 3 

e) Verifier que les harmoniques sont^- 34 dB 

f) Verifier que 1'attenuation du signal delivre est superieure a 25 dB, entre 
80 et 650 MHz, lorsque le point de mesure 14 est court-cjrcuite 

5) Arnpli 400 MHz 

(gamme heterodynee) 

a) Niveau sur le point de mesure 18 avec la sonde 30 dB : + 17 dBm ± 2 

b) Analyseur en sortie dn rnodute 

Ajusiei 04 du circuit "Aiiijjli 0/80" pour que le signal delivre ail un 
niveau cortqtris entre - 4 ei. - 10 dBm de 300 kHz a 80 MHz 

c) Verifier ([ue les harmoniques sont <- 35 dB pour une frequence delivree de 
1 a 80 MHz 
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MODULE VHP 


_ adret iillisLdUif ■[ounjiiLqiajiH^, 


6) Niveau de bruit 

a) Connecter !'analyscur ^siir la sonic du module 

b) Positionner 1'oscillateur a 320 MHz (en mode descendant) 

c) Verifier que le niveau de bruit est 4 .- 137 dB 600 kHz de la poneuse 

d) Positionner 1'oscillateur a 649 MHz, le niveau de bruit a 600 kHz de la 
porteuse doit etre^- 133 dB 

e) Planchei de bruit 

Verifier a I'aide de I'analyseur de spectre, que le plancher de bruit large 
bande attaint : 

- 145 dB - gaiiMiie 80-650 MHz 

- 142 dB - gam me heterodynee 

7) Raies non harnioniques (module ferme) 

a) Positionner 1'oscillateur dans la gam me heterodynee (300 kHz a 80 MHz) 

et verifier que le.s raies situdes a 400 MHz et 800 MHz de Fo sont 

- 80 dB ei que la raie a 80 MHz absolu est 100 dB 

b) Raies d'intermodulation 

^ Afficher 79 MHz et controier que les raies d'intermodulation siruees a 
± 5 MHz de la porteuse sont^- 100 dB 

DEMONTAGE OU 
REMPLACEMENT DU MODULE 

a) Deposer le panneau lateral droit (Cote galvanometre) et la plaque arriere 

b) Devisser et oter les liaisons coaxiaies rigides raccordees sur le 
module VHF 

c) Oter la fixation laterale ainsi que les 6 vis de fixation situees sur la 
partie superieure du module (voir figure) 

d) Soulever et retirer le module en evitant tout choc avec un sous-ensemble 
voisin 

e) Suivre la procedure inverse pour la mise en place du module 

CALIBRATION DU MODULE 
(Remplace ou non) 


Voir chapitre V, CALIBRAI'ION 
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rxEPERE REF * ADRET 


IiESCRIPTlON 


OTE 


Z1 

7.1 

7.1 

76 

7.6 

7.6 

7.6 

7.6 

7.B 

ZB 

ZB 

ZB 


1400221.100 
1400221200 
1400221300 
6.t00030Z00 
6101030600 
6:101032500 
6200030000 
6305030000 
9007114500 
B1071:i. 9400 
9107124500 
9107:1.24600 


N EMDASE FEMEL PLAlXNE R161404 

N i:::mdabe * male * plat;i: ne ri61441 

N RACCORIi*F/i-^PLATINE R 1617:15 
INO 3 X 6 CYI..;i:NDR 3X41,JE: CREICII" 
ING 3X6 FRAIBEE F/90^CRUCir 
J;ND 3 X25 FRAIBFF F/VO* CRl.JCIF* 
ACI 3 HEXAGONAL LJSDEL *\-\* 
ACl 3 CONTACT REF OO-OS-Ol. 
PATTE MICE MASSE PRISE N 7100A 
r-iOoi-'iLLi:; pour raccord n viooa 

CORPS RACCORD N SORVIE » 7100A 
SOF'PORT IMAtZCul-a'i N SORT IE 7100A 


R ADI ALL. 
RADIAL..!... 
RADIALE 
STOCKINOX 
STOCKINOX 
STOCKINOX 
SAGIC 
NOMEE 
A942607 
ADRET 
ADRET 
AliRET 


1 

1 

1 

4 

A. 

A 

A 

A 

2 

1 

i 

1 


J. 0 4 83 -K W «« -M -K-M -K-Jt-X jc K «■■>; ■)( ii H H iiH )( X Mil -X XX■>(■«■* X X X » X jl M « X K K X « M X « X -K « «■)( «■■>( M X 

« 0471004000 12 AOANT OPTIONS S PILT. 7100D A92« , .-X-98B97X 

-X -)C XX XXX M-K X X-X X XX-X -X ■>( X «■■)(■ H X XX X X -K X X X XX XXX XX X X HX X X XX X X X X X X X -X XX -X X X -X XX 


RE:rT:;Rr*: rief^ adre::! 


DESCRIPTION 


ZO 

ZO 

ZO 

ZO 

21 

z<? 

ZA 

Z6 

ZA 

ZA 

Z6 

Zd. 

Z6 

7.6 

7.6 

29 

Z£i 

ZB 


001 027:t,28<J000 
OOi 0271300100 
001 027.1 330000 
OOI 0271480000 
001 0272C40000 
001 0272570300 
OOI 0272580100 
001 0272840100 
OOI 0273010000 
001 027'3020100 
OOI 0273070000 
001 0278110000 
OOI 0471004008 
0205^)10000 
0205'760000 
0205800000 
04’71004300 
1300380000 
3100030600 
6100031000 
6100031200 
6100040600 
6100041000 
6101030600 
6103030800 
6152030700 
6305030000 
6305040100 
8007212200 
8007213300 
8007226500 


19 INTFRPD)ATIGN 7100D 

05 (jAF'l E Ei Ci"'j'* 4444+444444 7100D 

08 carte; coME-rE:uR 4 . 4.44 71 . 00 D 

15 CART5 INTERFACED . . . . . 7100D 
05 RRGULAI IDN OENTILEE. . 710011 
06 CHASSIS EDCiUIPE . . . . . . 7100D 
02 l-•ANNEAU ARR’IiEDRE EQG11-11710011 
23 MODULE VHF 4.4.4444.4 7100D 
08 c:Ar?T E reb;i:stred + +., +. 7iood 
oo M(.:n:iUL..E iomhz ,,, + +.. + 7iood 
04 B B '[■ ET CiENERAIEUR * 7100D 
00 MODULE 20/25MHZ ^ 2 * 7100D 

07 01"’r I ON l-'ACE AUANT STD 7100D 
OO COAX RIGIDE 400MHZ/10 7100D 
OO COAX l^:r(D.;[DE out- /iomhz 7100A 
00 COAX EDQUir-’E L==24 , + , . 7100A 

02 L.o'r i-iab;i:!...lage ,,. 44.4 7 J. 00 D 

AGRAFES CABLE PLAT 3484-1000 

:f:NO 3 X 6 cylindr:eque cri.icif 

I NO 3 X 10 CY!..INDRI(:^UE CI^UCIF 
ine:i 3 X 12 CYi...:f.NDRj:t;njE crucxf 
ACE 4 X 6 CYLINDRIQUE CROCIF 
ACF 4 X 10 CYI,..:i.NDRIQUE CEl.JCIF 
INO 3X6 FRAISEE F/90^CRUCIF 
I NO 3 X 8 UyLIND 6 PANS CR’EUX 
NYL 3 X 7 HEXAGDNAL.E FENDUE 
ACT 3 ClCK'rACr REF 55-03-01 
ACI 4 CON TACT 4,1X1042X1 
I..AME E;ESSDRT pour ATTENU 7100B 
DLINIiAGE ARRIEEvlL . . + , ♦ * * 7100D 
BLINDAGE SORTIE: . , * + , . . , 7I00D 


C92 4 . 4 4 4 4 . 4 4 A97 

092". 444444 C 97 

A92. 4 . 4 4 A97 

Ai92 444444444 A9 7 
h9'3 .. 4 •X97 

09 2 44444 444+444 

A92 4 4 4444444444 

A91C92 4 4 4 , 4 4 A 97 
0924.4,44...B97 

A92. 4 4 4 4 4A98A97 

B9 2 444444444 A9 7 

C92 1/262/2.44. 

A92 4 4 4 . 4 4 . 4 4 4 4 4 

ADRET 

ADRET 

ADRET 

A92A9^( 4 4 FAN VOMF: 
3M 

STOCKINOX 

STDCKINQX 

STOCKINGX 

GAGIC 

SAGIC 

STOCKINOX 

STOCKINOX 

BASIC 

NOf-iEL 

NOMEL 

B963001 

B943012 

B9444 4 44 4 4 44 4 44 
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REPERE REF« AORET 

H •001 14002:19000 
& -002 1400219000 
C - 001 3 7OO :l. OO O O 0 
C -002 3120021000 
C -003 312002 :i, 000 
G -004 3150031000 
C “OOG 3120021000 
C -006 3233220000 
C -007 31S0031000 
C -008 3150031000 
C -O O 9 315OO31000 
G -OlO 3150031000 
G -Oil 3120008200 
C -0:i.2 3 700100000 
C -013 3150031000 
G -014 312002:1.000 
G -OIS 312002:1.000 
G -0:16 3120001000 
C - O J. 7 31200 :t 1 0 O 0 
G -018 3700180000 
C -019 3700100000 
c -- 020 312001 :i e OO 
G “021 3120002200 
G -022 3:120004700 
C -023 3150031000 
C -024 315003:! OO 0 
C -025 3150031000 
G ■026 3150031000 
C -027 312000B200 
C -028 3120008200 
C -029 3120003900 
C “030 3100000000 
G -031 3120008200 
G -032 3120000200 
C -033 3120008200 
G --034 3120008200 
C -035 3120008200 
G -036 3120008200 
C -037 312.0001200 
G -038 3:12.0001000 
C -039 3120001200 
C -040 3:150031000 
C --041 3700180000 
G -042 3700100000 
C -043 31200.11500 
G -044 3120003300 
C -045 3120003300 
C -046 3:150031000 
C -047 3150031000 
G -048 3150031000 
G -049 3150031000 
G -050 3150031000 
C -051 315003:1000 
C -052 '3120008200 
G -053 3120008200 
G - 054 3120003900 
G --055 3:1.00000000 
C -056 3120008200 
G -057 3120008200 
c -05^:-) 3:i.2000i:-)200 
C ■■■059 3120008200 
t; -060 3120096000 
G -06:1 3120096f>.00 
G ■■■062 3:1.5003:1.000 
C -063 315003-1.000 
G -064 '3:15003 1 0<<0 
C: ■065 3-700180000 
G -067 3:l.2009’5600 
C -069 3:1.2002:1,000 
C -O'^O 3:15003:1000 

- D -001 4500440000 

- i:i -00.2 450002<X>00 
Ij -003 4500020000 
IJ '004 4500020000 

/•D -005 4500540000 
L -001 5303360000 
L -002 5303360000 

1.. -003 5303-360000 

1.. . -004 5303-360000 

p •■ool 2 : 1 , 314-70000 


I'lESCRIF-'TION 


Ei<.-X21A' r-'ARAl... 
EHUGUT KX2 1 A * PARAL 
4 , 7 MN1- /350 5 , OSS » . 
1 NF 2,5 2^22: 




2*22204-110 
2*2^2204-110 
T395 
7730 02 102 


1 N!" 

lONF 5,08 
1 N)-- 2, 5 - 

22 NF 10 < 10 X2500 > 2222352 452.23 


630 




630 02 102 
GOX 767 14 
630 02 102 


lONF 
1ONF 
lONl- 
lONF 
82PF 


5,08 
5 , 08 
5,08 
5,0*iS 
2,5 


7,30 

630 

630 

630 




BOX 767 
GOX 767 
GGX 767 
GOX 767 
632 10 


14 

14 

14 

14 

829 


4,7MMr /350 5,08 -1395 


lONF 5,08 7>30 
1 NF 2,5 
:l. NF' 2,5 
1 OF’F 2,5 * F * 
lOOPF 2,5 *N10* 
22MMF/160 5,08 

4 , 7 MMrV 350 5 ,08 . . , 

1801-^' F 2,5 » N18 * 2222 


2222 

2222 

2-/22 


22)”'l”- 

4"7PF 

lONF 

lONF 

lONF 


2,5 ^ 

2,5 

5,08 

5,08 

5,08 


K* 

630 

630 

630 


lONF 

5,08 



82PF 

2,5 


2222 

8-2PF- 

2,5 


2222 

39Pr 

2,5 


2222 

CONDENS 

CERAMIQUE 

82i--F 

’"} 1", 

,4'.. -f \J 


2222 

821"-F 

2,5 


2222 

82PF 

2,5 


orjQ'? 

82)"’F 

O rv 


2222 

82PF 

2,5 


2222 

82PF- 

2,5 


2222 

12PF 

2,5 

*G* 

2222 

lorT" 

2,5' 

* F * 

2222 

12PF 

2,5 

*G* 

2222 

lONF 

5,08 

630 



22MMF/160 5,08 


4,7MMr/35 
150PF 2,5 

444 

^N15^2222 

33PF 

2, 

2222 

33PF 

2,5 

2222 

lONF 

5,08 

63V 

lONF 

5,08 

63V 

lONF 

5,08 

63V 

lONF 

5,08 

63 V 

lONF 

5,08 

63 V 

lONF 

5,08 

63V 

82!”'F 

2,5 

2222 

82Pr 

2,5' 

2222 

39!''F 

2,5 

2’ 2 2 


GOX 

630 

630 

632 

632 

* < i + 

632 

632 

632 

GOX 

GGX 

GOX 

GOX 

632 

632 

632 

A 

63 

63 

632 

632 

632 

7,32 

632 

632 

632 

GOX 


632 

632 

632 

GOX 

GGX 

GDX 

GOX 

GDX 

GGX 

632 

632 

632 


76-7 14 
02 102 
02 102 
1,0 109 

58 101 
T395 

, T395 

59 181 
10 229 
10 479 
767 14 
767 14 
767 14 
767 14 
10 829 
10 829 
10 399 

AJUGTER 
10 829 


10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

767 


829 

B29 

829 

829 

829 

129 

109 

129 

14 


T395 
. , T395 
58 151 
10 339 
10 339 
77>7 14 


167 

767 

767 

767 

767 

10 

10 

10 


14 
14 
14 
14 
14 
G29 
829 


ATI 

ATI 

UNION CAr^BIIiE 

COGEGG 

C0GF;(,‘;0 

LCC 

c;oGE(:;n 

COGECO 

LCC. 

L.CC 

L.CC 

LCC 

COGEGG 

UNION CARBIDE 
LCC 

c;ogec;g 

COGEGG 
CTIGECG 
DOGECO 

UNION C: ARB IDE 

UNION CARBIIiE 

COGEGG 

COGEGG 

CQGEOG 

LCC 

LCC 

L.CC 

LCC 

COGECO 

COGECD 

COGECO 

ADRET 

COGHi:CO 

LiDGbrCO 

COGECO 

COGECO 

COGECO 

COGECO 

COGECO 

COISECO 

COGECD 

1.. .CC 

UNION CAF<BIDE 

un;!,on carbide 

COGECO 

CDG)E:cn 

COGECO 

1.. cr: 

LCC 
I. cc: 

LCC 

Lcc; 

LCC 

COGECO 

COGECO 


CONDENS GER AM ]! QUE 

A 

AJUSTER 

ADRET 

82)'4“ 2,5 


227*2 

632 

10 829 

caGi:;co 

£L:i!l”‘F 2 , 5 


2222 

632 

10 829 

COGECO 

8214” 2 f 5 


22 22 

632 

10 829 

(;;(::iGEca 

82PI”- 2,5 



632 

10 829 

COGECD 

6 , 2 , 5 * 

IP 

2222 

632 

09 608 

COGECO 

6,8PF 2,5* 
ION!"- 5,08 

IP 

2222 

632 

09 688 

COCIECO 

63 V 


GOX 

767 14 


J.ONF 5,08 

63V 


GOX 

767 14 

LCC 

10fs(F 5,08 

63V 


GGX 

767 14 

L.CC 

22MMF/16U 

5 , 6I-4:' 2 , V.> * 

5 ^ 0*3 
CV 

I,'■*'2 

632 

T395 
09 568 

UNION CARBIDE 
CuGE(-.:o 

1. NF" 2,5 


22.21^^ 

630 

02 102 

COGECO 

1 ON! - ’5,08 

63 V 


GGX 

767 :l 4 


BB 212 .*, 

4 4 4 4 4 

* * 4 * + 

+ 44 

4 4 4 4 4*4 

rtc 

1N4151 ... 





I'-'u * ]: 'I r * 

1N4151 .,, 

^ t- 4- 4^ * 

4 4 4 4 4 

4 + 4 

4 4 4 * 4 4 4 

FU*ITT* 


1N4151 
1 N 6263 


• # + « + t « 


t + * ♦ 


C -LACE E^H247^246) 


1 6HH] \ H ***»*.**,*,,** * Zl'} 2/16 
, 4 . + ♦ ^ + * + * * * ^ ZIi 2/16 

i i * * 4 t * 4 4 t * t + 4 * ZIf 7/1 6 

470 \< 3/4^' ll-.T DERhET 43 P 


l"LP ITT' 

I IT 

BIRPh< NEOSHO 
SI RPh< NEOSHO 
SIRPH( NEDS Hi) 
SIRF>H< NEOSHO 
SF'ErriRGL. 
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r;:EF'r:RE 

REF♦ ADRET 

DEGGRIPTIOH 



QTE 


P -002 

2133100000 

lOK 3/4" 15-f- CERHE T 

43 P 

8PECTR0L 

1 

' 

G -OOl 

4300610000 

BF 506 . * ^ ^ . 

* 4 4 4 + + 

4 4 4 

HOTORQLA 

1 


G -002 

4300070000 

2N2894 , . . 4 4 * ♦ * . 4 , ♦ ♦ ♦ 

+ 44 + + + 

+ + + 

HOIDROLA 

1 


G -003 

4300050000 

2N2369 A 

+ + 4 4 4 f 

4 4 4 

HCnOROLA 

i 

‘ 

s'. 

Q -00-4 

4300110000 

PC 41.6 C <BC2:I4C) *4* 

+ 4 4 4 + 4 

4+4 

AEG 

1 

‘.i* 

Q -005 

4300190000 

BC 41.3 C <BC1.840 .44 

4 4 4 + + 4 

+ + 4 

AEG 

1 


Q "006 

4300070000 

2N2894 ^ ♦ ^ * ^ * * * * * ^ ^ * . 



MOTOROLA 

1 


Q -007 

4300050000 

2N2369 A 4444444.44,* 

* 4 4 4 + + 

+ 44 

MOTOROLA 

1 ^ 


Q -008 

4300110000 

BC 41.6 C <BC21.40 4 4 . 

4 + 4 4 4 4 

4 4 + 

AEG 

1 


Q --009 

4300190000 

BC 41.3 C (BC 1,(340 .4. 

4 + 4 4 4 + 

4 * 4 

AEG 

1 


G "010 

4300070000 

2H2894 4 +4+4 « 44+44444 

4 4 4 4 4 4 

+ + 4 

Mi:)-rORGL.A 

1 


[ 

o 

H’ 

4300050000 

2N2369 A * * * + * + + * * + * + 

+ 4+44 + 

4 4 4 

MOTOROLA 

1 


G -012 

4300140000 

2H5179 CGNTROLE 44*44 

4 4 4 AUi^tir 

8GS 

1 


Q "013 

4300140000 

2K'5179 C-(nNTFv;Ol..f: 4.4.4 

4 4 4 ABFilRT 

SGS 

1, 

Q “014 

4300190000 

BC. 413 (BC1840 4.4 

4 4 4 4 4 4 

4 4 4 

AEG 

1 


R - 001 

2210014700 

4 7 OR 

5% 

HA 

EIGOCOR 

1 


F; -002 

22100-31000 

1 OK 


HA 

800CGR 

1 


R -003 

2210024700 

4K7 

5% 

N4 

SOOCOR 

1 


R -004 

2210031000 

lOK 

c:-+y 

HA 

GGOCOR 

1 


R “00;=:: 

2210031000 

:;<)K 

5% 

HA 

SOOCGR 

1. 


R -006 

2210031000 

1 OK 

5% 

HA 

8G0C0R 

1 

> 

R “008 

2210021500 

1K5 

5% 

HA 

SGOCOR 

1 


R -009 

2210031000 

lOK 

5% 

N4 

SOOCGR 

1 

R -010 

2.210021000 

IKO 


HA 

800COR 

1 


R -Oil 

2210022200 

2K2 

5% 

HA 

SGUCGR 

1 


R -012 

2210025600 

51s 6 

5% 

N4 

SOOCGR 

1 


R “013 

2210011000 

ls70l-< 

5% 

HA 

SOVCQR 

1 


R -01 

2210011000 

lOOR 

5% 

HA 

SOOCOR 

1 


R “013 

2210021000 

IKO 

5% 

N4 

SOUCGR 

1 


R --016 

2500212100 

12K1 X 1% 043 W 

SMA207 

DRALORIC 

1 


R “017 

2210032700 

27 K 

SJi 

N4 

GOOCOR 

i 


R -OIG 

2500140200 

4K(i2 « 1% 0,3 U 

SMA 

207 

DRALORIC 

1 


R -019 

2500149900 

4K99 X 1^^ 0^3 W 

8MA207 

DRALORIC 

1 


R -020 

2500210000 

lOKG X 1% 0t3 W 

SI1A207 

DRALORIC 

1 


R -021 

2210023300 

3K3 



SDOCOR 

1 


R -022 

2210031000 

lOK 


N4 

SOOCOR 

1 

j 

R -023 

2500210000 

lOKO X 1% 0+3 U 

8FiA207 

DRAL..ORIC 

1 


R -024 

2210051000 

IM 

5% 

HA 

SQMCOR 

1 


R -025; 

2210021000 

IKO 

5% 

HA 

80UCOR 

1 

R -026 

2210021000 

IKO 

5% 

N4 

S09COR 

1 


R -027 

2210011000 

lOOR 

5% 

N4 

SGVCOR 

1 

R -028 

2210023300 

3K3 

5% 

N4 

SOMCOR 

1 


R ”029 

2210024700 

4K7 

5% 

N4 

8GOCUR 

1 


R -030 

2210024700 

4K7 

5% 

N4 

SOOCOR 

i 


R -031 

2210031000 

lOK 

5% 

N4 

SOOCOR 

1 


R -032 

2210021800 

IKG 

5% 

N4 

SQVCOR 

1 

^4 

O 

j 

2>210024 700 

4K7 

5% 

N4 

8DVC0R 

1 


R -034 

2210022200 

2K2 

nr 4/ 

i.J/4 

N4 

BOOCOR 

1 


R “033 

2210021000 

IKO 


N4 

BOOCOR 

1 


R -036 

2210021000 

IKO 

y* 

N4 

BOOCOR 

1 

r^l- 

R -0Z7 

2210018200 

8 2 OR 


H4 

SOOCDR 

1 


R “038 

2210018200 

8 2 OR 

IT-i/ 

N4 

SGOCOR 

1 


R “039 

2210023900 

3K9 

5% 

N4 

BOOCOR 

1 

% 

R “040 

2210023900 

3K9 

5% 

N4 

BOO C: OR 

:l 


R “041 

221001lOOO 

1OOR 

5% 

N4 

tRlOCOR 

1 


R -042 

2210005600 

56R 


N4 

BDOCDf:: 

1 


R “043 

2210005600 

56R 

c::*y 

w.f/4 

N4 

coo COR 

1 

'I 

R “044 

2210012200 

220R 

n*/ 

N4 

SGOCGR 

1 

■4 

R -045 

290001:1 000 

1 OOR 

5' % 

NK"3 

SOOCGIV 

1 

R -046 

2900028200 

8K2 

3% 

NK3 

BOOCOR 



R '047 

2210016800 

6 8 OR 

5% 

N4 

BOOCOR 

J. 


R -048 

2210021500 

1K5 

5% 

N4 

BOOCOR 

1 

■■■3F 

R “049 

2210031000 

:l OK 

5% 

N4 

BOOCOR 

1 


R -050 

22:1.0021 OOO 

IKO 

S% 

N4 

BOOCOR 

1 


R “051 

2210023300 

3t<3 


N4 

BOOCOR 

1 


R “ 052 

2210024700 

4K7 


N4 

s{:)ocoiv 

j. 


R -053 

2210024700 

4Kt 

5% 


BOOCOR 

1 


R “054 

221 003:1.000 

lOK 

5% 

N4 

BOOtiOlV 

1 


R -055 

2210011000 

1 OOR 

5% 

N4 

BOOCOR 

1 


IV “056 

2210021 BOO 

IKr^ 

t:L- +y 

K.^A 

N4 

BOOCDIV 

1 


R "057 

2210024700 

4K7 

/f 

N4 

BOOCOR 

1 


R -058 

22 :i. 002 :l 000 

IKO 

5% 

HA 

BOOCOR 

1 


R “059 

2210021000 

IKO 

5/+ 

HA 

BOOCOR 

1 


R -060 

2210021000 

IKO 

L.i% 

HA 

B{:)OCOR 

1 


R “061 

2210021200 

1K2 

5% 

HA 

BOOCOR 

1 


R “062 

2210021200 

:l K2 

5% 

HA 

SDOCOR 

1 


R -063 

2210023900 

3K9 

i:r' V 

0/4 

HA 

BOOCOR 

1 


R “064 

2210023900 

3K9 

5% 

N4 

BOOCOR 

1 


R -065 

22100:i 1 000 

lOOR' 


N4 

SGOCGR 

:l. 


i\ "" 0 6 6 

2210005600 

56 R 

5f *A 

N4 

BOOCOR 

1 
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REF 4 ADRE T 



DEB 

CRIPTION 



GIE 

R “-067 

2210003600 

S6r< 



5X 

N4 

SOMGGR 

1 

R -06B 

2210012200 

220R 



5X 

N4 

SOOCOR 

1 

R “-069 

290001lOOO 

lOOR 



3% 

NK3 

SDOCOR 

1 

R -070 

2210011000 

:i.00R 



5X 

HA 

SOOGGR 

1 

R “071 

2210011000 

10 OR 



3Ji 

HA 

SOOCOI'^ 

1 

R ”072 

2210024700 

4K7 



5X 


SOOCOR. 

1 

R -073 

2210024700 

4K7 



5/4 

HA 

SCOCDR 

1 

R “074 

2210012200 

2.20R 



5Ji 

HA 

SOGCDR 

1 

R “075 

22:1.0031300 

15K 



5X 

N4 

SOOCOR 

1 

R ■-076 

2210018200 

S20R 



5% 


SOUCOR 

1 

R “077 

2210021300 

1K5 



5% 

HA 

SDUCOR 

1 

R “078 

2210031000 

lOK 



C'v 

HA 

SOOCOR 

1 

R -079 

2210021000 

IKO 




HA 

SDVCGR 

1 

R “080 

2210014700 

470R 



5% 

HA 

S09C0R 

1 

R “OBI 

2210014700 

4 7 OR 



5% 

HA 

SOUGGR 

1 

R “082 

2900031000 

lOK 



5% 

NK3 

SGOGGR 

1 

1^ - OBo 

2210031000 

IM 



SK 

N4 

GGUGOR 

■J. 

R -084 

2900036800 

6GK 



S% 

NK3 

SQOCGR 

1 

R “083 

2900033600 

36K 




NH3 

BDUCOR 

1 

BN-001 

4150740200 

SN 74 1.8 

02 

N 3 


4 4 4 

TEXAS 

1 

BN-002 

4130744200 

BN 74 L..S 

42 

N 3 


t 4 4 

fEXAS 

1 

SN-003 

4150749300 

SN 74 LS 

93 

N 3 

44+44444^44 

4 4 4 

TEXAS 

1 

8N--004 

4130749000 

SN 74 i .f-; 

90 

N 3 

4 4 444444444 

4 4 1 

TEXAS 

1 

SN“OOS 

4130742700 

SN 74 LS 

27 

N 3 



TEXAS 

1 

BN-006 

4130749000 

SN 74 LS 

90 

N 3 

44444444+44 

4 4 4 

TEXAS 

1 

BN--007 

4130742700 

SN 74 LG 

27 

N 3 

44444444444 

* 4 4 

TEXAS 

1 

8N-008 

41’307490O0 

SN 74 LS 

90 

M 3 

444444444*4 

4 4 4 

TEXAS 

1 

8N~009 

4160400100 

C-MOS 4001 

4 * * * 

444444 4 44444 

+ 4 t 

RTC 

1 


iiN~010 

SN~011 

SN-Oi::> 

.SN~013 

SiW-0.14 


4:I.A0400100 

4200180000 

4200400000 

4200110000 

4200110000 


C-MfJS 4001 . » * * * w , 

L.M 1458 N DIP 8 
Tl.. 071 BO- ♦ , , 4 , . , , 
TBA 673 MODULATEUR 
TBA 673 MOT;iUL..ATPUR 
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PATTES 


* # ^ + 


QUABRANS 
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RTC 

NB 

TEXAS 
RTC 
RTC 


T 

-OOl 

0219240000 

00 

NEOSID 

ElOB 4 

4 

t 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

7100D 

ADRET 4 

T 

“002 

0218160000 

00 

NEDS III 

F:1.0B 4 

+ 

4 

4 

4 

4 

+ 

4 

4 

7100 A 

ADRET 

T 

“003 

0218170000 

00 

NEOSID 

r2 4 4 4 

4 

4 

4 

4 

4 

+ 

4 

4 

7100 A 

ADRET 

7' 

-00-^ 

0218190000 

oo 

NEDS in 

r lOB 

4 

♦ 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

7100 A 

ADRET 

T 

“005 

0218180000 

00 

NEOSID 

1- lOB 








4 

7100 A 

ADRET 

7 

-006 

02183 90000 

00 

NEOSID 

P lOB 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

7100 A 

ADRE'T 

7‘ 

“007 

0218200000 

00 

NEOSID 

PI OB 4 

f 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

7100 A 

ADRET 

r 

“008 

0218200000 

00 

NEOSID 

PI OB 4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

7100A 

ADRET 

T 

-•009 

0218210000 

00 

NEOSID 

F lOB 

+ 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

7100 A 

ADRET 

r 

“010 

0218190000 

00 

NEOSID 

F 3. OB 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

7100 A 

ADRET 

7' 

-•Oil 

0218200000 

00 

neos.t;d 

PI OB 4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

7100 A 

ADRET 

7' 

-012 

02:!. 8210000 

00 

NEOBIIi 

F lOB 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 
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ADREl' 


Z1 1100430000 
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Z1 1900210000 
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Z5 33001lOOOO 
Z6 6400260000 
Z6 6400330000 
Z8 8011670000 
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POINT TEST 4.4444 
EXTRACTEUR HE 
Hi::: 
i;iE 


t + I- 4 4 


44444 


7100D 


4 4 4 4 4 


EXTRACT El,JR 
ENTRETOIBE 
CAI...E I SOI. ANTI 


CARTE ^ ELEOAT EUR ^ 

c:.A!;:iE no i 7100 a 

Cl NON lOL 

NEOBIH POUR Cl . 


TUBE B30 4.1X2X12,4 5 4 . 4 4 
ri..OT I.AIilON EIAME r•C12 4 7 
QEILLET L.AITON .. 4 4 4 , 4 N‘ 
ECI-:;AN POUI-; BEPARAl'EU!^; . . . 


2070 


4 4 1-4 


FILEGA 

ELECTROriL 

K9971284 4 4. 

C940BS0 

TRELEC 

B94262:L 

JERMYN 

-9^0008 

RTG 

FGNDEX 
HFOH 
B9 A 1^191 


4TM 


1 

1 

1 

1 

i 

1 

i 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

0 

0 

1 

Z1 

1 

1 

r> 

A 

o 

5 
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J 0 4 83 -J!x xx-x x«-x x x x -h«■« x ■m x- m x kv kh •»«-m x x-m x-x x*xx-x x x•)< v;x x x-xx- F'AGE^ 
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REP ERE- REEF. AD RET 


DF'.SCRIPTIGN 


C -036 3233220000 
C -038 3232680000 
C -039 3150031000 
C “040 3700180000 
C -041 3700100000 
C -042 3700040000 
C -043 3700180000 
C -044 3234150200 
C -045 3150031000 
C -046 3150031000 
C -047 3233100000 
C -048 3224220200 
C -049 3700180000 
C -050 3'700100000 
C -051 3233220000 
C -052 3700020000 
C -053 3234150200 
C -054 3150031000 
C -055 3120008200 
C -056 3120006800 
C -057 3120011800 
D -001 4500601100 
-D -002 4500601100 
-D -003 4500601100 
^ II - O04 4500 60 :l 100 
-D -005 4500020000 
-D -006 4500200100 
—It -007 4500020000 
.D -008 4500540000 


2 2 NF 10(10%2S0 0 ) 22223524522'3 
680OPF 10 <10%2S0V > 222235245682 
lONF 5^08 630 BOX 767 14 

22MMF/160 5>08 T395 

4,7Mr'1F/350 5 > 08 . . . . . . . . ♦ T395 
lMMF/350 L9 CTS13 

2;?.M;'1 F /16 0 5,08 'I '3 95 

O.ISHME 7.5 (20M1000> MK93/4 
lONF 5,08 630 GOX 767 14 

lONF 5,08 630 GOX 767 14 

10 Ml'- 10(10X2500 ) 22223524ivi 103 
0,22MMF 10,2 lOX POLYC KMR 
22f1 nr-' /160 5,08 H 3 9 5 

4,7hMF/3S0 5.03 ♦ . . . , . T395 

22NF 1O(10X2500)222235245223 
1 M M F /350 5,03 T39S 

0, 1 5 Mi’IF 7,5 (20X1000 > 
lONF 5,08 630 GOX 

82PF 2,5 2222 632 

6 BPr 2,5 2222 632 


180I--F 
BB 809 
BB G09 
BB 809 
BB 809 
1N4151 
BA 282 
lN415:t. 


ENT'RE 

ENIRE 

f:ntre 

ENT RE 


' N18*;; 

9611,5P1 
9611,5Pt 
9611/5 


>611 


2''l 


632 
A 
A 
A 
A 


HKS3/A 

767 

10 B29 
10 6B9 
:I.B1 

110 

iiv ci:: 
1J,0 CE 
no CE 






t- * f * i- 


■*■■*■* t 


**ii!*4r* + 


D 

-009 

4500020000 

1N4151 

I'l 

'-010 

^Li00020000 

j N4151 

-- ! B 

-oil 

4500020000 

1N4151 

II 

-012 

450002(^000 

1N4:! 51. 

II 

-013 

4500020000 

1N4151 

1:1 

-016 

4600010000 

ZRD 4,7 

n 

-015 

4600010000 

ZPD 4,7 

B 

-016 

46000G0000 

ZRI 16 + 8 

t:i 

-01'/ 

4S00020000 

1N4151 

, 

-018 

4500020000 

3 N4151 

— ' D 

-019 

4500020000 

1N4151 

. D 

.. Ld 

-020 

4500020000 

1N4:I 51 

-021 

4500020000 

lN4i51 

1.1 

-022 

4600370000 

ZTE 1,5 


-023 

4500020000 

3 N4151 

D 

-026 

4500020000 

1N4:L51 


(l-C i:-; MI • 1... A C I!" E B M 24 7 6 246 > 


» 4- t t » f « 


* * + 






+ + #+ + + + 




+ 4 + 44444 


*44 + * 


*f + f *44+4 44 


4 4 4 4 


44444444 

444444+4 


44 + 444 + 44 

* + 4444+44 


4 + + 4 4 


4 + 4 4 4 4 4 


444444 + 444 


4 4 4 + 4 


4444444 ** 4*4 
+ + 444 + 44*4 + 4 


4 4 + 44 


4 4 4 4 4 + + 

4 4 4 4 + 4 4 


COGECO 

COGECG 

LCC 

UNION CARBIDE 

UNION t:;Aii:BiDE 

SPRAGUE 

UNION CARBIDE 

WIMA 

LCC 

LCC 

COGEGO 

e:fco 

UNION cap;:BIDE 
UNION CARBIDE 
COGECD 

I.INION CAr;:BIDE 
WIHA 
L CC 

c6GE(::rj 

CGCJECO 

VX^GECD 

CONTRQL.E ENTREE 

controls:: entri:::i: 

CON TROL e ENITCEE 
CON1ROI..T ENII-;; EL 

flji ;i_ yy 

GIEMENS 

FUnTT^ 

I rr 

rU‘ITT^ 

FIR ITT^ 

PU*ITT^ 
rio ITl'^ 

Flp j jj, 

rri 

ITT 

ITT 

ru^ITT' 

FU* ITT^' 

FUnTT^ 
rU'ITT^ 

FU^ITT ^ 

IN TERM El Al... 
FUniT' 

FLR ITT^ 


GTE 


B 

-'•001 

1600202600 

KMC 13-1 EKiBASE* 

halj::: 

* COUDEE Cl 

St: ALECTRO 

1 

B 

0 

0 

1 

1400202600 

KMC 13-1 EMBABF/ 

MALE 

' COUDEE GI 

SEALECTRO 

i 

C 

-001 

3150031000 

10NF 5,00 

63 U 


GQX 

767 16 

LX,C 

1 

C 

-002 

3150031000 

lONF 5,00 

630 


GOX 

767 14 

LCC 

1 

c 

-003 

3150031000 

lONF 5,0G 



GOX 

767 14 

LCC 

1 

c 

-004 

3150031000 

lONF 5,08 

630 


GOX 

767 16 

LCC 

1 

c 

-005 

3150031000 

lONF 5,08 

630 


GOX 

767 16 

LCC 

1 

c 

-006 

3150031000 

lONF 5,08 

630 


GOX 

767 16 

LCC 

1 

c 

-007 

3150031000 

lONF 5,08 

630 


GOX 

767 16 

LCC 

1 

c 

“008 

3150031000 

IONE 5,OB 

630 


GOX 

767 14 

L.CC 

1 

c 

-009 

3150031000 

10NI- 5,08 

630 


GOX 

767 16 

LCC 

1 

c 

-010 

3120098200 

B,2PF 2,17' 

E*' 


6'32 

0 ? 828 

COGECO 

1 


■Oil 

3120001200 

12PF 2,5 * 


p ;> p 'p 

632 

10 129 

COGECO 

J 

c 

“012 

3150031000 

lONF 5,08 

630 


GOX 

767 16 

LCC 

1 

c 

-013 

3120006700 

47PF 2,5 



632 

10 679 

t^OGECO 

1 

c 

-016 

3120001200 

i2RF 2,5 ^ 


2222 

632 

10 129 

COGECO 

i 

c; 

-015 

3120021000 

1 N! ■ 2,5 



630 

02 102 

COGECO 

1 

c 

-016 

3120006800 

6BPF 2,5 


2222 

632 

10 689 

COGECO 

1 

c 

017 

3150031000 

lONF 5,00 

630 


GOX 

767 16 

i...c:c 

1 

c 

-018 

3150031000 

iONF 5,09 

630 


GOX 

767 16 

LCC 

1 

c 

“019 

3'?00180000 

22HNF/160 

5,09 



T395 

UNION CARBIDE 

j. 

c 

“020 

3120021000 

1 NF 2,5 


P P 2 2 

630 

02 102 

COGECO 

1 

c 

-021 

312002:1000 

1 NF 2,5 


pppp 

630 

02 102 

COGECO 

1 

c 

-022 

3700180000 

22HHF/16U 

5,08 



T39S 

UNION CARBIDE 

1 

c 

”026 

3700100000 

4,7HMF/35L 

' 5,09 

i + + * 

4+4 + 4 

4 T395 

UNION CARBIDE 

1 

c 

-026 

3232680000 

6B00FT 10<i0%25 

;0V>22223^; 

;2456B2 

COGECO 

1 

c 

“027 

3150031000 

lONF 5i09 

63y 


GOX 

767 16 

l..,CC 

1 

c 

-028 

3150031000 

lONF 5,08 

63M 


GOX 

767 16 

LCC 

1 

c 

“029 

3150031000 

lONF 5,OB 

63U 


GOX 

767 16 

LCC 

1 

c 

“030 

3150031000 

lONF 5,00 

63y 


GOX 

767 14 

LCC 

1 

c 

“031 

3150031000 

lONF 5,00 

63V 


GOX 

767 16 

E.CC 

1 

V. 

“032 

3120006700 

47PF 2,5 


2222 

632 

10 679 

COGECO 

1 

c 

“033 

3150031000 

lONF 5,08 

63y 


GOX 

767 16 

LCC 

1 

c: 

-036 

3:150031000 

lONF 5,OB 

63V 


GOX 

767 16 

LCC 

i 

c 

-035 

3700180000 

22MMF/16V 

5,08 



T395 

UNION CARBIDE 

1 


3. 

1 

1 

1 

1 

1 

3. 

1 

1 

1 

3, 

1 

3. 

1 

3. 

1 

3. 

1 

3 

3. 

1 

1 

3 

1 

1 

1 

1 
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DESCRIF^T ION 


QTE 


- n 

“025 

4500020000 

1N4151 

4 

4 * 

4 + 4 4 + 444 

^ D 

■“026 

4500020000 

IN'4151. +**^*t***f-t* + 

+ 

4 4 

+ + + + + 444 

II 

“027 

4000160000 

LIi 3,17 ROUGE 

4 

t-1 

[LMP 1002 

D 

-028 

4000160000 

LEI 3,17 ROUGE 

* 

MLMP 100:5 


-029 

4500020000 

J, N ^ 151 *44^ tt * t * t *** 

* 

4 4 

4*44+444 


■“030 

4500310000 

:i. Ki 4^48 ^ , 




--D 

-031 

4500020000 

iN415I 

4 

4 4 

44444444 


“0:52 

4500020000 

1N4151 ^, 





-033 

4500020000 

1N4151 . . 




-D 

-034 

4500020000 

1N415.1. . . . 

4 

4 4 

+ 44 + 4 + * + 

L 

““001 

5303360000 

I 6Mhil*l + 4 t -f- + + * * 4 t * * t 

+ 

4 * 

ZD 2/16 

!... 

-002 

5:503:560000 


* 

* 4 

2D 2/16 

L 

--003 

5300340000 

lOMMH ORE 53846 

DEL. 

1025--^ 4 

L 

-004 

5:500120000 

O.lSMhH ORE 53802 

1.1 EL 

1025"00 

L 

-005 

5303360000 


4 

4 4 

2;D 2/16 

L. 

-006 

530:5360000 

16MMM 444 + 4 + 4+ 4^^44* 

4 

* * 

ZD 2/16 


-007 

5300600000 

1» 5MH ORE 53898 

4 

* 4 

4 + + 4 + + 44 

F'’ 

-00 3 

2151220000 

2::.K>R TD;:i t^ERME'l 



r 7 YA 

P 

-002 

2152220000 

2K2 r05 CERMET' 



T 7 YA 

Q 

-001 

4300040000 

2 N 918 w , 

* 

4 * 

4 + +4*** + 

Q 

■ 002 

4300190000 

413 C (E:iC184C) . 

4 
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4444444* 
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+ 
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-Q 

-004 

4300140000 
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4 

4 4 

, . ADRliT 


-005 

4300140000 

2N5179 CONTRtJLE , . . 

• 
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-006 

4300070000 

2M2894 

4 

+ 4 

+ 4+ 4 4444 

Q 

-007 

4300050000 

2N2369 A 

4 

4 * 

4+4*44 + + 

Q 

-OOB 

4300110000 

HZ 416 C <BC214C> , 

+ 

4 + 

4 444 + 4*4 

Q 

--009 

4300190000 

JSC 41:5 C <BC:l84C> . 

4 

+ 4 
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G 
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-Oil 
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2 N 918 

* 

4 + 

* + + + 4+ 4 + 

a 

-012 
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2 M 918 

4 
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+ +44+ + + + 
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-013 
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BF 506 444+44444444 

+ 
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-Q 

-014 
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4 
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4 4 ADRET 

Q 

*-016 

4300070000 

2N2894 

4 
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44444 + 44 

Q 

-017 

4300050000 
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2 N 918 
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44444444 

a 
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2 N 918 

4 
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4 
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-P 
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Bl" 506 444444«44««4 

4 
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Q 

-026 

4300110000 
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4 

4 4 

44444*44 
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-001 

2900022200 

2R2 



5% NK3 


-002 

2210031500 

ISK 



5% N-1 

R 

-003 

2210024700 

4K7 



5% N4 

R 

-004 

2210031500 

15K 



5% N4 

R 


2210022200 

2K2 



5^ N4 

R 

-*■006 

2210031500 

15K 



5% N4 

R 

-007 

2900012200 

220R 



5% NK3 

R 

-’008 

2900023300 

3K3 



5% NK3 


-009 

2210021800 

:1KB 



5% N4 

R 

“010 

2210021800 

IKG 



5% N4 
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-011 

2210011000 

lOOR 



5% N4 

R 

-012 

2900011000 

iOOR 



5% NK3 

R 

-013 

2210013:500 

33 OR 
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R 

““014 

2210014700 

470R 



5% N4 

f;: 

-015 

"22:1 0012200 

22 OR 



5X RA 

R 

-016 

2210012700 

27 OR 



5% RA 

R 

-017 

2900006800 

6BR 



5% NK3 

R 

"010 

221002;i 000 

1 KO 



5% N4 

F^ 

-019 

2210006tj00 

6BR 



5K N4 


-020 

2210014700 

4 7 OR 



5X RA 

R 

-023, 

22 :i. 0016800 

60 OR 



N4 

!■< 

-022 

2210016800 

6 8 OR 



5% N4 

R 

■■“023 

2210016800 

68 OR 



5>; N4 

R 

-024 

221.0016900 

6 BOR 



S*; N4 

R 

“T)25 

22100:1.2200 

220R 



SX N4 

R 

"026 

2900022200 

2K2 



SX NK3 

R 

-02? 

22100:1.5600 

5601 < 



5% N4 

R 

-028 

2210025600 

5K6 



5X N4 

R 

-029 

221004:5300 

33>0K 



5% N4 

R 

-030 

2210022200 

2K2 



5% N4 

R 

“-031 

2210031000 

J.OK 



5X N4 

R 

-032 

2210021000 

IKO 



5% MA 

R 

-03’3 

2210041500 

1*5 OK 



5X N4 

R 

-034 

22:1.0031500 

i5K 



5X N4 

R 

-035 

2900016800 

680R 
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GGOCOR 
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SOOCOR 
SGUCOR 
BGUCOR 
SOUCOR 
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BGVCOR 
GOOCOR 
SOOCGR 
SDocai\ 

C-iOOCOR 

SiA^COR 

GOOCGR 

g{:}OCl)r 

SOVGOR 

SOOCGR 

BOOCOR 

SGOCOR 

GOOCOR 

BOVOOR 

SOUCOR 

SOOCOR 

SGOCGR 

GGOCOR 

GaUCOR 

GOOCOR 

GGGCGR 

GGUGQR 

BGOCOR 

GGOCOR 

BGOCGR 

BGOCOR 

BGOCOR 

GGOCOR 


1 

1 

1 

1 

i 

1 

1 

1 
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1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
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1 
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1 

1 

1 
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1 
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1 

1 

1 

1 
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1 

1 

i 

1 

i 

1 
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1 
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3. 

3. 

3. 

1 
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r;;f:::pf::RE 

REFi- ADRET 



riESCR:i:F'TiGN 



QTE 

R -036 

2900016800 

68 OR 


5% 

NK3 

soVCOR 

1 

R -'037 

221001.G200 

B20R 


5>( 

N4 

800COR 

1 

R -038 

2500210500 

10R5 

K- 

1% 0t3 W SMA207 

DRALORIC 

1 

R -039 

2500210500 

10K5 

¥: 

1% 0,3 W ShA207 

DRALORIC 

1 

R -040 

2500233200 

33K2 

'X 

IX 0,3 Ul GMA207 

DRALORir: 

1 

R -041 

2500233200 

33K2 

X 

IX 0,3 U SMA207 

DRALORIC 

1 

R -042 

2210021000 

lh^;8 




SOVCOR 

1 

R —043 

2210001000 

lOR 


5% 

N4 

SOVCOR 

1 

R ^044 

2210031000 

' lOK 


5X 

N'<> 

saveOR 

1 

1 

r; "045 

2210031000 

1 OK 


5X 

N-1 

SOVCOR 

R -046 

2210025600 

5K6 


L% 

N-4 

SDVCQR 

1 

R -047 

2210025600 

5K6 



N4 

SOVCOR 

1 

R -048 

2210014700 

4 7 OR 


V 

N-(l 

SDVeOR 

1 

R -049 

2210014700 

470R 


a-*/ 

N4 

GOVCOR 

1 

R -050 

2210011000 

lOOR 




SOVCOR 

1 

R -052 

2210031000 

lOK 


ci'<ry 

^ A 

N4 

SOVCOR 

1 

R “0^3 

2210011500 

15 OR 


t;- +/■ 

R4 

SOVCOR 

1. 

R -054 

2210011500 

■i50R 


t::-V 

A 

N4 

SOVCOR 

1 

R “'055 

2210022200 

2K2 


5X 

N-^ 

GGVeOR 

1 

R "-056 

2210012200 

220R 


SX 


SOVCOR 

1 

R -057 

2210012200 

220R 


5% 


SOVCOR 

1 

R -050 

2210014700 

470R 


5J'i 

N4 

SOVCOR 

1 

R “'059 

2900016900 

6BOR 


5% 

NK3 

SOVDOR 

1 

R “060 

2210022700 

2K7 


O A 

N4 

SDVeOR 

1 

R -061 

221OOl1000 

lOOR 


c.-i/ 

V,'A 

N4 

BOVCOR 

1 

R “062 

2210011000 

lOOR 


cv 

vJi^f 

N4 

SOVCOR 

1 

R -063 

2210022200 

2K2 


5% 

N4 

SOUCOR 

1 

R -“064 

2210031000 

lOK 


SX 

N4 

SOUCOR 

1 

R -065 

2210021000 

IKO 


5% 

N4 

SDUCOR 

1 

R -066 

2210041500 

150K 


5J+ 

N4 

SOUCOR 

1 

R -067 

2900036800 

69K 


5% 

NK3 

SDUCOR 

1 

R -068 

2210015600 

560R 


S% 

N4 

SOUCOR 

1 

R “^069 

2210015600 

56 OR 


5X 

N4 

SOUCOR 

1 

R -070 

2210024700 

4K7 


5% 

N4 

SOUCOR 

1 

R -071 

2210024700 

4K7 


'5% 

N4 

SOUCOR 

1 

R -072 

2900016800 

690R 


5X 

NK3 

SOUCOR 

1 
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6f30R 


A 

NK3 

SOUCOR 

1 

R “074 

2210012200 
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5X 

N4 
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1 
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1 
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1 
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SX 
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1 
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220R 


SX 

N4 
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1 

R -081 

2210021000 

IKO 


SX 

N4 

SDUCOR 

1 

R -082 

2210031000 

iOK^ 


5X 

t'J4 

SOUCOR 

1 

R ■-083 

2210022200 
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O A 

N4 
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1 
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2210011OOO 

lOOR 


SX 

N4 
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220R 
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1 
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2900014700 

470R 
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1 
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5% 
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SOUCOR 

1 
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2900012200 

220R 


5Ji 

NK3 
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1 

R -095 

2210038200 
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5% 

N4 

SOUCOR 

1 
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2210042700 
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5K 

N4 
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1 
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5>< 

N4 

SOUCJOR- 

1 

R “098 

2210021000 
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HA 

SOUCOR 

1 
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5% 

N4 
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1 
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i:r ty 
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R -101 

22 :i. 0051 000 
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IKO 
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1 
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5K6 


5% 

NK3 

SOUCOR 
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2210022200 
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4101013100 
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REPERE REF, ADRET 


DESCRIPTION 


SN-Ol-^ 4150740000 
SN--015 4157413200 
SN-O 16 4157412300 
SN~017 4150749300 
SN- 018 4;1 5074?'300 
SN-019 4150745100 
SN-020 4150740000 
SN~02i 4150741000 
T -OOl 0210390000 
T -002 0210400000 
T -003 0210510000 
T -004 0210520000 
T -005 0218530000 
T -006 0211650000 
21 1271300000 

21 1400109900 

21 1900200000 

21 1900230000 

24 4S'OOO0OOOO 

ZA 4900310000 

25 5400050000 

25 5500170000 

26 6400530000 


SN 
SN 

£-;n 
SN 
SN 

SN 74 LS 
SN 74 LS OO N 3 
SN 74 LS 10 N 3 
00 NEDSID F40 
00 NEDSID F40 

00 r"2 45 9 45 

00 F lOB 24 
00 F’2 45 

01 NEOSID F40 
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POINT te:st , . 

I'XTi-cACTEOR llE 


t + # » 

+ 4* + + 44# + +«4-|.+ 
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444 + 44+444444 4 

y 1 ooi9 


CARTE MI) EOATEUR’ 
EXTRACTEUR DE CARTE NO 3 71O0A 

ENTRETOISE DE Cl NON 101... 

16 SUPPORT C,I. DIL J23-5016 

CAI..E' ISOLANTE NEOSID i‘OUR Cl * 
TORE 4B1 3,7X1^ 2X3,5 
OEILLET LAI TON N’' 2070 


74 LS 00 N 3 
74 LB 132 N 3 
74 LS 123 N 3 
74 LS 93 N 3 
^3 N 3 
>1 N 3 


TEXAS 
TEXAS 
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TEXAS 
FU*TEXAS* 
TEXAS 
TEXAS 
TEXAS 
ADRET 
ADRET 
ADRET 
ADRET 
ADRET 
ADRET 
P997130 
C94O05O 
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B942621 
JERMYN 
JERMYN 
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MFOM 
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REPERE 

REF* ADRET 

DESCRIPTION 


QIE 

B 

■■'001 

0205G40000 

00 COAX EQUIPE: L=:13 

,,,, ViOOA 

ABl'^ET 

1 

B 

-002 

0205830000 

OO COAX EQUIPE L=23 

44.4 7100A 

A BRET 

1 

B 

-003 

0205740000 

00 COAX EQUIPE L-25 

444. 7100A 

ADRET 

1 

c 

-^■OOl 

3120021000 

1 NF 2*5 2222 

630 02 102 

COGECQ 

1 

c; 

“002 

3700080000 

4^7MM!-/10U L9 ****** 

44.4 CT813 

SPRAGUE 

1 

c 

“003 

3700080000 

4,7HMF/10V L9 *44.** 

44,4 CTB13 

SPRAGUE 

1 

c; 

-004 

3700170000 

22HHF/150 L..14 

CTS13 

SPRAGUE 

1 

c 

-oos 

3700170000 

22MMF/lSy L14 

CTS13 

SPRAGUE 


c 

-006 

3151031000 

lONF 5 4 08 H MAX 6,5 

UBZ 904 FA 

LCC 

1 

c 

-007 

3151031000 

lONF 5*09 H MAX 6,5 

UDZ 904 FA 

LCC 

1 

c: 

“OOB 

370OOBOO00 

4i.7MMF/100 L9 .. 

4,44 CT813 

SPRAGUE 

1 

c 

“009 

3151031000 

lONF 54 O 8 H MAX 645 

UBZ 904 FA 

LCC 

1 

c 

-010 

3/00080000 

.^,7hhF/10M L9 ****** 

4444 CT£>i3 

E5PRAGUE 

1 

c 

-Oil 

3700080000 

44 7MMF/100 L9 , ♦ ♦ » 4 ♦ 

♦444 CTS13 

SPRAGUE 

1 

c 

-012 

3120013300 

330Pr 2^5 *N33»2222 

632 58 331 

CDGECO 

j. 

c 

-013 

3120013300 

330PF 2^5 ^N33»2222 

632 58 331 

COGECO 

1 

c 

-- 01 ^ 

3120013'300 

330Pr 2,5 »N33*2222 

632 58 331 

COGECO 

1 

c 

-015 

3700080000 

4 4 7MMF/10V L9 . » . * * * 


SPRAGUE 

1 

c 

-016 

3151031000 
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1 

c 

-017 

3151031000 
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UDZ 904 FA 
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1 

c 

-OIB 
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4,7HHr/10V l,.9 4 4 4 . 4 , 

4444 CTG13 

SPRAGl.)E 

1 

n 

"001 

4500310000 

1 N *********** 

********** 

ITT 

1 

B 

-002 

4500310000 

1 N 4448 4 4 4 4 4 4 . 


ITT 

1 

II 

“003 

4500310000 

N AO *********** 

********** 


1 

D 

-004 

4500310000 

1 N 4448 . 4 4 4 .4 


ITT 

1 

B 

-005 

4000160000 

LD 3.417 ROUGE 4,4,4. 

H1..MP 1662 

HP 

1 

L 

-OOl 

5303360000 

I *****+****#*** 

4 4 ZB 2/16 

S1RPM(NE0SIB> 

1 

L 

“002 

5300480100 

150MMH ORE 53874 DEL 1025-72 

GREGA BELEOAN 

1 

Q 

-001 

4300040000 
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COGECO 

1 

c 

“Oil 

3150031000 

lONF 5*08 630 

GOX 767 14 

LCC 

1 

c 

-012 

3150031000 

lONF 5>08 630 

GOX 767 14 

LCC 

1 

G 

“01'3 

3700040000 

lMML/350 I..9 


crsi3 

Sr-‘RAGUE 

1 


--•001 

4600010000 

ZPH 4>7 +*+**+*+>>* 

* * + 

444 * 444* 

ITT 

1 

U 

-002 

4500310000 

1 N 4448 ***♦*>**>* 



ITT 

1 

rt 

-003 

4600120000 

Zl '^88 + 2 ************ 

* * * 

4*44*4* + 

ITT 

1 

It 

-004 

4500310000 

1 N 4448 **++*+***+ 

* * * 

4***4 + ** 

ITT 

1 

B 

-005 

4500310000 

1 H 4440 ********** 

* * * 

♦ 4+ **+ + + 

ITT 

1 

!:i 

•■•006 

4500310000 

j N 4448 ********** 

* ♦ * 

4**44*** 

ITT 

1 

D 

-007 

4600030000 

7PD5 *i ************ 

* + + 

******** 

ITT 

1 

n 

-008 

4500040000 

3-N4004 *♦* + **♦* + + + * 

« * * 

******** 

ITT 

1 

B 

“009 

4500040000 

iN4004 + + t + 



ITT 

1 

B 

■010 

4500040000 

1N4004 4 , 



ITT 

1 

B 

-Oil 

4500040000 

^.N4004 **********4* 

* * + 

**4+*+** 

ITT 

1 

D 

“012 

4500040000 

1N4004 ************ 



ITT 

1 

D 

-013 

4600000000 

ZPD6 >8 *****.* * 



ITT 

1 

tl 

-014 

4500310000 

1 N 4448 ********** 



ITT 

1 

B 

-OIS 

4500310000 

1 N 4448 ******«**+ 

* + + 

444 + 444 + 

ITT 

1 

B 

"016 

4500310000 

1 N 4448 > 4 ♦ * * 4 * * * * 

* * * 

4+***4+ + 

ITT 

1 

P 

-001 

2162100100 

1 K 2055 IT CERMET 


OA 05 H 

OHMIC 

1 

Q 

“OOl 

4300190000 

BC 413 C <BC184C) ♦ 



AEG 

1 

Q 

-002 

4300190000 

EC 413 C <BC184C> . 



AEG 

1 

0 

-003 

4300190000 

BC 413 C (BC184C) ♦ 

+ + * 

444444 + 4 

AEG 

1 

Q 

-004 

4900000000 

2N2905 ,,4.444.444. 



RTC 

1 

Q 

-oo?: 

4300570000 

BC 327-2V5 TO 92 4.4 

* * # 

(2N2907) 

ITT 

1 

a 

“006 

4300110000 

BC 416 C <BC2i4C) ♦ 



AEG 

1 

u 

-007 

4300110000 

BC 416 C (BC2:i4C) . 

* * * 

*444 + 444 

AEG 

1 

Q 

“008 

4300580000 

BC 337-25 TO 92 ♦», 

* *■ 

< 2N2222) 

ITT 

1 

Q 

-009 

4800060000 

2N2219 4,44.44444.4 

* * + 

+ 444**44 

RTC 

1 

Q 

-OlO 

4300190000 

BC 413 C <BC184C) . 

* * * 

44444*4* 

AEG 

1 

Q 

-Oil 

4300190000 

BC 413 C <BC184C) . 

+ 4 * 

44444*4* 

AEG 

1 

Q 

-01 2 

4800080000 

2N2905 444444444444 

4 * * 

4 4 444*44 

RTC 

1 

Q 

-013 

4300570000 

BC 327-25 TO 92 ... 


<2N2907) 

ITT 

1 

Q 

“014 

4300360000 

TIP 141 A ********> 

4 4 * 

44 4 *4**4 

TEXAS 

1 

Q 

-015 

4300360000 

TIF' 3.4i A ********* 

*44 

4******* 

TEXAS 

1 

Q 

-016 

4300360000 

IIP* 3.41 A *4 + **** + + 

* * * 

44+4444 + 

TEXAS 

1 

Q 

“017 

4300190000 

BC 413 C <BC184C> * 

* * + 

444*4444 

AEG 

1 

□ 

-018 

4B00080000 

2N2905 ************ 

4 4 + 

*44444*4 

RTC 

1 

R 

“001 

2210026800 

6K8 


SX N4 

SOOCOR 

1 

R 

-002 

2210024700 

4K7 


5X N4 

GOVCOR 

1 

R 

-003 

2210021000 

IKO 


5% N4 

SOVCOR 

1 

R 

“004 

2210021000 

IKO 


SX N4 

SOUCOR 

1 

R 

“005 

2210024700 

4K7 


5X N4 

SOOCOR 

1 

R 

-006 

2210021200 

1K2 


5X N4 

SOUCOR 

1 

R 

“007 

2500161900 

6K19 X 1% 0*3 

u 

SMA207 

BRALORIC 

1 

R 

“008 

2210021500 

1K5 


5X N4 

SDOCOR 

1 

R 

-009 

2210024700 

4K7 


SX N4 

SOUCOR 

1 

R 

“OiO 

2500161900 

6K19 X 1% 0*3 

w 

8MA207 

DR A1. OR 1C 

1 

R 

“Oil 

2500140200 

4K02 X IX 0>3 

w 

SMA207 

BRALORIC 

1 

R 

-012 

2210021000 

IKO 


5X N4 

SOUCOR 

1 

R 

“013 

2B00081800 

♦ OR18 4N 10% BOB 

RUM 10X4 

SIERRICE 

1 

R 

“014 

2210031200 

12K 


5X N4 

SOOCOR 

1 

R 

“015 

2500151100 

5K11 -x- 1% 0,3 

U! 

GMA207 

BRALORIC 

i 

R 

-016 

2500151iOO 

SKll ^ ly, 0,3 

w 

SMA207 

BRALORIC 

1 

R 

“017 

2210024700 

4K7 


5X N4 

SOUCOR 

1 

R 

-018 

2210021000 

IKO 


5X N4 

SOUCOR 

i 

R 

--019 

28000B2200 

* 41^ 10% BOB 

RUM 10X4 

SFERNICE 

1 

R 

-020 

2500169800 

6K98 X 1% o>3 

w 

SMA207 

BRALORIC 

1 

R 

-021 

2500151 :i.OO 

5K11 X 1% 0>3 

u 

SMA207 

BRALORIC 

1 

R 

-022 

2200022200 

2K2 


5X N4 

SOOCOR 

1 

R 

“023 

2210016800 

6IK'>R 


5X N4 

SOUCOR 

1 

R 

-024 

2210021000 

IKO 


5X N4 

SOUCOR 

1 

R 

“025 

2800092200 

4 OR51?2 4N lOli BOB 

RUM 10X4 

SPERNICE 

1 

R 

“026 

2800082200 

4 OR22 4N toy ECB 

RUM 10X4 

SFERNICE 

1 

R 

-027 

2200031000 

lOK 


5X N4 

BOOCOR 

1 

R 

-028 

2210031200 

12K 


SX N4 

SOOCOR 

1 

R 

-029 

2210032200 

22K 


5X N4 

SOOCOR 

1 

R 

“030 

2300096800 

6Re 

5?^ 

: B3 

BEYSCHL.AG 

1 

R 

“031 

2210024700 

4K7 


5X N4 

SDOCOR 

1 
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REPERE REF, AERET 

-■032 2210011000 
-033 2210021000 
-034 2210011000 
-001 42O02GOOOO 
1100520000 
1272540100 
4900060000 
4900070000 
4900130000 
4900140000 
4900220000 
4900360000 
6100030600 
6305030000 
6400030000 
6400080000 
64O02B000O 
6400510000 
6400850000 
6900480000 
8007220100 


DESCRIPTION 


lOOR 


HA 

IKO 

5% 

N4 

lOOR 

5% 

HA 

7812 UC REGUL.12V/1A 

TO 

220 

FIL.NU,ETAME.4/10 

t t t # + 

* + + 


Cl REGULATION 7100D 

LUSGIPATEUR . , ... . '105-204 

ENTRETOISE TG5.. T05~001 

ROMIiELLE TD220 SE 220 

CANON IGOI..ANT POUR TIP41A-42A 
CANON I SDL ANT ID 220 E)-'AUL,3f5 
CALE MICA TO 21B 
INO 3X6 CYLINDRIQUE CROCIF 
ACI 3 CONTACT REF 55-03-01 
RXUET n 


i#S 


L 
L 

□LtRt;)-]E 
10X10 

RIVET 2,5X1,9X8 REF C25X8 

RHODORSIL SILICONES PATE 340 
RAl'.tlATEUR REGUL. VENT I LEE 71 OCR 


FvIVET D 
I ■■LOT A F 
EQUERRE 


4,2 

2,4 

SOUDE 
LARG 


SOVCOR 
SOVCOR 
SOVCOR 
FAIRCHILD 
ELECTROFIL 
C997254,,,,,.SF 


3042 
XC 42 
BFMO13C 
10 EP 1 


QTE 

1 
1 
1 
1 
0 
1 


.lERMYN 

3 

JERMYN 

A 

JERMYN 

1 

TEXAS 

1 

MDIORDLA 

3 

TEXAS 

3 

SIOCKINOX 

6 

NOMEL 

2 

MFDM 

o 

MFOM 

G 

CDMATEL 

12 

A943051 

2 

MFOM 

2 

RHONE P0ULE:NC 

0 

D942698 

1 




rr? 

ti 






’-.I 


J 


-% 

■* 
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REPERE REP. ADRET 

001 0272550300 

001 0272990100 
ZO 0205120000 

ZO 0205130000 

ZO 0205140000 

ZO 0205150000 

ZO 0205170000 

Z1 1100010000 

Z1 1100020000 

Z.1 1100030000 

Z1 1100040000 

Zi 1100050000 

Z1 1100060000 

Zl 1100070000 

Zl 1100080000 

Zl 1100090000 

Zl 1100110000 

Zl 1100210000 

Zl 1100430000 

Zl 1300060000 

Zl 1300810000 

Zl 1400219000 

Zl 1900180000 

Z6 6100030600 

Z6 6100030800 

Z6 6100031000 

Z6 6100031200 

Z6 6100044000 

26 6102141200 

Z6 6143031200 

26 6200040000 

Z6 6221040000 

Z6 6300030100 

Z6 6305030000 

Z6 6305040100 

Z6 6400020000 

Z6 6400160000 

Z6 6701120000 

28 8007112200 

Z8 8007112300 

Z8 8007224700 

Z8 8107108900 

Z8 8107121700 

Z8 8107122000 


DESCRIPTION 


ALIM MQNTEE OENTILLEE 
PORTEUR EQUIPE 


»214* ' 146n.,10,5 
*214'^146M^8 
*214* *210*L19 
*155* *214*L12 
* 112* *210*1.17,5 


COAX 
COAX 
COAX 
COAX 
COAX 
NOIR 

MARRON 4.,, 
ROLiGE ♦ ♦ « ♦ ♦ 
ORANGE .44* 
JAUN' 

VERT 
BLEU 
VIOLET 


7100D 

7100D 

7100D 

7i00D 

710011 

7100D 

7100D 


4 4 4 4 4 


* 1r * * * 


KY30-04 
KY30 ■04 
KY30~04 
KY30-04 
KY30-04 
KY30-04 
KY30-04 
KY30-04 


01 
06 
00 
00 
00 
00 
00 
EIL 
FIL 
FIL 
EIL 
EIL 
EIL 
EIL 
F II.. 

FIL 
FIL 

FIL NOIR 4 4 * 

COAX KX 21 A 44444444444444444 

t'C)L.,L., lER HIP 444444444444444444 

TY-RAP 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 REF SST IM 

EMBOUT KX21A * PARA)_ 2 * 2220'4~ 110 
GUIDE CARTE ANTIVIBR, REF R221 
C YL1 Nil RIQUE CROC IF 
CYLINDRIQUE 
CYLINDRIOUE 
CYLINDRIGUE 
CYLINDRIQUE 
Xt2 HEXAGONAL..E 4 4 
X12 CYLIND 6 PANS 


GRIS * 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 KY30--0-^ 


ROSE 


KY30~-0-4 

KY33A02 


3 

3 

3 

3 

A 

A 

~K 


X 

X 

X 

X 

X 


6 

8 

10 

12 

40 


CRUCIF 
CiRUCIH” 
CRUCIF 
CRUCIF 
7100 A 
CREUX 


I NO 
I NO 
I NO 
I NO 
ACK- 
ACF 
I NO 

ACI 4 
LAI 4 
ACI 3 X 
ACI 3 
ACI 4 
RIVET II 

COSSE A SOUDER 3,2 

EN BS EX 5 INT 3,2 .. 

EOUEF^RE GL. I SSI ERE C.ANAL 7100A 
GLI SSI ERE CARTE ANALOG IQ 7J.00A 
CALE SUPPORT AMPL.I *4 4 4 4 7100C 
CHASSIS PE;INT EPARGNE 4 4 7100A 
CLOISON AVANT , » ♦ 4 4 4 4 4 . » 7100A 
SUPPORT BAQUET VHF/20A25 7100A 


HEXAGONAL USUEL *4* 
CARRE 7X7X3,2 E27411 
8X0,8 PLATE MOYENNE 
CONTACT REF 55-03-01 
CONTACT 4,1X10,2X1 
2,2 1- 3,7 2237 , , 2035 

519 


E:92 4 4 4..A97 

)&92 ♦44444444444 
ADRET 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

ADRET. 4 4 4 4 

ADRET 4 4 4 . 

ADRET. 4 4 4 * 4 * 4 4 4 

AIlRET 4444444444 

FILECA 

FIEECA 

FILECA 

FILECA 

FILECA 

FILECA 

FILECA 

FILECA 

FILECA 

FILECA 

FILECA 

FILECA 

HE L. LEHMAN 

PANDUIT 

ATI 

TRELEC 

STOCKINOX 

STOCKINOX 

SIDCKINOX 

STOCKINOX 

SAGIC 

SAGIC 

SAGIC 

SAGIC 

SAGIC 

SAGIC 

NDMEL 

NDMEL 

MF'OM 

MFOM 

JEANRENAUD 

C942605 4 4 4 4 4 4 4 4 

0942600.. 

C942725 

ADRET 

ADRET 

ADRET 


GTE 

1 

1 

1 

1 

“p 

1 

1 

O 

0 

0 

o 

0 

0 

o 

0 

0 

0 

0 

1 

2 

10 

5 

5 

6 
2 


8 
1 
2 
4 
2 
1 o 

J. 

10 

10 

1 

2 

1 

p 

1 

i 

1 

1 
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K’EF-ERE REF, ADRET 


001 
OOl 
C -001 
C -002 
f: -003 
C -00^ 
C -005 
C -006 
C -007 
C -008 
C -009 
t' -OlO 
C -Oil 
7.1 
7.1 
Z1 
Z1 
Z1 
Z1 
Z1 
Z1 
Z1 
Z1 
Zi 
Z1 
Zl 
Zl 
Zl 
Zl 
Zl 
Zl 
Zl 
Zl 
Zl 
Zl 
Zl 
Zl 
Zl 
Zi 
Zl 
Zl 
Zi 
Zl 
Z3 
Z5 
Z6 
Z6 
Z6 
Z6 
Z6 
Z6 
Z6 
Z6 
Z6 
Z6 
Z6 
Z6 
Z6 
76 
Z6 
Z6 
Z6 
Z6 
Z6 
76 
Z6 
Z6 
Z6 
76 
Z6 
Z6 
Z6 
Z6 
Z8 
Z8 
ZO 
Z8 
Z8 
ZG 


02725302t>0 
027-3350000 
3500360000 
3500360000 
3100610000 
3100610000 
3100610000 
3100610000 
3100610000 
3100610000 
3100610000 
3100610000 
3100610000 
1000310000 
IIOOOIOOOO 
1100020000 
1100030000 
1100040000 
1100050000 
1100060000 
1100070000 
IIOOOGOOOO 
1100090000 
1100210000 
1100230000 
1100270000 
1100280000 
1100300000 
1100430000 
1100550000 
1100950000 
1300070000 
1300440000 
1300450000 
1300660000 
1300810000 
1405000900 
1416010400 
1720004600 
1750004500 
1750005500 
1900290000 
1900300000 
3900030000 
5900020000 
6100030600 
6100030800 
6100031000 
6100031200 
6100041000 
6100183000 
6101030600 
61010-30800 
6101110800 
61021-30600 
6110130400 
61103-30600 
6131130400 
6200030000 
6200040000 
6300030100 
6300031000 
6300080000 
6302080000 
6305030000 
6-305040000 
6400030000 
6400160000 
6400190000 
6700-^'20000 
6900210000 
6900530000 
6900570000 
E-J007210200 
8007210400 
0007210500 
8007216200 
8007230600 
8107212000 


DESCRIPTION 

02 REDREB9EUR OENT. 7100ri/7200A &92, 

04 PROTECTION TRANBF rORI 7i00D A93,...... 

4700MMF 400 REESIC 033 SIC SAFCD 

470OMMF 400 T^ELLBIC 033 GIG GAFCG 

FXLTF<E -TRAOER ECRDU ii85313AB7 SIEMENS 

FII...TRD- TRAOER ECROt.l D85-313AB7 SIEMENS 

FILTRE IRAOER ECROU B85313AB7 SIEMENS 

FILTRE TRAOER ECROU B8533.3AB7 SIEMENS 

FILTRE TRAOER ECROU B85313AB7 SIEMENS 

r iL-r|-<E TRAOER ECROU B8S313AB7 SIEMENS 

FILTRE TRAOER ECRDU B85313AB7 SIEMENS 

I"I1...TRE TRAOER ECROU BBV,;313AB7 SIEMENS 

FILTRE TRAOER F.TSRDU B8S313AB7 SIEMENS 

rRANSFFI -I ORIQUE ALIM, 7100A Li937i720, , , , , , . , 
FIL NOIR KY30-04 FILECA 

FXI.. MvARRON KY30-04 FILECA 

FIL ROUGE KY30-04 FII..ECA 

FIL,. ORANGE KY30 ■•04 FILECA 

FIL JAUNE ,,,,,,,,,,,, KY30-04 FILECA 

FIL OERT KY30-04 FILEtJA 

FIL. BLEU KY30--04 FILECA 

FIL 0:iOLET KY3O-04 FILECA 

F*XL GRIS ,,,,,,,,,,,,, KY30—04 FILECA 

FIL NGIR KY33A02 FILECA 

FIL ROUGE KY33A02 FILECA 

FIL BLEU KY33A02 FILECA 

FIL OIOLET KY33A02 FILECA 

FIL BLANC .... KY33A02 FILECA 

COAX KX 21 A FILECA 

FIL,NU,ETAME,10/10 ELECTROFIL 

OERT/JAUNE , , 1-107-O-KC 1X1 ,SET> FILECA 

COLLIER H2P ..... , , HELLERMANN 

GAINI-: F3f2 FP301 1/8 , SFM 32 IIELLERMAiNN 
GAINE F4f8 FP301 3/16 , SFM 48 HELLERMANN 
RELAX,,,,,,, REF 060-0-1842-00 ATI 
TY-RAP REF SST IM PANDUIT 

EMBASE BIN LUMBERS REF B51 LIENARB SDOAL 

TB 16 F FEMELLE«PDRTEUR TREl.EC 

lA FST 6,3X3^2 REF 034-341? ARNAULD 
FILTRE SECT,SANS SELECTEUR 6J4 C0F5C0M 
GELUrrEIJR TENSION REF 70-1495 CORCDM 
GUIDE CARTE REF TR 110 TRELEC 

GUIDE CARTE REF TR 208 TRELEC 

ATTACHE PRESTOLE 26 P SIC SAFCO 

OENTII..ATEUR 1150 A C REE 8800 l^'APST 
ING 3X6 CYLINDRIQUE CROCIF STOCKINOX 
INO 3X8 CYLINDRIQUE CRUCIf- STOCKINOX 
INO 3 X 10 CYLINDRIQUE CRUCIF STOCKINOX 

INO 3 X 12 CYLINDRIQUE CRUCIF STOCK’.tNOX 

ACF 4 X lO CYLINDRIQUE CRUCIF SAGIC 

ACr-' 8 X 30 CYLINDRIQUE FENDUE SAGIC 

INO 3X6 FRAISEE F/90»CRUCIF STOCKINOX 
INO 3X8 Fh^lAISEE F/90'CRUCIF STOCKINOX 
ACF 2^5X B FRAISEE F/90'FENDUE SAGIC 
ACE 3 X 6 HEXAGONALE ,,,,,*IF SAGIC 
ACD 3X4 CYLINDRIQUE FENDUE SAGIC 
ACD 3 X 6 CYLIND LARCiE l-ENDUE SAGIC 
LAI 3X4 FT<AISEE F/90"FENDUE SAGIC 
ACI 3 HEXAGONAL USUEL. »H* SAGIC 

ACI 4 HEXAGONAL USUEL * A* SAGIC 

ACI 3 X 8X0,8 I4..ATE MOYENNE SAGIC 
ACI 3,2X 7X 1 PLATE REF 2D MFOM 
ACI 8 XI6X1,5 PLA'I E ETROITE SAGIC 

ACI 8 EOENTAIL . »DE' SAGIC 

ACI 3 CONTACT REF 55-03 --01 NDMEL 
ACI 4 CONTACT 4,1X8,2X0,8 ,* NQMEL 
RIOET D 3 L 4,2 3042 Mi-OM 

COSBE A SOUDEFi 3,2 519 MFOM 

C(.1SSE A SOLIDER 6,2 REF SB MFOM 

ENINT 1 L. 5 M3XO,50 TO ACf'EI.. 

RUBAN TEBAMOL 9X6BC REF 47-63 TESA 
SCOTIJ-IMOUN'T REF 40:1.6 LARG 50MM 3M 
RUBAN ADH,2FACEG LG 19 REF 415 3M 
COUOERCLE ALIMENTATION , 7100B B932750 
SUPPORT TRANSFO 7100B B94266G 

EQUERRE TRANSFO 7100B A942670 

BATI ALIMENTATION 6X0,50 7100D B921302,,,,,,,, 
t:GI...C)NNE r ■ r E I S OLan T E . , , , 710 O& A942669 
CGUOERCL.E ALIM SERIGRAP, 7100B ADRET 


DTE 
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REPE:Rli; REI-» AIiRtn' 


IiESiCRIPTlGN 


QTE 


B -001 
C -OOl 
C -002 
C --003 
C -004 
C -005 
C “006 
C -007 
C - 008 
B -001 
B “002 
D - 003 
B “004 
B ”00;-S 
D “006 
B -007 
B “008 
II -009 
D “010 

n -oil 

B “012 
B “013 
B -014 

a ~ooi 

R ”002 
Z1 


Z2 

Z6 

Z6 

Z6 

ZG 


1416007200 

3500430000 

3500430000 

3500440000 

3500440000 

3500490000 

3500500000 

3234470300 

3500490000 

4500050000 

4500050000 

4500050000 

4500050000 

4500050000 

4500050000 

4500040000 

4500040000 

4500310000 

4500310000 

4500040000 

4500040000 

4500040000 

4500040000 

4300650000 

2210005100 

1100050000 

1272530500 

1300860000 

2000090000 

6200050000 

6400280000 

6900480000 

8101130000 


TB 16 FCIB 


6COOMMF 

6eOOMMF 

3300i'lMl- 

33O0MMF 

d.OOOMMF 

330MMF 


160 

160 

400 

400 

160 

630 


0»47MMF 5^08 
lOOOMMF 160 
1N540:1 
1N5401 
1N5401 

lN540i * » ♦ ♦ * 4 

lNV;i401 4 4 4.44 

1NS401 44.444 
1N40O4 4. 
1N4004 4, 

1 N 4448 
1 H 4440 
1N4004 4. 
1N4004 4. 
1N4004 4. 
Ifl4004 4 
LM 334 Z 


fe:mell.e«porteur 

r\-ELSIC 033 
REL8IC 033 
RELB IC; 033 
PELSIC 033 
2211-186-15102 
2211“186-18330 
lOX IRB807 

2211-186-15102 

* «*4 + + <tt*** + 

4 + *#* + *** + **t 


+ 4444444444 + 44**^ + 

+ 44 + + + 44«444 + 44444 

t1l«4+«444444444 
*444444 + 4444 + 4 + 4*4 

4 4 4+ + 4 44++444 + + 44* 

+ 44444 + 44 + 44+44 + 44 

4444 + *4 44 *44 


* 4 4 4 4 4 


TO 


k 4 4 4 

* 


4 4 4 4 


SIR 5Ji HA 

FIL JAUNE ............ KY30-04 

Cl REBREBSEUR 7100B 

TY--RAP REF SST 1#5M 

TI IERMOPA REF 1528722077050 

ACI 5 HEXAGONAL USUEL 
PLOT A l"OURCi-!E SDUBE BFMQISC 
RHQDORSIL SILICONES PATE 340 
COLDNNETIE A BERTIR STB LIBSE 


TRELEC 
SIC GAFCO 
SIC SAFCO 
SIC SAFCO 
SIC SAFCO 
CDGECO■ 

COGECO 

LCC 

COGECO 

ITT 

ITT 

ITT 

ITT 

ITT 

ITT 

ITT 

ITT 

ITT 

ITT 

ITT 

ITT 

ITT 

ITT 

NS 

SOOCOR 

F.TLECA 

G997253..,...TM 

PANBUIT 

COMEPA 

SAGIC 

COM A r El.. 

RHONE POULENC 
D940617 


1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

0 

1 

A 

1 

1 

16 

O 









1 0 B3 -X-H -li -K -X^-X X -X 5tX -li •!( X «« X-X X X X X -X-X-XX X X X XX"XX-i(--jtX-X"jt-XX -)t XX X--K -)i -H-H-HX -X-)t-XX-XX- PAGF 

X 0273V5‘30000 Ph^GTECTION ‘r’RANSFTCJRI -^lOOIi A93, ,x 

X X X •)( X X X X X X X -X X X -X X X X a X -X X -X -X -Jt ->t X-^t-X- X X X- ii XX- X- -X X; X iC ■)(■ X- X- -X- X-j<- X -X-X X •)( X X X X X X- 3^’ 


RFf^'FRF RFFt ADRE'T 


DFBCRIPTXON 


QTt:; 


G “003. 3700040000 
D ■•■001 4500310000 
n --OO?.; 4600360000 
D -003 4600190000 
K -001 1600140000 
Q “001 4800060000 
« -002 4300190000 
Q -003 4300110000 
Q -004 4800060000 
R -001 2.210031000 
R -002 2200052200 
R -003 2.210011000 
R ■004 2800002200 
R -005 2800002200 
R -006 2210021800 
Z.l 1100210000 
21 1100220000 
21 1100230000 
21 1100250000 
21 1100280000 
21 1273350000 
24 4900070000 
24 4900250000 
26 6400020000 
26 6400280000 
.28 8101120000 




■f 4 4 » 


IMMI- /350 
1 N 4448 
Z'\E 2 
ZPD 12 
R1;.L.A]:S RFF MAT 4B 12.0i;iC 
2N22i9 
BC 413 
BC 416 
2N223.9 
lOK 

lOOR 
, 22R 

* 22R 

1K8 


C: f S13 


G <BC184G> 
C <]BC214G> 


t4 + 4 + 4t444 

**4■f‘+# + 4* + 

4*4 + 4 
4+ + 4 + 44t + * 

+ 44 + 4 + t444 


t444444 + 4 + t4t4 + 


4U 

4U 


5X BOP 
5% E-iOB 


FIL NOIR ,,., 
FlU MARRON ,, 
FIL RGUC-JE . . , 
I- II. JAUNL , . , 
FIL UIOLFT * * 
Cl PROIFGJION 


444+t4 + + t 


4 + + + 4<'444 


4444444 + 4 

4 + 444 « 44« 


TRANj 


FNTRETOISE TG5 .. 

E NTRFT n 18F IO :l. 8-019I» 
RIOtn D 2*2 L 3*7 : 

PLOT A |■■Gt.JR^;.'lHE SGI.)HE' 
ECROU A BER T IR H3 R4 


5r4 N4 
LGA 309 
5>; N4 
RWM 3.0X4 
RWH 10X4 
5% N4 
KY33A02 
KY-33A02 
KY33A02 
KX33A02 
, . KY33A02 
[GRI -^lOOIi 
, 105-001 

444 4 + 4444 

2237 4 +203E> 
BPhQ13C 
NICKE^Lt:: 


s:; PR AGUE 
ITT 

IN f ERHEl Al-. 

ITT 

ITT 

RTC 

AEG 

AEG 

RTC 

SG'v^CGR 

ROSENTHAL 

SOVCGR 

SFERNICE 

SFERNICE 

SOUCOR 

Fli^ECA 

FILXCA 

FILECA 

riLECA 

FILECA 

A997S3i:; 

JERMYN 

JL-RMYN 

HFOM 

COMATEL 

D940536 


1 

1 

i 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

i 

1 

1 

1 

1 

1 

0 

o 

o 

o 

o 

1 


A 





3.0 * 83 ««■»(■ K «-W- ¥.■ ¥■ -X- X X-X- X -X-XXXX x-x ■» -X-X -K X XXXX XX X X X X X X -X- X -X -X-XX- X X X X -X-X- X X XX X XX X X X X F' A GF 

■X 0272990100 06 PORTEUR EQUIPE . ♦ . . * , 73.00D B92.. . , , . ♦x 

X X X- X X X X X X XXX X X X XXXX XXXX X X X X XX X -X X XX- X X-K X X -X -X X X X X X X X X X X XXXX- XX X- X X X- X 33 


REPERE REF. ADRET 


DESCRIPTION 


GTE 


001 0271790000 
C “00:t 3700020000 
C -002 3700020000 
C -003 3700020000 
C -004 3700100000 
C -005 3700100000 
C “006 3700100000 
C -007 3700180000 
L “001 5300400000 
R -OOl 2210006800 
R “OOl 2500210000 
ZO 0205860000 
ZO 0205900000 
Z1 1100430000 
Z1 1100520000 
Z1 1100530000 
21 1272990300 
Z1 1300060000 
Z1 1300450000 
Z1 1300590000 
Z1 1300600000 
21 1300680000 
Z1 1400219000 
Z1 1409003200 
Z1 1447019600 
Z1 1450019800 
Z3 3100610000 

25 5500110000 

26 6100030600 
26 6102141200 
26 6108031200 
26 6108131200 
26 6141120B00 
26 6200040000 
26 6300030100 
26 6300040100 
26 6305030000 
26 6400030000 
26 6400110000 
26 6400160000 
26 6400190000 
26 6400270000 
26 6701510000 
Z8 8007112100 
28 8101120000 
28 8107163100 
28 8107169700 
28 8107226000 


02 CIRCUIT DISTRIBUTION 71000 


1 / 3 5 0 5^08 J 395 

lMf1F/35U 5^08 T395 

lMMF/350 5,08 T395 

4,7MMF/35'v' 5,08 T395 

4,7MMF/35V 5,08 .. T395 

4,7MME/350 5,08 T395 

22MMF/160 5,08 T39S 

33MMi-l ORE 53858 DEL 1025-56 
60R 5% 

lOKO X- ly, 0,3 W SMA207 
01 NATTE REOISTR/XNTERF, 7100A 
02 NATTE 34L 7100A 

COAX KX 21 A 
FIL,NU,ETAME.4/iO 
FIL,NU,EiAME,6/10 
Cl PORTEUR 71000 

COI..LIER I'llF' 

OAINE F4,B FP301 3/16 , SFM 48 
GOUPl.ISf5Q 0,6X0,9 COU!.. ♦ NA TUREL 
SUUPLISSG 1X1,2 COUL. NATURE!.. 
AGRAFES CABLE PLAT 34S4-1000 


EHBOUT KX21A♦PARAL 2 * 22204"110 
OE 9 B ^FEMELLE^ 

47’ »ENCARTABLE» REF 2S4~47AFY 
50 PTS MALE Cl REF 2-87586-1 
I'lLTRE TRAOER ECRGU B85313AB7 
TUBE B30 4,1X2X12,5 
I NO 3X6 CYLINOj'<lQUE: CiRUCIF 
ACF 4 X12 HEXAGGNALE ,, 7i00A 
ACF 3X12 BOHBEE TAPTIIE C;RUClF 
ACF 3X12 F/90^ TAPTITE CRUCIF 
INO 2X8 FRAIBEE r/90'FEN0UE 
ACI 4 HEXAGONAL USUEL *A* 

AC:i: 3 X 8X0,8 l-’LATE MOYENNE 

ACI 4 XI0X0,8 PLATE MOYENNE 
ACI 3 CONTACT REF 55~03“01 
RIVET 03 L 4,2 3042 

RIVET O 3 L lO REF C30X10 

COBGE A SnUOER 3,2 5d9 

COSSE A SOUDER 6,2 REF SB 

PLOT A FDURCHE SERTI OEM13-16 
ENMET 1 L 8 M2X0,40 TT 

EOUERRE PORTE PRISE .,., 7100A 
ECROU A SERTIR M3 H4 NICKELE 
CLDISGN BE BAQUET CARTE 7100A 
EXTREHITE BAQUET CARTE , 7100A 
CLDISON CENIRALE M6X0,50 7100D 


UNION CARBIDE 

UNION CARBIDE 

UNION CARBIDE 

UNION CARBIDE 

UNION CARBIOE 

UNION CARBIOE 

UNION CAr^BXDE 

OREGA OE-LEVAN 

SOVCOR 

ORAL.ORIC 

ADRET 

ADRET 

FILEGA 

ELECTROFIL 

ELECTROFIL. 

G997299*,,.,,TM 

NELLERMAN 

HELLERMANN 

HABIA 

HAD IA 

3M 

ATI 

SOURIAU 

SOCAPEX 

AMP 

SIEMENS 

RTC 

GTOCKINDX 

SAGIC 

GAUDIN DAUDE 

GAUDIN DAUDE 

SAGIC 

SAGIC 

SAGIC 

SAGIC 

NDMEL 

MFOM 

MFOM 

MFOM 

MFOM 

COMATEl, 

ACCEL 

B942608 

D9405B6 

ADRfIT 

ADRET 

ADRET 


1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

0 

o 

0 

1 

2 

O 

0 

O 

3 
9 
1 
8 
1 

17 

1 

2 

4 
24 

7 

16 

4 

2 

12 


16 

3 

3 
17 

8 

1 

4 
6 
1 
1 








« 0271790000 02 cre^jrr.JSTOiSin'mS ?JoSS S??’**’*’’**"'***'*; 


REPERE REE. ADRET 


DESCRIPTION 


page; 

34 

QTE 


D -OOE^ 
B -003 
B -004 
B -OOS 
B -006 
C -00 i 
D “OOl 
20 
21 
Z1 


1420020300 
1409020400 
1420020300 
1420020300 
1441020G00 
3120021000 
4500E;40000 
020S160000 
1271790200 
1400109900 


■rRr2i-;4 eci 20 

TRF:.VE74 FCIC9 
TRF2G4 FCl 20 
TRF254 ECI 20 
TM 41 rciG ,, , 
1 NF 2^5 


r-' EMfEL.LE Cl CDUD E 
FEMELLE COLiDE Cl 
FbV.HELLE C:i; COUDE 
FEMELL.E Cl COUDE 
. r-'EMEL.LE^CARIE-x 
222.2 630 02 102 


<RE«PLACE ESM247^246) 

02 COAX »155*^-^L5»5 VIOOD 

Cl INTERCONNEXION 7100A 

POINT TEST . 4 ................. 


TREI.EC 
TREEEC 
treeEC 
TREEEC 
TREEEC 
CGGECG. 
ITT 

adre:t * . 

L'i997J 79 
C940£T5<) 


t # « * + 


1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

i 

1 

30 



F'Age; 


10.8 3 W ^ w X « « ■« ft «■ X -K X -K X « « « X X W «• ■>(■ X «■ X X X X ■)( X X X K y- X X -S K •)( X -X X X X K X X « X X X « X X X -X XX X XX 
X 0272580100 02 r'Ar'JNLrALl ARRi: i::QU IPE71. OOH A92 . x 

X XX X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X •)( X X X X X K W X X X X XX XX X X X X X X X X X X X XX X X 


RePt:iRI:- 

REF. ADRET 

Z1 

1100010000 

71 

1100020000 

71 

1100050000 

71 

1100060000 

71 

1100080000 

71 

1100090000 

7.1 

1100430000 

Z1 

1100530000 

71 

1300810000 

Z1 

1300850000 

Zj. 

1400200500 

71 

1416010000 

Z2 

2123100500 

Z4 

4000010000 

ZA 

4000140000 

Z6 

6100030600 

Z6 

6100040600 

Z6 

6200030000 

76 

6200040000 

Z6 

6300040000 

Z6 

6305030000 

Z6 

6305040000 

Z6 

6370109000 

Z6 

6400050000 

76 

6400350000 

Z6 

6500530000 

ZB 

8007200800 

Z8 

8007205500 




FIL NO Ift ............. KY30-04 

F l i.. f-'iAl'cftDN ........... KY3(R-0n 

FXL JAUNF .. KY30-0-4 

r-XL k^EftT ............. KY30-04 

FIl. VIDL-E I ........... KY’30- 04 

FIL GRIG ............. KY30~04 

COAX KX 2:l A .. 

FIL.NU,ETAME,6/10 ............ 

TY-ft'AF' ............ £)G I IM 

FIXATION PO'IFNV. REF CA/EN 3A 

RNC EMBAj:?.t;:: r- emel. ' ecrou ri. a ;i.557 

TB 16 M CONNECT. F'XL A GO ODER 
lOK 0,25Ji ROB 10? AXE FT 534 
LD 41 II ROUGE ....... 

LEU 5 EUl'T ORl' REF 5082 -470? 

I NO 3X6 CYLlNIiRIQUE CRUCir 

6 oY i... :i; N i;i iv :r o u e cru c x i- 

HEXAGONAL USUEL * H» 
H L X AGO N A1... LIG LIEI... ' 4 ' 

BXO.G PLATE ETROITE 
G G N ■ [ L; 1 RE I ■ 5 5 - - 0 3- ■■ 01 

4 CONTACT 4.1X8.2X0,8 .. 
O X20X 3 REF 1535 

D 4,0 L 4.9 REF 4049 
A SDUBER 2003E 


4 X 

3 

4 

4 X 
■/ 


ACF 
AC I 
A Cl 
ACl 
ACT 
ACT 
C:A0 
RXOEl 
COSSE 

CAPUCHON GRIS D14 REF 040-3010 
CAC:[-!E OPTION lEE 7100B 

P ANNEAL) ARRIERE ........ 71O0D 


1 


FILEGA 

FILEGA 

FILEGA 

FILEGA 

FILEGA 

FILEGA 

FILEGA 

ELECTROFIL 

PANIiUn 

ACCEL 

RAr.iIAL.L. 

TREL.EC 

SF-'ECTROL. 

SIEMENS 

\-W' 

STOCKINOX 
GAG IC 
GAGIG 
GAGiC 
SAG 1C 
NGMEL, 

NOMFI. 

BALI HON 

MF'DM 

MFGM 

EL.MA 

A942675 

B932837 


QTE 


1 

1 . 


tn ro K ro M t-'j ?o w f o ro m ro r.n o o c o o o o o 







0 f B -w -k- X- -x- -x -x-X- -x- x- X- -x- X X- -jt x x x- Jt- x- x- -X X ■so X X- -K X- -X X X -X X- K- X- X X- ■«■ x- x- X- X- x- X- X X- X X X X- X- X-X-X- X X X F‘ A GE 

«• 0272840:100 23 MGDIJI.J;: OI-IF VIOOD A91C92. .4 * * . A97X' 

■JO -X -X -JO -X X X X-X -X^X^ ■X X- -X -X X- --X -X-H- JO X -sox X- JO X X X -X JO X -so Jl- X X X X X X X X- X X--XX X X X X- X- X X X X- X X XX-X X- X- X 36 


REPt;:RE REF 


ADRET 


OOn. 02 71800000 
00.1. 0272BV.i0:t00 
001 0274710000 
00 :L 02 76250000 
B -001 1400215000 
B -002 1400215000 
B -003 1400215000 
B -004 1400217300 
C -001 3810021000 
C “002 3800130000 
C -003 3150031000 
0 -004 3810001500 
C “005 3810001000 
G -006 3120002200 
C -007 3810002200 
C -008 3120002200 
C -009 3810001200 
8 -010 312002:1000 
C -Oil 3810001800 
C -012 3:L 20002200 
C -013 3810003300 
8 -014 312(K>03300 
C -015 3120096800 
C -016 312002.1,000 
C -017 3120021000 
C -018 3120094700 
C -019 3120001500 
C -020 3:1,20001000 
C -021 3120001000 
C -022 3120001000 
C -023 3120096800 
C -024 3120001800 
8 -025 3810001500 
8 -026 3120001200 
C -027 3800130000 
8 -028 33.20092700 
C “029 3120096800 
8 -030 31.20095600 
C -031 3600170000 
8 -032 3600170000 
C -033 3120092700 
C -034 3120021000 
C -035 3120021000 
8 -036 3120094700 
8 -037 3600170000 
C -038 3600170000 
C -039 3600170000 
C -040 3120094700 
8 -041 3810011000 
C -042 3810011000 
8 -043 3120094700 
C -044 3800130000 
8 -045 3120094700 
C -046 3800130000 
8 -047 3B00130000 
C -050 3800130000 
C --051 3800130000 
C -052 3800130000 
8 -053 3120094700 

C -054 3810006800 
8 -055 3120094700 
C -056 3810011000 
C 057 3810011000 
C -058 3120094700 
8 -059 3120021000 
C -060 3120021000 
8 -061 312002 :i 000 
C -062 3120094700 
C -063 3120094700 
C -064 3120021000 
C -065 3120021000 
C -066 3120094700 
C -067 3120021000 
C -069 3120095600 
C ”069 3800130000 
C -070 3120021000 
C -071 3120021000 
C -072 3150031000 
C ~0?3 3800130000 
C -074 3150031000 


IiEBCRIPTIDN 

06 IIEL.ANGEUR 7100D 

02 BEMEL.LE UIIF *,**.,. ^ 710011 

03 F ILTRFI 400MHZ *.*,,,* 7100D 
OO MDnui,..ATEUR AM t:;H * ' 2 ' 7100D 

KM09 EMBASE MALE» F I XAT ARR 1 ERE 
KMy9 EMBASE ^ MALE » FIXA f ARRIERE 
KMy9 EMBASE^MALE'FIXAT ARRIERE 
KMVIO EMBASE'MALE'FIXAT* AOANT 
CHIPS 1 NF lOK 63V SNPB CEC 2E 
PASTII..LE 1 NF GNY 605 

lONF 


2I--F 


B93 44* + *#*** 

C9202728401. 

A93* *» ** + * * * 

FlADI ALL 
RAIiIA!..L 
RADIALL 
SEALECTRO 
EUROFARAD 
L..CC 


CF 

1. 


IF 

NT 


22 PF 
CHIP 
33!-'F 


NF 

NF 


15PF 
lOPF 
lOPF 
lOPF 
6 + 8F 
18PF 
CHIPS 
1 2PF 


2,7rF-- 2,5"Y" 

6 + 8PF 2#5'i;r' 
5,6.Pi- 2,5'8» 

2 A lOPF ,,,« 
2 A 10F‘F *«** 
2,7PF 2,5‘'Y'‘ 


1. Nl 

1 NF 
4 , VF'F- 

2 A 
2 A 


2222 632 03 278 
222.2 632 09 680 
2222 632 09 568 
..***+* DV5 3A10 
**.*.. DV5 3A10 
2222 632 03 278 
2222 630 02 102 
2222 630 02 102 
2222 632 09 478 
lOPF *.*.**,,,,,* DOS 3A10 
lOPF ***.,******* BVS 3A10 


t 


c' , J 


2 A lOPF * * 
4,7rM~ 2,5 
CHl.iPS lOOPF 
CHUPS iOOF'F 
4,7PF 2,5 
PASTILLE 
4*7PF 2,5 
PASTIL.L..E 
PAG!ILLE 
P AST I LI..E 
PASTILLE 
PAST I LI. , E 
4,7PF 2,5 
CHIPS 68F'F 
4,?PF 2,5 
CHUPS 
CHUF'S 
4 , 7F'F' 

1 NF 
1 NF 
1 NF- 
4,7PF 
4,7PF 
1 NF 
1 NF" 

4,7F’r 
1 Nl" 

5,6Pr 
PASTILLE 
1 

1 NF 

lONF 5,08 
PAS T] L.L.E 
lONF 5,08 


******* 

10%‘"63V 
lOX 63V 

1 NF 


* * * UUS ZAiO 
632 09 478 


1 OOFF' 


2 


f V V 


2>S 

2.5 


NF 2^5 


NF 

NF 

NF 

NF 

NF 

2 2 ^-^2 
10>i*^630 
2222 
i<yy*^63t) 
10% 63U 

2 y ’2 y 

0— -r ^ -*i t. 1 - 

2222 

opoo 

2222 

2222 


2222 

22.22 


1 NF' 


63V 
1 NF 
63 V 


SNPB Cit::C2Fl 
SNF'B CEC2.E 
632 09 478 
GNY 605 
632 09 478 
GNY 60S 
GNY 605 
GNY 605 
GNY 605 
GNY 605 
632 09 478 
SNF'B CEC2E 
632 09 478 
SNF'B CEC2E 
SNF'B CEI.r2E 
632 09 470 
630 02 102 
630 02 102 
630 02 1.02 
632 09 478 
632 09 478 
630 02 102 
6301 02 1 02 

632 09 470 
630 02 102 
632 09 568 
GNY 605 
630 02 102 
630 02 102 
GDX 767 14 
GNY 605 
GOX 767 14 


COGECO 
COGECO 
COGECO 
JFB 
JF"ri 

COGECO 

COGECO 

COGECO 

COGECO 

JFB 

JEIi 

vlFD 

COGECO 
LajROF ARAB 
EUROEARAB 
COGECO 
LCC 

COGECO 

LCC 

I...CC 

LCC 

!,.CC 

LCC 

COGECO 

EURGFARAB 

COGECO 

EURGFARAB 

EUROFARAB 

COGECO 

COGF.CD 

COGECO 

COGEL'.O 

COGECO 

coGEc::o 

COGECO 

COGECO 

CiOGECO 

CGGi::’.t;D 

COGECO 

LCC 
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EBH2476246) 

ITT 

1 

Ii 

-058 

4500200100 

BA 292 

4-44 + + * + «4«4 

+ 

*{ + « + * + **** 

SIEMENS 

1 

1:1 

- 060 

4500200100 

BA 282 

4 + 44* f + 4 + 44 

• 

«4{ 44 + * 4*44 

S:! EMENS 

1 
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REPERE REF* ADRFT 


DESCRIPTION 


QTE 


D -061 
D -062 
D “063 
L “001 
L “002 
L -003 
L ”004 
L “OOS 
L ”006 
L. -007 
L -COG 
L -009 
L “010 
L “Oil 
L “012 
L -013 
L -014 
L “013 
L ""016 
L -'017 
L “OIB 
L -019 
L -021 
L '-022 
L ”023 
L -024 
L -025 
L ”026 
L -027 
L -028 
L -029 
L -030 
L “031 
L “032 
L “033 
L -034 
L -035 
L -036 
L -037 
L. ”038 
L ”039 
L -040 
L -041 
L -042 
L -043 
L -044 
L -045 
L -046 
L, "047 
P -001 
P " 002 
P -003 
P ”004 
P -OO^ 
G -001 

a -002 

G -003 
G - 004 
G ”005 
G " 006 
G -007 
Q -"00(:^ 
G -009 
G “010 
G "01 1 
G -012 
G -013 
G ’014 
Q -015 
G “016 
'017 

a ”010 

a "019 
G ”020 
G 02:). 
0 -022 
G -023 
G -024 
G - 025 
G '026 


4500200:100 
4500020000 
4500020000 
5300220000 
5300140100 
5300140100 
5300120000 
5300120000 
5300110000 
5300110000 
021B570000 
02:19010000 
0218350000 
0218350000 
0218360000 
0219000000 
5300140100 
5300140100 
5300240100 
^:.300240:j OO 
5300340000 
5300340000 
5300340000 
5300340000 
5300340000 
5300340000 
5303360000 
5300200000 
0219020000 
0219020000 
5300460000 
5300260100 
5300380000 
5300300000 
5300300100 
5300250000 
5300260100 
5300160000 
5300160000 
5300170000 
5300500000 
5300500000 
5300340000 
5300-340000 
5300340000 
5300540000 
5300110000 
5300110000 
5300090000 
2152100000 
2152100000 
2153220000 
2150470000 
2153100000 
43002GO000 
02 6^920000 
0271920000 
0271920000 
4300190000 
4300 :S 10000 
0271920000 
0271920000 
4300280000 
0271920000 
4300200000 
4300280000 
0271920000 
0271920000 
4300200000 
0271920000 
4300200000 
4300280000 
4300190000 
0271920000 
02?1920000 
4300200000 
43002B0000 
0271920000 
4:^00:). 90000 
43002B0000 


DA 282 
1N4151 
lN4i51 
1 , OMNH 
O,22MMH 
O 122MN) ’I 
0,15MMH 
Ot15MMH 
0,lOMMM 
0,1OMHH 


+ + #* + ♦ + + tt**fr**,* + * 


53(322 
S3B06 




QR\^ 

ORE 

ORE 

ORE 

ORE 

ORE 

ORE 


i::EL, 

DEL 

liEL. 

DEL 

DEL, 

DEL 

DEL. 


OO 

00 

00 

00 

01 

00 


SELF/1HR 
SELF/1HR 
SEL.r/lHR 
SEL.FVIMR 
SELF/1HR 
SF:;LF/:mR 


0^22MHM ORE 
0,22)1 Ml I DRF 
1,5MMI'I ORE 
DRE 

lOHHH ORE 
lOMMH GRE 
lOMMM ORE 
lOMMH ORE 
lOHHH DRE 
lOMHH ORE 
16MHH * * * 
0,68MMH ORE, 
OO SELF/1HR 
00 SELT-/IHR 


53806 
53802 
53B02 
53800 
3900 
S[8:REG 
SPI R!:"G 
SPIRES 
SF“:i: RES 
SPIRES 
SPIRES 
53806 DE:L 
53806 
53026 
53826 
53846 
53846 
53046 
53946 
53846 
53946 


1025-04 

1025-04 

1025”00 

1025-00 

1025-94 

1025-94 


Wf 

4 4 f 

ynF 

MHF' 

DHF 


BEL. 

IiEL 

DEL. 

DEL 

DEL. 

DEL 

DEL. 

DEL 

DEL. 


44*4 + 4444 


53(310 I'tEL 
3 Sf'IRES . 
SPIRITS . 


lOOMMM 
, 2Mi'(i-i 
22MMM 
22MMH 
4,7MMI-I 
1. / 8MMH 
2.2 MM!-1 
0,33MMI-! 
0,33MMH 
01 3VMM1-) 
220MMH 
220MMH 
lOMMM 
lOMMM 
lOMMM 
470MMH 
0^lOMMH 
Ot lOMMI-l 
0,0A8MMH 
1 K 
1 K 
22K 
47R 
lOK 
BFR 
00 
00 


GRE 

□re:: 

ORE 

ORF 

ORE 

ORE 

DRE 

ORE 

GF^L”: 

ORF:; 

C)F«:;: 

OE'E 

ORE 

ore;: 

CJF^E 

DPS^. 

OF^E 

ORE- 

ORE 


53(:J70 

e;.;3(:J30 

^'J38S4 

53B54 

53838 

53(:}28 

S3B30 

53010 

53810 

53012 

5387tl 

53078 

53846 

53046 

53046 

53006 

53000 

53(:joo 

53813 


DEL 

DEL 

DEL- 

DEL 

DEL. 

DEL 

Df-;L 

DEI... 

DEI.. 

dl:l. 

Dt-.i... 

DEI.. 

DEL. 

DEI... 

df;:l. 

DEI... 

DEI... 

dif;l 


7100 A 
7100D 
7100 A 
7100 A 
7100 A 
71OOD 
1025-04 
1025-04 
1025-24 
102.5-24 
1025-44 
1025-44 
1025-44 
1025-44 
1025-44 
1025--44 
ZD 2/16 
1025-:l 6 
. 71OOD 
. /lOOD 
1025-68 
1025-28 
1025-52 
1025-52 
1025-36 
1025-26 
1025-28 
102'5-08 
'2! 

1025- 
'tfj ■ 

102G-'76 
1025 -^4 

1025-44 
1025-'B4 
1025“94 
1025-94 
:l.026--12 


10 


1X15 
T05 
105 
TO 5 
TD5 
91 

SEPAR/il LI JR 
SEF^ARAIEOR 


CERHEl 

c:erhet 

CERHF"! 

cf:rhi:;:t 

CFRMILT 

POINT 


ROUGE 


T 

1 

'r 

T 

1 


YA 

YA 

YA 

YA 

YA 


hFQ 2 
BFG 2 

00 SEPARAIEI.JR DFQ 2 
DC 413 C <BC184C> . 

DC 416 C (BC2:i.4C) 

00 SEF^ ARA L EUR BFQ 22 i 

00 8EPARA 1 i:::ui;; di- g 22 - 

BFR 91 F‘OINT ROl.SGE 
00 BFT'ARAIEUR BFQ 22 , 

DFR 9:1. r-UINI RulJGIL 

m-R 91 F'o:!:nt rdugi::. 
00 GEI‘ARA f r::ui ■: Bt- Q 22 ■ 
00 SEF'ARAlTiUR BFQ 22 . 


r:FR 9:1. 


rouge 


00 SEF’ARAn-LlR BFG 22 . 

BFR 9:1. PO:rNl ROUGE 

BFR 9;l. r-GINl ROUGE 

DC 4:) 3 C (BC184C) 4 + + , 

00 SEPARATEUR BFG 22 ^ 
OO SEF'ARAfLDR BFG 2:3 i 
BFR 9:1. POINF ROUGE 


9+ENTREE 
4*4 7100A 
44* 7100A 

444 7:100 A 

* 4*444*44 

*{*****«« 
444 7100A 

*44 7:1, OCA 

c * ENT rf;e 

444 7100A 

CLENTJUIE 
C 4 ENTREE 
4 4 7:tOOA 
* 4 7100A 
FNTREF 
71 GOA 
EN T ixEE 


* * * 4 


DF R 9;l, 


r'D;i;N V rghc^l- 


00 8F.-:F-ARA1F:UF:; DI'G 22 
DC; 413 C (DC10417> ... 

DI"R 91 LT-JlN'T F^GC.lCvE 


81emi.“:ns 

FU'ITT* 
EU*ITT* 

GRE8A 

orf;;ga 

GREDA 
OREGA 
ORE'GA 
OREGA 
GREGA 
ADRET 
ADRET 
ADRET 
ADRET 
ADREl 
ADF^E T 
DRFi:C,A 
OREGA 
OREGA 
tJF^ECj^i 
OREtiA 
GFs-EGA 
OREGA 

gri:.:ga 

OREGA 
Gi^:F:'.GA 


DE)..EOAN 

DELEMAN 

DEL.K-yAN 

de:le0an 

DLELEVAN 

DEL.E0AN 

DELEOAN 


DEL..E9AN 

DEL..i:;;0AN 

df:i.j^;0an 

DLLEGAN 
DEL.EOAN 
DLCLLVAN 
DEI_.E0AN 
DFiiLl^OAN 
DELEGAN 
DELEOAN 


D!;::i...EVA!^ 

D.EL.EyAN 

i:ii;Ci...EVAN 

I,H;Vl..EVAN 

DELEGAN 

DEL..F:.VAN 

DEL.EGAl'^ 

DELEUAN 

DEL-EilVAN 

DLL.EGAN 

DELEOAN 

DEL-EUAN 

DEl...EyAN 

riELEOAN 

DtiiLEGAN 

DELi;:VAN 

DEL-EOAN 

IiELEGAN 

DELELJAN 


G 

G. If:;NT REE 


.. 7100A 
.. 7100A 
8.ENTREE 
G, ENrr;:i:;E 
, . 7100A 

4**«t«1« 

C. ENT F<EE 


SlRPMCNEGGirO 
OREGA DFri..E0AN 
ADRET 
ADRET’ 

OREGA 
orl":ga 
OREGA 
OREGA 
GREGA 
OREGA 
ORt-GA 
OREGA 
OREGA 

drl:ga 

GREGA 
oi:?r::(;5A 
OREGA 
OREGA 
OREGA 
ORLiGA 
OREGA 
OI-sLIGA 
OREGA 
8EERNICE 
SF ERNI CE 
8EERNlf,;E 
SF-ERNTCE 
8t‘ERN:i:GE 
RTC 

^9-^ 4 * * + 4 

4 4 4 + 

A 9 *^4 4 4 4 4 

AFG 
AFG 

A9 '4 4 * 4 * 4 
A9^ 4*444 

PTC 

A94 4 4 4 4 4 

PTC 

me 

A 9 ^4**4* 

A9n 4 4 4 *4 

RTC 
A94* 4 
RT'C:: 

PTC 
AFG 
094 + 

A944444 + + * *4*4 + 

r<Tc 

pTc: 

A 9 4+44 + 4 + 4* * 4* * 

AFG 

PTC 


4 4 4 * 4 4 4 

*44*4*4 


4 4 4 4 4 4 * 


4 4 * t * 


4***4 


1 

1 

i 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1. 

1 

1 

J. 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 




;^-4 


1 

1 

1 

1 

1 

1 

j. 

J 

1 

1 

1 

1 


1 

1 

1 

1 


1 

1 

1 
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repepe: ref. adret 


riESCRIPTI OH 


Q 

Q 

Q 

G 

G 

Q 

Q 

a 

G 

Q 

G 

Q 

Q 

Q 

Q 

Q 

Q 

Q 

Q 

Q 

Q 

C^ 

Q 

Q 

Q 

R 

r^ 

R 

R 

R 

R‘ 

R 

R 

R 

R 

R 

r< 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

IV 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R ■ 


-027 
-029 
■•■029 
“030 
-031 
-032 
-033 
-034 
-03S 
“036 
-037 
-038 
-039 
-040 
-041 
“042 
-043 
-044 
~04S 
-046 
-047 
-048 
-049 
“050 
-051 
-003. 
-002 
-003 
-004 
-005 
-006 
-007 
-008 
-009 
-OlO 
-03 1 
-012 
-013 
-014 
“03.5 
-016 
-017 
“03.8 
“019 
“020 
-021 
-022 
-023 
-024 
-025 
-026 
-027 
-028 
-029 
-030 
-03 3 
' 032 
-033 
“034 
-035 
-036 
-037 
-038 
-039 
-040 
-041 
-042 
•••043 
-044 
-045 
•046 
-047 
-048 
-049 
•050 
-051 
-052 
-053 
-054 
-055 


4300280000 
4300290000 
4300290000 
4300280000 
4300270000 
4300190000 
0271920000 
4300280000 
0273 920000 
4400150000 
0271920000 
4300190000 
4300110000 
4300190000 
4300110000 
4300290000 
4300280000 
4300380000 
4300190000 
0271920000 
0271920000 
4300280000 
4300270000 
4300470000 
4300470000 
2900012200 
2900024700 
2900024700 
2210013900 
2900004700 
2900004700 
2200016800 
2200016800 
2200016800 
2200013300 
22.10013300 
2210013300 
2210005100 
2210013300 
2200016800 
2200013300 
2210005100 
2900004700 
2200016800 
2900004700 
2200016800 
2210013300 
2900004700 
2210016800 
2900011000 
2200021000 
2900004700 
2200031000 
2210031000 
2200021000 
2210014700 
2200021000 
2210013300 
2210022700 
2200021000 
2200013300 
2210013300 
2210001000 
2900001500 
2900011500 
2200021000 
2900001500 
2900011000 
223 0013300 
2200021000 
2900011000 
2900005100 
220003 4700 
2900001500 
2200013900 
2900004700 
2.210001000 
2210001000 
2200013900 
2200021000 


BFR 

&FR 

BFR 

BFR 

BFR 

BC 


91 

91 

91 

91 

96 

413 


C 


l-'O.TNr RCU.JGF c: 

F-GINT ROUGE C 
R 0 : 1 : NT ROUGE C 
POINT ROUGE C 
POIN'I' ORANGE C 
(BC184C) 


00 GEPARATEI.IR BF'O 22 . ^ 
BFR 91 POINT ROUGE C 
00 GEPAFi'ATEUR BFO 22 . , 
FET E^F 960 
00 
BC 
BC 
BC 

p-c; 

BFR 91 


.ENTREE 
. ENTREE 
. ENTREi:-:: 
.ENTREE 
.ENTREE 

+ IF I- + . . 

. 7100A 
.ENTREE 
. 7100A 




43.6 

413 

4:1.6 


c 

c 

c 


SEPA1-VATEUR BFQ 
413 C CBC184C) ..... 

(i;-!C214C) ..... 

<801840 __ 

<BC2140 ..... 

POINT ROUGE C 
POINT IVOLIGE C 
POINT GRIS C 

. - <801840 ..... 

SEPARATEUR BPG 22 .. 
GEPARATIFUR BI-'Q 22 , . 

: 91 POINT FVOUGE C 


< 91. 
490 
41 


7100A 
. 7100A 

.- -.E'NTREE 

96 POIN T OiVANGE C. EN TREE 

.ET C E 


BFl' 

BT" 

L-iC: 

oo 
00 
BFT 
BFTV 
BFQ 32/BFT 
B!-"Q 32/BF‘r 
220R 
4K7 
4K7 
390R 
47R 
47R 

6 e0R 

680R 
6B0R 
330R 
330R 
330R 
SIR 
330R 
6eOR 
330R 
51R 
47R 
6 8 OR 
47R 
68 OR 
330R 
47R 
60 OR 
10 OR 
IKO 
471V 
lOK 
lOK 
IKO 
470R 
IKO 
330R 
2K7 
IKO 
330R 
330R 
lOR 
15R 
150R 
IKO 


. 7100A 

4 ^ 4 + 

4 4 4 4^ 4 4 4 
4 4 4 4 4 4 4 
4*44*44 

.ENTREE 
. EN TREE 
.ENTREE 

4* 4 4 4 4 4 


96 


POINT 

POINI 


UlOL 

VIOL 


.ET 


^1^7* 

c: +/ 
■%. J /. 

sx 

5% 

SK 

sy. 

53< 

V./ 7r 

5K 

5% 

5X 

5X 

5>i 

5X 

5X 

SX 

5X 

5X 

5X 

5X 

iz-*/ 
hJ /* 

Cr 4/ 
/. 

5X 

5X 

5X 

5% 

5X 

iX 

X 

cr *y 

v.J/4 

tx;*/ 

%J/4 

cr*/ 
\J A 

% 


S*' 


5*^ 


Cja 

t:;4/ 

■.j y* 


15P 


loop 

syl 

Z^>OR 

5% 

IKO 

5% 

TOOR 

5% 

SIR 

5% 

470R 


3- 5R 

5% 

390R 


47R 

5% 

lOR 

5% 

3. OR 

5% 

39 OR 

5% 

IKO 

15% 


C E’ 
NK3 
NK3 
NK3 
N4 
NK3 
NK3 
N4 
N4 
N4 
N4 
N4 
N4 
N4 
N4 
N4 
N4 
N4 
NK3 
N4 
NK3 
N4 
N4 
NK3 
N4 
NK3 
N4 
NK3 
N4 
N4 
N4 
N4 
N4 
N4 
N4 
N4 
N4 
N4 
N4 
NK3. 
NK3 
N4 
NK3 
NK3 
N4 
N4 
NK3 
NK3 
N4 
NK3 
N4 
NK3 
N4 
N4 
N4 
N4 


rit: 

RTC 
RTG 
RTC 
RTC 
AEG 
A94, 
RTC 
A94. 
RTC 
A94. 
AEG 
AEG 
AEG 
AEC) 
RTC 
RTC 
RTC 
AEG 
A94. 
A94. 
RTC 
RTC 
RTC 
RTC 

c 

SOUCOR 
SOUCOR 
SOUCDR 
SQUCOR 
SOUCDR 
SOUCOR 
SDUCOR 
SQUCOR 
SOUCOR 
SOUCOR 
SOUCOR 
SOUCOR 
SOUCOR 
SOUCOR 
SOUCOR 
SOUCOR 
SOUCOR 
SOUCOR 
SOUCOR 
SOUCOR 
SOUCOR 
SOUCOR 
SOUCOR 
SOUCOR 
SOUCOR 
SOUCOR 
SDUCOR 
SOUCOR 
SOUCOR 
SOUCOR 
SOUCOR 
SQUCOR 
SOUCOR 
SOUCOR 

snu(:;oR 

SOUCOR 

SOUCOR 

SQUCOR 

SOUtXJR 

SOUCOR 

SDUCOR 

SOUCOR 

SOUCDR 

SOUCOR 

SOUCOR 

SOUC'TIR 

SOUCOR 

SOUCOR 

SOViCOR 

SQUCOR 

SOUCOR 

SOUCOR 

SOUCOR 

SDUCOR 


4 4**4 


+ + ** ♦++ + * 


4 4 

4 4 


4 4 4 4 

4*44 


GTE 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

i 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

I 

1 

1 

i 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 







^ K X W W X X’X X ^ K H K W -X -X^ X X X- X X X X M X X X X HX X X X X X- X X X XXX X X 

PAGE 


X o::- 

r 72040100 

23 MOr.i(JL.E 

OHi" , , , « 4 4 + 4 ♦ , 71O0i;i 

A91C92 4 4 , 4 4 4A97* 

41 



XKX X 

X X X X X X X X X X X 4( X X K X ■>( X X K K X X X X X X K X X X X X K X X- X X X X X X X X X- X- X X X X K X 


RE 
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REF. ADRET 


DESCRIPTION 



QTE 


R 

-056 

290000:1500 

15R 

5% 

NK3 

SOVCOR 

1 


R 

-057 

220001-^700 

470R 

5% 

N4 

8CJ8cnr>; 

i 


R 

-05B 

2900011.000 

lOOR 

5% 

NK3 

BOVCOR 

1 


R 

-059 

2900005100 

5:l.R 

S% 

NK3 

SD860R 

1 


R 

-060 

2200016600 

6B0R 

5% 

N4 

GOyCOR 

1 


R 

-061 

2900006800 

6aR 

5% 

NK3 

^;DVc;oF^‘ , 

1 


R 

-“062 

2210013300 

330R 

5X 

N4 

S09C0R 

1 

n 

R 

“063 

2200021500 

1K5 

5% 

N4 

SOVCOR 

1 

R 

-064 

2900011800 

lOOR 

5X 

NK3 

80yC8R 

1 

R 

-065 

2900001500 

15R 

5X 

NK3 

GOyCOR 

1 


R 

—0 6 6 

22:10005100 

51R 

5% 

{■-34 

BOVCDR 

1 


R 

”067 

2210005100 

51R 

5X 

N4 

SOMCOR 

3 


K' 

-068 

2900001500 

15R 

5% 

NK3 

BOVCOR 

1 


R 

-^069 

2200011000 

lOOR 

5% 

N4 

BoycoR 

1 


!V 

“-070 

2210021000 

IKO 

5% 

K4 

SDVCDR 

1 


R 

”071 

2210021000 

IKO 

5% 

N4 

SOVCOR 

1 


R 

-072 

221001-^1700 

470R 

5% 

N4 

BOyCOR 

1 


R 

-073 

2210014700 

47 OR 

5% 

N4 

soycoR 

1 


R 

-074 

2900001800 

10R 

t:;*/ 

NK3 

GOyCOR 

1 


R 

-075 

2900005100 

51R 

5% 

NK3 

soycOR 

1 


R 

■076 

2900005100 

51R 

5% 

NK3 

SOyCBR 

1 


R 

-077 

2900031000 

lOK 

5% 

NK3 

GCjyC’.OR 

1 


R 

*-078 

2210011500 

150R 

5X 

N4 

GOyCOR 

1 


R 

-079 

2210008200 

G2R 

5% 

N4 

BOyCOR 
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R 
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2210031000 

lOK 


N4 

snycoR 
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IV 
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2900005100 

51R 

5X 

NK3 

ssycDR 
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R 

-082 

2210005100 

51R 

SX 

N4 

soycoR 

1 


R 

-093 

2900001500 

15R 

5X 

NK3 

soyt'OR 

1 


R 

-084 

2210018200 

820R 

5X 

N4 

soycoR 

1 


i'\ 

“085 

2900001500 

15R 

5% 

NK3 

BOyCGR 

1 


R 

-086 

2200018200 

82 OR 

5X 

N4 

soycoR 

1 


R 

-087 

2210005:100 

5flR 

5% 

H4 

soycoR 

1 


R 

-088 

2900005100 

51R 

5% 

NK3 

soycoR 

1 


R 

-089 

2210031000 

lOK 

SX 

N4 

soycoR 

1 


R 

-“090 

2210014700 

4 7 OR 

5X 

N4 

soycoR 

1 


R 

-091 

2210014700 

4 7 OR 

5X 

N4 

soycDF^ 

1 

ii'-i 

R 

“092 

2210021500 

IKS 

5X 

N4 

soycoR 

1 

R 

”093 

2200011000 

lOOR 

5X 

N4 

soycoR 

1 


R 

.^094 
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18R 

5X 

NK3 

soycoR 

1 

n 

R 

“095 

2210021500 

IKS 

5X 

N4 

soycoR 

1 


R 

“096 

ZWOO11000 

lOOR 

5X 

NK3 

soycBR 

1 


R 

-097 

2900011000 

iOOR 

5X 

NK3 

soycoR 

1 


R 

-098 

2210011000 

lOOR 

5X 

H4 

soycoR 
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Z?200018200 
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5X 

N4 

soycoR 
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soycoR 

1 


R 
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33R 

5X 

N4 
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R 
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1 


R 

-103 
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1 
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R 
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5X 

N4 
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5X 

N4 

soyCOR 
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R 
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2200001200 
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5X 
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soyCOR 

1 


R 
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2900001000 

iOR 

5X 
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soyCOR 

1 


R 
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2200005600 
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5X 

H4 
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R 

“109 

2210011200 

120R 

5X 

N4 

soyCOR 
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R 

““110 

2200003900 

39R 

5X 

N4 

soyCOR 

1 


R 

“111 

2900008200 

B2R 

5X 

NK3 

soyCOR 

1 

1 


R 

“112 

2900004700 

47R 

5X 

NK3 

soycGR 


R 

“113 

2900012000 

200R 

5X 

NK3 

soyCOR 

1 


R 

”114 

2210015600 

560R 

5% 

N4 

soycoR 

1 
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“'115 

221002:1.800 

1KB 


N4 

soyCOR 

1 


R 

““116 

2210041BOO 

IBOK 

5K 

N4 

soyCOR 

1 


R 

“117 

2200011000 

lOOR 

5X 

N4 

soyCOR 

1 


R 

“118 

2200002700 

27R 

5X 

N4 

soyCOR 

1 


R 

“119 

2200001000 

1 OR 

5X 

N4 

9(30 COR 

1 


R 

“120 

2200001000 

lOR 

sx 

N4 

soyCOR 

1 


R 

“■121 

2200031200 

12K 

5% 

N4 

soycoii 

1 


R 

““122 

290001lOOO 

lOOR 

SX 

NK3 

soyCOR 

1 


R 

- 124 

2200014700 

470R 

ii:*y 

N4 

soyCOR 

1 


R 

“128 

2900012200 

220R 

SX 

NK3 

soyCOR 

1 


R 

- 129 

2900021000 

IKO 
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soyCOR 

■J. 

1 


R 

“130 

2900021000 

IKO 

5JJ 
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soyCOR 
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IKO 

5X 

NK3 

soycDR 

1 


R 
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IKO 

SX 
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soyCOR 

1 


R 

-133 

2210036800 

6€^K 


N4 

soyCOR 

1 


R 

“134 

2210036800 

68K 


N4 

soycoR 

1 


R 

-136 

2210012700 

2701V 

5X 

N4 

soyCOR 

1 


R 

“137 

2200021500 

IKS 
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N4 

soyCOR 

3. 


fV 

-130 

2900006B00 

68R 

5X 

NK3 

soyCOR 

1 


R 
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NK3 

soyCOR 

1 


f;- 

-140 

2200006800 
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5X 

^4 
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R -141 
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150R 

5Jt 

NK3 

SOODOR 

1 

R -1A2 

2900006800 

68 R 

5« 

HK3 

GOMCOR 

1 

R •■•14:‘4 

2900002200 


5X 

NK3 

SOOCGR 

1 

R -144 

2900006800 

6 eR 

5Jj 

NK3 

SOOCQR 

1 

R -lA\j 

2200021000 

IKO 

5X 

N4 

SCK't:OR 

1 

R --146 

2900002200 

2.2R 

SJt 

NK3 

SOMCOR 

1 

R -147 

2900004700 

47R 

5Ji 

NK3 

SOOCOR 

1 

R -148 

2900001000 

lOR 

5Ji 

NK3 

SOVCOR 

1 

R "149 

2900011000 

lOOR 

5% 

NK3 

SOOCOR 

1 

F;- -150 

2200021200 

1X2 

5% 

N4 

SOVCOR 

1 

R -151 

2210021800 

1K9 

5% 

N4 

SOVCOR 

1 

R -152 

2200025600 

5K6 

5K 

N4 

SOVCOR 

1 

R -153 

2200024300 

4K3 

5% 

N4 

SOVCOR 

1 

R -154 

2900021000 

IKO 

5% 

NK3 

SOVCOR 

1 

R ■•■155 

2900021000 

IKO 

5% 

NK3 

SOVCOR 

1 

R — j. 5 6 

2900021000 

IKO 

sy. 

NK3 

SOVCOR 

1 

R "157 

2210021800 

1 K8 

5% 

N4 

SOVCOR 

j, 

R -158 

2900021000 

IKO 

t'V 

O/* 

NK3 

SOVCOR 

1 

R -159 

2900021000 

IKO 

5^f 

NK3 

SOVCOR 

1 

R ^160 

2900021000 

IKO 

5% 

Nl\3 

SOVCOR 

1 

R -161 

2900021000 

IKO 


NK3 

SO'sJCfJ]'^ 

1 

R "162 

2200016800 

68 OR 

5% 

N4 

SOVCOR 

1 

R — 1A ^ 

2900001500 

15R 

5Jf 

NK3 

SOVCOR 

J 

R — 16 4 

2200021500 

1K5 

5% 

N4 

SOVCOR 

1 

R “-165 

2200006800 

68 R 

5% 

N4 

SOVCOR 

1 

R *“166 

2200014700 

4 TOR 

5% 

N4 

SOVCOR 

1 

R -167 

2210021000 

IKO 

5X 

N4 

SOVCOR 


R -168 

2210031000 

lOK 

SJJ 

N4 

SOVCOR 

1 

R "169 

2210016800 

680R 

5% 

N4 

SOVCOR 

1 

R --170 

2210011800 

leOFs 

5Ji 

N4 

SOVCOR 

1 

R -171 

2210021500 

1K5 

5% 

N4 

SOVCOR 

1 

R -172 

2210018200 

020R 

5Ji 

N4 

SOVCOR 

1 

R "1 73 

2900005100 

SIR 

5% 

NK3 

SOVCOR 

1 

R -174 

2210021000 

IKO 

5X 

N4 

SOVCOR 

1 

R -175 

2200015600 

560R 

5% 

N4 

SOVCOR 

1 

R -176 

2200011200 

120R 

5% 

N4 

SOVCOR 

1 

R -177 

2900001500 

15R 

5% 

NK3 

SOVCOR 

1 

R “178 

2200012.200 

220R 

SX 

N4 

SOVCOR 

1 

R -179 

2210012200 

220R 

5« 

N4 

SOVCOR 

1 

R -180 

2200021000 

IKO 

5X 

N4 

SOVCOR 

]. 

R -181 

2200033300 

33K 

5% 

N4 

SOVCOR 

1 

R -182 

2200023300 

3K3 

5% 

N4 

SOVCOR 

1 

R -183 

2200012200 

2.20R 

5K 

N4 

SOVCOR 

1 

R "184 

2200012200 

220R 

5% 

N4 

SOVCOR 

1 

R "185 

2200015600 

56,0 R 

5% 

N4 

SOVCOR 

1 

F\ “186 

2900001500 

15R 

5% 

NK3 

SOVCOR 

1 

R "187 

2900003900 

39R 

5« 

NK3 

SOVCOR 

1 

R -188 

2200021000 

IKO 

5X 

N4 

SOVCOR 

1 

R "189 

2210041000 

lOOK 

5X 

N4 

SOVCOR 

1 

R -190 

2210041000 

10 OK 

5X 

N4 

SOVCOR 

1 

R -191 

2210034700 

47K 

5% 

N4 

SOVCOR 

1 

R "192 

2210051000 

IM 

5% 

N4 

SOVCOR 

1 

R -193 

2210014700 

470R 

5>( 

N4 

SOVCOR 

1 

R -194 

2210003300 

33R 

5% 

N4 

SOVCOR 

1 

R -195 

2210011000 

lOOR 

5% 

N4 

SOVCOR 

1 

R -196 

2200012200 

2 2 OR 

5X 

N4 

SOVCOR 

1 

R -197 

2210022200 

2K2 

5Ji 

N4 

SOVCOR 

1 

R -198 

2210021000 

IKO 

CJV 

N4 

SOVCOR 

a 

R -199 

2210051000 

IM 

E;»/ 
tJ A 

N4 

SOVCOR 

1 

R "200 

22100156.00 

560R 

c'+z 

N4 

SOVCOFi; 

a 

R “201 

2210015600 

560R 

c:'+> 
■wJ A 

N4 

SOVCOR 

1 

R "202 

2200041200 

120K 

5J{ 

N4 

SOVCOR 

3 

R -203 

2900011500 

150R 

t:’*Z 

NK3 

SOVCOR 

1 

R -204 

2200021200 

iK2 

5X 

N4 

SOVCOR 

1 

R -205 

2200013300 

330R 

5X 

N4 

SOVCOR 

1 

R “206 

2200021000 

IKO 

5X 

N4 

SOVCOR 

1 

R "20? 

2200024700 

4K7 

5X 

N4 

SOVCOR 

1 

Fi; —208 

2900004700 

47R 

5X 

NK3 

SOVCOR 

1 

R -209 

2200041500 

150K 

5X 

N4 

SOVCOR 

1 

R -210 

2900005100 

SIR 
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NK3 

SlJVCOR 

1 

R -211 

2900014700 

470R 

5X 

NK3 

SOVCOR 

1 

R "212 

2210018200 

820R 

5X 

N4 

SOVCOR 

1 

R "213 

2900002200 

22R 

5X 

NK3 

SOVCOR 

1 

R -214 

2900002200 

22 R 

5X 

NK3 

SOVCOR 

a 

R -215 

2900003900 

39R 
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NK3 

SOVCOR 

1 

R -216 
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5X 

NK3 

SOVCOR 

1 

R "217 
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820R 

5X 

N4 

SOVCOR 

1 

R -218 

2200012200 

220R 

c:; V 

N4 

SOVCOR 

1 

R -219 

2200014700 

4 7 OR 

wJ A 

N4 

SOVCOR 

1 

R -220 

2900002200 

22R 

O A 

NK3 

SOVCOR 

1 
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R 

-221 

2.200012200 

22 OR 

S% 

N4 

SDUCOFC 

R 

”22^2 

2200015600 

560R 

5% 

N4 

800COR 

R 

*^’223 

2200015600 

560R 

5% 

N4 

SDOCOR 

R 

-224 

2900001000 

lOR 

5% 

NK3 

800CGR 

R 

-^225 

2900001000 

iOR 

5X 

NK3 

SOVCOR 

R 

-226 

2200001000 

lOR 

5X 

N4 

SOVCGR 

R 

-227 

2900011000 

lOOR 

5X 

NK3 

60VC0R 

R 

-220 

2900012200 

220R 

5X 

NK3 

SOVCOR 

R 

-'229 

2900003300 

33R 

r_-; 4/ 
1.J/+ 

NK3 

80VC0R 

\< 

-230 

2210018200 

B20R 

5*/ 

N4 

80VCOR 

R 

-231 

2200014700 

4 7 OR 

5% 

N4 

8DVCOR 
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*-232 

2200022000 

2K0 

cr 4y 
wJ/+ 

N4 

SOVCOR 

r; 

-233 

2210014700 

4 7 OR 

5% 

N4 

SOVCDR 

R 

-2>34 

2210012700 

270R 


N4 

SOVCOR 

R 

-235 

2210004300 

43R 

5X 

N4 

SSDUCDR 

R 

”236 

2210011000 

lOOR 

S'A 

N4 

BOVCOR 

R 

-237 

2210001000 

lOR 

5% 

N4 

SOVCDR 

R 

-238 

2210015600 

560R 

5% 

N4 

SOVCOR 

R 

-239 

2210018200 

820R 

5% 

N4 

SOVCOR 

R 

-240 

2900011500 

ISOR 

5Ji 

NK3 

SOVCDR 

R 

-241 

2900001200 

12R 

5Ji 

NK3 

SOVCOR 

R 

—'^40 

2900014700 

4 7 OR 

C’*/ 

vJ/* 

NK3 

SOVCOR 

R 

”243 

2900014700 

470R 

5% 

NK3 

SOVCOR 

R 

-244 

2900012000 

20 OR 

5X 

NK5 

SOVCOR 

R 

-245 

2900001500 

15R 

K. */ 

NK3 

SOVCOR 

R 

-246 

2900011500 

150R 

5% 

NK3 

SOVCDR 

R 

”247 

2900002200 

22 R 

5X 

NK3 

SOVCOl’^ 

R 

-248 

2900021000 

IKO 

5K 

NK3 

SOVCOR 

R 

**-249 

220002:!, 000 

IKO 

5% 

N4 

SOVCOR 

R 

-250 

2900021000 

iKO 

5% 

NK3 

SOVCOR 

R 

-251 

2200015600 

560R 

5% 

N4 

SOVCOR 

R 

IhJ a.. 

2900021000 

IKO 

SJi 

NK3 

SOVCOR 

R 

“2 53 

2900011200 

120R 

5X 

NK3 

SOVCOP< 

R 

-254 

2210012200 

220R 

5X 

N4 

SOVCOR 

R 

-255 

2900021500 

1K5 

5% 

NK3 

SOVCOR 

R 

-256 

2200021000 

IKO 

5% 

N4 

sovcorv 
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-258 

2900006800 

68R 

5X 

NK3 

SOVCOR 
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-259 

2900005100 

SIR 

5% 

NK3 

SOVCOR 

R 

-260 

2900004700 

47R 

5X 

NK3 

SOVCOR 

R 

”261 

2900012200 

220R 

5Ji 

NK3 

SOVCOR 

R 
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2900012200 

220R 

5>i 
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SOVCOR 
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4100861000 
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20 
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57 

CRUCIF 

3TGCKTNGX 


B CREUX 
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2 






1 

1 

'■.1 

i 









*■ 0272840100 23 MDHULE UHF , . * , . ^ , 71008 A81C92. * , . . .A97« 

I^;EPF:RE ref, ADRET nESCRIPTlON CF!1’ 

Z0 8007242900 ISOL.ANT MODULE UHE 4*«*. 7100D 0921164 1 

28 8107213200 CGLIUERCLE MOD UHF 0272B4 7100D ADRt'l 3 

28 8107242800 01 MODUL..E VHF 7100C ADRET 1 

7.8 810 ^263000 DAOl.lI,". T OHJ" + + « ^^lOOD A]r'F\^E. T 1, 
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« 0271800000 OtG HF.LANGF.‘UR ,♦,*..»***» 7100Ii * V V'.2*. * * * * * * * 

•X -M -X X ■« M X X -K X « X- X- 4t« X X-■>(■ X -M X X X X -M -X' X -Ji X X X X X X X- X-X X S-X ■)(■ -JH*' ■)<■ X X X X X X X ■)(■ ^tX X X- X' -fi XX X- 


REF'ERE RFIT* ADRET 


c; ~ooi 

C -002 
C -003 
C -OOA 
C -003 
006 
007 
0 -OOl 
8 -002 
-003 
-004 
-OOl 
-002 
-003 
R -004 
R -005 
R -006 
R -007 
1< -008 
T -001 
Z1 
Z1 
Z5 
Z6 
Z6 
ZB 


C 

c 


G 

G 

R 

R 

!•< 


3310022000 
3310022000 
3810011OOO 
3810011000 
3810001200 
3310022000 
3310022000 
4300270000 
4300270000 
4300270000 
4300270000 
2900001000 
2900001000 
2900001000 
2>900001000 
2900001000 
2900001000 
290000-4700 
2900004700 
021S450000 
1271800300 
1272150200 
5500170000 
6130111200 
6-400060000 
GOO71IGOOO 


DtZSCRIPT'ION 


BFR 

BVT-l 

8FR 

Rr!'-; 


5K 

5X 

io% 

10 % 


11 

11 


C81 

CGI 


630 

630 


SNPB 


22PF BIIUTON 
22PF BOUTON 
CilUF-B lOOI-F 
CHUPG lOOPF 
CHIPS 12PF 5X 630 SNI-'B 
22PF BOUTON 5X D 11 CGI 
22PF BOUTON 5X B 11 CGI 
96 POINT ORANGE C* 

96 POINT ORANGE C* 

96 F'OINT GRANGE C, 

96 F'OTNV ORANGE C. 

lOR 
lOR 
lOR 
lOR 
lOR 
lOR 
47R 
A~F¥< 

00 BOUTON H20 
Cl HtlLANGEUR <..**4»***i 
CX SORTIE MELANGEUR .... 
1 ORE 4B1 3.7X112X3,5 j,. . 
i AD 2^5X12 CYLINDRIGUL 
RIVET B 1,2 L 2,-4 
DOTTIER MELAGEUF< 400/480 


1N22PF 

lN22Pr 


SNi-'D CEC2E 


CEC2E 
DEC 2E 
1N22PF 
1N22PF 
ENTREE 
ENTRE.E 
ENTREE 
ENTREE 
5X NK3 
NK3 
NK’3 
NK3 
NK3 
NK3 
SX NK3 
5X NK3 
7100 A 
7100C 
7100D 

* 4 4 -» * * 

FEMDUE 
XC 39 
7iOOA 


S% 

5X 

V 


LCC CICE 

LCG CICE 

EURGFARAIj 

EUROFARAD 

EURorARAD 

LCC CICE 

I.XC CICE 

RTC 

RTC 

RTC 

RTC 

SOUCGR 

SOUCOR 

SOUCOR 

SOUCDR 

SGUCOR 

SOUCOR 

SGUCOR 

SOUCGR 

ADRET 

D997ia0 

C997215* * 4 * 4 4Sr 

RTC 

SAGIC 

HFQM 

E932708 


EASE 

QTE 

1 

1 

1 

1 

j. 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 . 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

4 
2 

5 
1 




10 ♦ B 3 * •>! -X- -K -X -K a « « -K •«• -K- it •« it- it- it- -X -)t it -K it it «■ it- it- «■ it K •; 


-X- 02728:r/0:L00 


Rizr-BRi;: RR.r. adrrt 

2.1 110], 050000 
Z.1. 12?’20B0400 
Z1 1300B10000 
ZJ. 1400215000 
Z1 1409019100 
ZX 1420020AOO 
Z3 3100620000 
Z3 3100660000 
Z5 5500110000 
26 610B020600 
Z6 610Bi20B00 
26 6302060100 
ZB 8107223100 


02 oi-i!“ 


+ + f + 


710011 


IiRSBRlPTltSN 


WOT 24 

,4 7100A 


riL 0^2MM2 RIG* JAUHE 

Cl rk;:raivi jt;! ON rs vhf 

TY~RAR REF SSI IM 

KM09 RhiMABR ^ MALE * VI XA I ARR'TERI": 
TRF 254 MCIC 9 MALE COUDFl Cl 
TRF 254 HCIC 20 MALE COGDi-" 

FXLIRE TRAOERBEE 2.FN 5203--00A 
I'lLTRE TR-AVERSEE 2FN 5203~00RA 
TLJEC &30 4, 1X2X12^S ***.,*,*.* 
ACF 2X6 BOMBEE TAPTTTE CRGCI!-' 
ACF 2XG f/fo^taptite;; CRUCIF 
INC) 6 EOILW J2E 23060180 

SEMEL.L.E MGDULE OHF * * * , . 7lOOEt 


; -X- -M it- -H it-it it it M -K -X X X « X- -X- 

C920272i3401. « * .x- 

PAGE 

;X-X XX-X X X-X X x x-x x xxx 

46 

GTE 

FILOTEX 

3 

G99720B 

1 

PANIiUIT 

13 

RADIAU... 

1 

TRELEC 

1 

TREILEC 

1 

TDK 

11 

TDK 

€■>1 

RTC 

6 

GAt.JBIN DA LID E 

3 

GAUDIN BAGDE 

4 

?>}OMEL 

73 

ADRET 

1 



1 0 f B3 «-K-K -y « -K -X -K X X X-X' « -X-»»X -X-X X -JtX XX X X-X--X-X X -X X X-X-X X-X-WX-XXX •1("X X -X -)( X--X-X X W"M F'AGL 

■X 02747:1.0000 075 F ILTRE 400MHZ ♦ , * « , , * 7;iOOLi A93* ^ , x 

X -X «■ -X -X -K- -K X ^( X X X -X X- X X X X X- X- X X ■»(■)( X X X X •}( X X X X X- a- X- X- X X X X X X-X X X- i((- X- X X- X- X- X X- -IC X X X- X- X- X- X 47 


R’EPERE 

Ri:::r-. adret 

Z1 

1100590000 

Z1 

1100600000 

Z1 

1274710100 

71 

14002:15000 

Z1 

1400222000 

23 

3120092700 

Z6 

6100020600 

ZB 

8007622800 

78 

8007622900 

ZB 

8007632600 

78 

8007632700 

ZB 

8007652700 

Z8 

8101130000 


DESCRIPTION 

COAX RIGIDE ZjO OHM » &A~5O“085 BEAl..ECI'RO 

i" IL.. ^fjiOXI C^OL". 44 + + + ** + + + + *4444 44 I.'.EEC 1 RC.iF IL. 

Cl CARTE FILTRE 4O0MHZ 4 7200A B997471 
KM09 EKDAGE M’^ALE M-IXAT ARRIERE RADI ALL. 

FICHE COODE ^ RIGIDE* BO-311-9072 SEALECTRO 
2,7PF 2',5''Y" 2222 <^7/2 03 270 CDGECO 

ACF 2X6 BDMBEE TAF'TI 1 E CRLJCIF GAUBIN DAODE 
Sl..tl- P0RT F II..TRE 400hHZ 4 , 7200A B932923 
CORPS DE FILTRE 400MHZ 4 7200A C932924 
01S HE REGLAGE FIL-TRE . , 7200A B942020 
EMDDUT COAX FILTRE 400M 7200A A942019 

CAGE IEFl..,Oi'J ril...TI":E 4 4 ... 7200A B942021 
COLONNETTE A SERTIR STD LIGSE 1.1940617 


OTE 

0 

O 

1 

1 

1 

4 

14 

1 

1 

4 

1 

4 





j. f > * r>3 -v « W-W K -K X « «««-K « K« »(■« -K Jt« * 4!-«.» W-K« -x- .y. x.y -X «• «■ WX -X-X XX «■« XX XXXXX 4t XX-X- ii X X XXXX F'A GF 

X O.’/(i.^oOOOC' OO h(.JI.‘Li|..,A 1LUR AM VlOOIi x 

-)( X -Jt X X X 4( X -H X X XX •)(■ K X X4( X' X 4ir X X •)(■ X X X 4(- X X- X' X-X' XX X X X X X K- X X ii- X X X X X X X X X X- X X X X -JtX -Jt X 48 


ref'FRe;: Ri-:r. am-vEt 


riEGCRIPTION 


C -001 
C -002 
C -003 
C -004 
D -001 
R -001 
T -001 
2:1 
21 
21 
7. A 
Z0 


3120021000 
3120021000 
3120021000 
3120021000 
02049^0000 
2000130000 
0218460000 
1100530000 
1275070000 
1300590000 
6900820000 
0280072161 


1 NF 2^5 2222 

:J. N|: 2,5 2222 

1 NF 2,5 2222 

1 NF' 2, ii'i 2222 

00 DIDDEG MODUL, CH, 
CTI-' 60/1 oof;; a 25"Rrr 
00 BOUTON 1-120 2/2 , 

FI L., NU . ET A Mi:- . 6/ J. O , , , , 
Cl MOnUL.ATEUR: AM CHAUD 


S0LJF'I...1BSG 

RllODORSIL 

RAriTA'f'EL.iR 


630 02 102 
630 02 102 
630 02 102 
630 02 102 
7100D 
91028 
7100B 
+ + + + + 
71O0D 


661 


0 1 6X0,9 COUL., NA'J OREL 
.. ■ CAF 21527 


SILTCINES 

MGi:!l..l!.,.A'fEUR 


OI-R 710011 


COGECO 

COGECO 

COGECO 

COGF-CO 

*9'80494* 

RTC 

ADRET 

ELE.:crROFJ:L 

A997S07 

l-IABIA 

RHONE F'OULENC 
A942879 


GTE 

1 

J. 

1 

1 

1 

1 

1 

O 

1 

0 

0 

1 





i 
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X 0273010000 OB CARTE F^’EGISTRE 7100D C92E97x 

■X X X X X -V4-)*W-KX -)( X X -X XX X-H-X -X »C )( XX-WX X-XX XX X X XX XXX X -WX ■»« M-M-K-X-MX XX »«X-X X « X 'X M'X W 49 


REPERE REF, ADRET DESCRIPTION QTE 


1-: 

“001 

142A02B400 

26 TRANS:n ION GOUDE 3429--1003 

3M 

i 

C 

-001 

3150031000 

lONF 5.OS 630 SOX 767 

14 

LCC 

1 

c 

-002 

3700040000 

lHMF/350 L.9 CT 

SI 3 

Sr-RAGUF 

1 

c 

-003 

3234100000 

O ^ IMMF 10(10%250V > 22223S245 

104 

COGECO 

1 

c: 

-004 

3120011000 

lOOPF 2^5 ^N10*2222 632 58 

101 

COGECO 

1 

c 

-005 

312001lOOO 

lOOPF 2^.5 ^N:L0^2222 632 58 

101 

CDGEGO 

1 

G 

-006 

3120024700 

At7HF 2,5 2222 630 02 

472 

COGECO 

1 

C 

-007 

37000G0000 

4, 7MKF/100 L9 *******..* CT 

SI 3 

GPRAGUh:: 

1 

C 

--OOG 

37000fj0000 

4^7hMF/100 t..9 ... * . » CT 

G13 

BF‘RAGUF 

1 

c 

-009 

3700080000 

4,7MKtF/100 i..9 *.. * * CT 

S13 

SPRAGUE 

1 

c 

-010 

3700080000 

4*7MMF/10V L9 CTS13 

SPRAGUE 

1 

G 

-011 

3120008200 

02PF 2,5 2222 632 10 

029 

COGECO 

1 

G 

-012 

3700170000 

22MMF/15U LI4 GT' 

SI 3 

SPRAGUE 

1 

i:i 

-OOl 

4000160000 

LIl 3f 17 ROUGE I ILMP 1002 

l-IP 

1 

n 

-002 

4500540000 

1 N 6263 (REHT'LACE ESM2476246> 

ITT 

1 

li 

-003 

4500020000 

.LN4.1. 51 * * * * * t * * * + 4*4 4*4*44 + 

4 4 4 

FU'ITT^ 

1 

l! 

-004 

4500020000 

IN4151 4*4+44+444444*#**4*4 

* 4 4 

FU*ITT^ 

1 

K 

-001 

1530214500 

DOUBUI INUFFSFIJR Cl TG 2 B 

LJ'U 

JEAN RENA LILT 

1 

L 

-"001 

5303360000 

16MM!'[ 44444444*4444444 2 

/ i 6 

SIRPM(NEOSID) 

1 

□ 

-001 

4300070000 

2N2G96 44+4444444444+444444 

4 4 + 

HOTGRDi..A 

;l. 

G 

-002 

4300050000 

2N2369 A *.r4444*4444*4#4*44 

4 4* 

hQTQRGLA 

1 

Q 

-003 

4300190000 

BC ^13 G < Br;ie4G) 4 4 

4 4 4 

AEG 

1 

R 

-OOl 

2210021000 

IKO 5% 

N4 

SOOCOR 

1 


-002 

2210022200 

2IC2 'ofi 

N4 

SOUCDR 

1 

R 

-003 

2210031000 

lOK 5% 

N4 

SQOCOR 

1 

R 

“004 

2210021500 

1K5 5% 

N4 

SOUCOR 

1 

R 

-005 

2610932200 

9X 22K 4310R-101- 

223 

BOURNS 

1 

R 

-^006 

2210051000 

IH 5% 

N4 

SOUCOR 

1 

R 

""007 

2210031000 

lOK SX 

N4 

SOOCOR 

1 

R 

-008 

2210041000 

lOOK 5% 

N4 

SDOCOR 

1 

R 

-009 

2210041000 

lOOK 5*4 

N4 

SOUCOR 

1 

R 

-OlO 

26:1.0932200 

9X 221 < 431 OR - j. 01 - 

223 

BOURNS 

1 

R 

“Oil 

2210041000 

lOOK 5% 

N4 

SQOCQR 

1 

v< 

-012 

2210023300 

3K3 5X 

N4 

SOUCOR 

1 

R 

-013 

2210032200 

22K SX 

K4 

SOUCGR 

1 

Is' 

-014 

2210032200 

22 K 5% 

N4 

SOUCOR 

1 

R 

-015 

2210032200 

22K 5% 

N4 

SOUCGR 

1 

R 

^-016 

2210031000 

lOK 5% 

N4 

SOUCOR 

1 

R 

""03.7 

22.10032200 

22K 5X 

N4 

SOUCOR 

1 

R 

■03 B 

2210032200 

22K 5X 

N4 

SOUCOR 

1 

R 

-019 

2210032200 

22K 5% 

N4 

SOUCOR 

1 

R 

-020 

2210032200 

22K 5% 

N4 

SOUCOR 

1. 

R- 

-021 

2210032200 

22K 5% 

N4 

SOUCOR 

1 

R 

"*024 

2210012.200 

22OR 5X 

N4 

SOUCOR 

1 

R 

-025 

2210041000 

lOOK 5% 

N4 

SOUCOR 

1 

R 

-026 

2210041000 

lOOK 5% 

N4 

SOUCOR 

1 

R 

-027 

2210041000 

lOOK 5% 

N4 

SGUCQR 

1 


'“028 

2210001000 

lOR 5% 

N4 

SOUCOR 

1 

R 

-028 

2210041000 

lOOK 5% 

N4 

SOUCOR 

1 

R 

■029 

2210041000 

100l< 5X 

N4 

SOUCOR 

1 

R 

-030 

2210041000 

lOOK 5% 

N4 

SOUCOR 

1 

R 

“■031 

2210041000 

lOOK 5% 

N4 

SOUCOR 

1 

R 

-032 

2210041000 

lOOK 5% 

N4 

SOUCOR 

1 

R 

■033 

2210041000 

lOOK 5% 

N4 

SOUCOR 

1 

R 

-034 

2210041000 

lOOK 5% 

N4 

SOUCOR 

1 

R 

“035 

2210041000 

lOOK 5% 

N4 

SOUCOR 

1 

R 

-036 

2210041000 

lOOK 5K 

N4 

SOUCOR 

1 

R 

-03 7 

2210041000 

lOOK 5% 

N4 

SOUCOR 

1 

R 

-038 

2210041000 

lOOK 5% 

N4 

SOUCOR 

1 

R 

■■■039 

2210041000 

lOOK 5>i 

N4 

SOUCOR 

1 

R 

-“040 

2210041000 

iOOK 5% 

N4 

SOUCOR 

1 

R 

-041 

221.0041000 

lOOK 5% 

N4 

SGUC:OR 

1 

R 

-042 

2210041000 

lOOK 5X 

N4 

SOUCOR 

1 

R 

■043 

2210041000 

lOOK 5% 

N4 

SOUCOR 

1 

R 

-044 

2210041000 

lOOK 5X 

N4 

SOUCOR 

1 

Fs 

-045 

2210041000 

ioo[^; 5% 

N4 

SOUCOR 

1 

R 

-046 

2210041000 

lOOK 5% 

N4 

SOUCOR 

1 

R 

-047 

2210041OOO 

lOOIs 5% 

N4 

SOUCOR 

1 

R 

-04G 

2210041000 

lOOK 5>; 

N4 

SOUCOR 

1 

R 

“■’049 

2210041000 

lOOK 5% 

N4 

sguc:gr 

1 

R 

-050 

2210022200 

2K2 5X 

N4 

SOUCOR 

1 

i;; 

"051 

2610932::!00 

9X 22K 431 OR-10:L* 

223 

BOURNS 

1 

R 

-052 

2210041000 

lOOK 5X 

N4 

SOUCOR 

1 

GN 

-001 

4157413BOO 

SN 74 1.8 :l 3G N 3 * 4 * * * *44 . * 

* * 4 

IPX AS 

1 

SN 

-002 

4160452eK>0 

G""HOS 4528 f*************** 

4 4 4 

RTC 

1 

SN 

-003 

4200340000 

1..M 339 N B+ , , ... 


NS 

1 

GN 

-004 

4160400200 

C"''M08 4002 4444 + 4«4444444«4 

4*4 

RTC 

1 

GN 

-005 

4160405300 

G""MOG 4053 4**44#**44*****4 

4 4 4 

RTC 

1 

SN 

-006 

4160402700 

G-MQG 4027 *.444*4444*4*444 


RTC 

1 

GN 

--007 

4157424400 

SN 74 LS 244 N 3 . * . 

4 4 4 

TEXAS 

1 















10*83 


0 

XXX 


'27301 


Fv'EF'ER’E RET. AliiRET 


GN-OOB 

SN-009 

GN-0:lO 

SN-0.1.1 

7.1 

21 

21 

21 

26 

26 


■4167-^ 3 7400 
4167437400 
4167437400 
4167437400 
1273010300 
1300440000 
1900200000 
1900250000 
6360031000 
6400530000 


DEBCRIPTION 

C-M08 74 C 374 N *.* * 

C-MOS 74 C 374 N ;***’•"•**- 

C--MOS 74 C 374 N 

C-HOS 74 C 374 N ♦.*,,..!***** 

c;i; REGl BTRE .! ‘ M I I 71 OOP 

FP301 1/8 . SF'M 32 
Ex I KAOTl.; Ills' r.tL;. EAR I F' ^ EI )”UA 11 "! JR * 

RAlI-’^v^'^y No’“s'^7100A 

isAK 3 f 2X 6X 1 F'L A’l E 101 

OEILLET LAITON ,,...5“ 2070 


NB 

NS 

NS 

NS 

1:1997301 

Ht,LL..ERKANN 

TRELEC 

B942621 

MF-GM 

MFOM 


PAGE 


cne 

1 

1 

1 . 

1 

1 

O 

1 

1 

o 




kj 
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■X 0:-573020i00 OO MOI’iULE lOMHZ 7100D A92 A90Fi97-x 

X « ^41«. -K ■» X X- X- ^( X- X -X- X ■)( -X-» «-K »i- ■>(• ■>(• »■ ■)(■ -K -X- (-M- -X -X X X X X «■ -X X -K-« X X X M ■>( X X -X -X X X X X X X X -X K M XX 51 



:peke 

REF, AI'iRFT 


DESGRIPTIGN 


DTE 


001 

0272980100 

00 9EMEL1...E PAS DE 10MH2 7100D 

A920273020i 2/2 

1 

B 

-OOl 

1400215000 

KMU9 EMBABE^ 

MAi...E ^ F :! X A T ARRI ERE 

RArilAU... 

1 

B 

-002 

1400215000 

KM09 EHBABE^ 

M AL.E H-' IX A T A R RIE RE 

RADIALL 

1 

C 

-001 

3910004700 

GRIPS 47Pr- 

lOX' 630 

SNPB CEG2E 

EUr::Gi-^ARAIi 

1 

c 

-003 

3B10006B00 

ci^iiF9 6e^F'r 

10% 630 

SNPB CEC;2E 

EiURGFARAD 

1 

C 

-004 

3120094700 

4f7PF 2,5 

2 2 21-^ 

632 09 478 

COGFGG 

] 

c 

■■“005 

3900130000 

PASTILLE 1 

NF 

0;NY 605 

L.CC 

1 

C' 

-006 

3120021000 

1 NF 2,5 

2222 

630 02 102 

GGGEGG 

1 

c 

-007 

3120094700 

4,7PF 2,5 

^ o 

632 09 470 

COGECG 

1 

c 

-OOG 

3120021000 

1 NF 215 

2LS22 

630 02 102 

CGGEGCJ 

1 

c 

-009 

3120094700 

4*.7Pr 2^5 

2222 

632 09 470 

COGECO 

1 

c 

”010 

3900130000 

PASTILI.E 1 

NF 

GNY 605 

L CC 

1 

c 

-oil 

312002.1000 

1 NF 2 ^ 5 

2 2 

630 02 102 

COGECG 

1 

c 

“012 

3120094700 

4,7P1 2^5 


632 09 470 

COGECO 

1 

c 

-013 

3120021000 

1 NF 2,5 

2222 

630 02 102 

COGECO 

1 

c 

”014 

3120092700 

2,7PF 2,5’“Y'^ 

■^.i ^ V “ j 

632 03 270 

COGECG 

1 

c 

-015 

3120021000 

1 NF 2,5 

2222 

630 02 102 

COGECO 

1 

c; 

-016 

3120094700 

4^7PF 2,5 

2222 

632 09 470 

COGECG 

1 

c 

-017 

3800130000 

PASTILI..E 1 


GNY 605 

LCC 

1 

c 

-018 

3120021000 

1 Nl- 2,5 

p p p p 

630 02 102 

COGECO 

1 

c; 

“019 

3:1.20021000 

1 NF 2,5 

22 2 2 

630 02 102 

COGECO 

1 

c 

-020 

3800042200 
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2210013900 

39 OR 

5% 

N4 

SGOCGI'< 

1 

R '"086 

2200021200 

IK 2 

SX 

HA 

SGOCGR 

1 

R -097 

2200016800 

680S's 

5X 

N4 

GOOCOR 

1 

R “088 

2200014700 

470R 

SX 

HA 

SOOCOR 

1 

R -089 

2210021000 

IKO 

5X 

N4 

st;)oc:GR 

1 

R -090 

2210022200 

2K2 

5X 

N4 

SOOCGR 

:i 

R -091 

2210024700 

4K7 

5% 

N4 

SGOCGR 

1 
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P-EPER)::; REI-', AIIRET 


DESCRir-TlGN 


f;: 

“092 

2210012700 

270R 

\< 

- 093 

2210022200 

2K2 

R 

-094 

2210021000 

IKO 

R 

-095 

2210021000 

IKO 

R 

-096 

2900003300 

33R 

['ll 

-097 

2900003300 

33l'‘; 

Fc 

-098 

2200015600 

5 6 OR 

R 

-099 

2200022200 

2K2 

R 

-100 

2900011000 

1OOR 

R 

-101 

2200011000 

lOOR 

R 

“102 

2200031000 

lOK 

R 

“103 

2200011000 

1 OOR 

R 

"104 

2900023300 

3K3 

r;: 

■•105 

2200023300 

3K3 

R 

-106 

2900021000 

IKO 

J”; 

-107 

2900004700 

47R 


GN-O02 
SN-003 
GN-OO^ 
BN-00‘5 
GN--006 
T -OOl 
T -002 
T -003 
Z1 
Z1 
Z1 
Z1 
21 
Z1 
21 
Z1 
ZG 
26 
26 
Z6 
Z6 
26 
26 
Z6 
26 
26 
20 
20 
20 
28 


-a 10086^700 
■^101010900 
4101 01.31.00 
41010131.00 
4200370000 
0216940000 
0216860000 
0216>830000 
1100430000 
1100440000 
110OU30000 
1100590000 
1100890000 
1100900000 
1300600000 
1400202500 
5500170000 
6101030800 
6103031600 
6130110600 
6>130111000 
6200010000 
6220030000 
6301010000 
6305030000 
6400870000 
8007243500 
8107169500 
8107213800 
8107243600 


B 

0647 B 
10109 
10131 
10131 P .. 
1. 11-h 2 ... 
BOl.nON H20 

tori:: i-!20 

TORE 1!20 


vj/. 

5% 

55. 

55!; 

55t 

5% 

55i 

55i 

55f 

5X 

55; 

55; 

55; 

55; 

55; 

5% 


4 + 4 4- 


4^ 4 4 4 4 


4 4 + 4*4 


L'CERAMIQUi; 


........... 


3/2 


... 

... 


.... 


N4 

N4 

N4 

N4 

NK3 

NK3 

N4 

N4 

NK3 

N4 

N4 

N4 

NK3 

N4 

NK3 

NK3 

... 

... 

... 


..... 
..... 
..... 
* . . + + 
..... 
FMA2R 


cr-' 

MC 

MO. 

HC 
MC 
00 
OO 
OO 

r»1^AX 2,1. A ..... 

CABLE BLINBE GRIG 
riL.NU. [■:tame.6/io 

COAX RIGIBE 50 OHM . BA--50-085 
Ell,. TEFLON ROIJGE .... JAt.lGE 30 

FIL TE’IFLON JAUNE .... JAUGE 30 

GOUPLIGGO IXJ. ,2 COUL. NATUREL 
EMBOUT KX21A '7ERTIC. 22206-110 
TORE 4B1 3.7X1. . 2X3.5 ......... 

INO 3X8 ERA 1 BEE E/90*‘CRUCir 
3 X17:> CYL.IND 6 i>ANS CREUX 
2,5X 6 CYLINBRIQUE FENDUE 
2 f 5X10 CYLINBRIQI..IE EENHUE 
HEXAGONAL U8UEL » H * 
HEXAGONAL USUEL H-P 
EOENTAIL 

3 CONTACT REF 55 03--01 
8TRIP CHOMERICG REF 1363 -I 250 
I0Gi..ANT MODULI’; lOMI-12 ... 71O0B 
BAOUET 10MH2 * PIECE N'2* 7100A 
COUOERCLE MODULE 10MH2 , 7100B 
Cl MODULE lOMHZ ........ 7100B 


INO 
LAD 
LAD 
AC I 
LAI 
AC I 
AC I 


'2l fZf 

3f 

2^5 


so VCOR 

SDVCOR 

EOVCOR 

GOVCOR 

SOVCOR 

GOVCOR 

SOVCOR 

s;ovcoR 

SOVCOR 

SOVCOR 

SOVCOR 

SOVCOR 

SOVCOR 

EOVCOR 

SOVCOR 

SOVCOR 

PLESSEY 

)■■1...ESSEY 

MOTOROLA 

MO TORDL. A 

MOTOROLA 

GCIE-BXMS 

ADRET 

ADR‘ET 

ADRET 

FII..ECA 

FILEGA 

ELECTROFIl. 

SEALECTRO 

FILECA 

FIEECA 

NAB IA 

ATI 

RfC 

STOCK!NOX 

GTOCKINDX 

SAGIC 

SA0IC 

SAGIC 

SAGIC 

SAGIC 

NO MEL 

GETELEC 

A9327e5 

ADRET 

ABRE1 

ADRET 


54 ^ 

GTE /' 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 . _ 

1 

1 

1 . 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

o 

0 

0 

o 

13 

40 

40 

10 

1 
] o 

i 

40 T 

i 

1 
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1 

1 
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1;:EP1:"K1J: REi- . ADRET 


DESCRIPTION 


71 

71 

71 

71 

71 

71 

73 

73 

74 
7.6 
Z6 
Z6 
70 


1101050000 
i272070''i00 
i 300590000 
1300(310000 
1400215000 
1420020600 
3100620000 
3100660000 
4500310000 
6108020600 
6108120B00 
6302060100 
£5107223700 


FIL 0.2MH2 RIG. .JAUNE UCT 24 F“IL.QIFX 
Cl REr-'ARTIT IDN FP 10Mi 17 7100A F99720 i* 

GDGPLISGO 0^6X0 *9 COUL . NAT UREL S-1ABIA 
TY-RAP ............ InF!" SST IM F-ANDUlT 

KM09 EHBASE'MALE'FIXAT ARRIFRC RADIAL.L 
Tr<F 254 MCIC 20 MALE COUDE TKEL.I;.C 

FI LYRE TRAOERSEE 2FN 52O3--0OA TDK 
FIL.TRE TRAOERSEE ZEN 5203-OORA TDK 

1 H 4448 ITT 

ACF 2X6 BOMBEE TAPTITE CRUCIF GAUDIN 

ACF 2X8 F/90'TAPTITE CRUCIF GAUDIN 

INC 6 EOEN ,J7E 23060180 NOMEL 

SrMFLLE i*1GDULI-: lOMHZ ... 7100B AURET 


DAUDE 
DA DDE 


GTE 

3 

1 

0 

10 

o 

1 

10 

29 

1 

2 

2 

Z9 

1 
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DESCRIPTION 


C - 


c 

c 

c 

c 

c 

c 

c 

c 

c 

c 

c 

c 

n 

0 
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c 

c 

c 

c 

c; 

c 

c 

c 

c; 

c 

c 

c 

c; 

c 

c 

c 

c 

c 

c 

c 

c 

c 

c 

c 

c 

c 

c 

c 

c ■ 

c ■ 

c ■ 

c ■ 

c ■ 

c ■ 

c 

c 

c 

c 

c 

c 

c 

c: 

c 

c 

c 

c 

c 

c 

c 

{.■; 

c 

t; 

c 

c 

c; 

0 

c 

c 

c 

c; 

c 

c 

D 

n 


001 
■002 
003 
“004 
--005 
-OOA 
“007 
“008 
-009 
“010 
-oil 
-012 
“013 
-014 
-OIS 
-016 
“017 
“Oie 
-019 
“020 
“021 
“022 
“023 
“024 
•-025 
“026 
“027 
“028 
“029 
-030 
”031 
-032 
•-033 
-034 
-035 
-036 
-037 
-038 
-039 
-040 
-041 
“042 
-043 
-044 
"045 
•046 
-047 
-048 
-049 
-050 
-051 
-052 


3700180000 

3700180000 

3120001000 

3120006800 

3.1 20002700 

3300470000 

3300470000 

3120001800 

3120096800 

3700180000 

3150031000 

3300487000 

3301100000 

3300487000 

3301lOOOOO 

3700180000 

3150031000 

3120008200 

3120000200 

3120002200 

3300680000 

3300680000 

3120002200 

3300680000 

3150031000 

3150031000 

3120008200 

312000B200 

3700180000 

3234100000 

3211196000 

3212100000 

3211196000 

3212100000 

3700180000 

3700180000 

3150031000 

3150031000 

3233100000 

3700180000 

“700180000 


22HME/160 

22MHr/16y 


5,08 

5,08 

> p » 


n..* 

7,6 
7,6 
»J' 


iOPF 

6aPF 2,5 
27PF 2,5 
470PF 
4 7 OFF 

18FT 2,5 _ 

6,8PF 2,5M;i* 
22MMF/3.6V 5, Of 
lONF 5,08 630 
487PF 7,6 

lOOOPF 7,6 
487PF 7,6 

lOOOPF 7,6 
22HMF/16V 5,00 
lONF 5,08 630 
82FT 
82PF 

■70 pfr 

^"’680PF 
680f-F 
22PF 2,5 
6GOFT 
lONF 5,08 


2222 632 
2222 632 
2222 632 
5X 2500 , 
SK 2500 


222'5 

2222 


632 

632 


2 % 

2.% 

2 % 

2K 


r} 


, vJ 


lONF 
82.FT 

82PF _ _ 
2.2HHr/160 


5,08 

2,5 


*\<* 

7 , 6 
7,6 

7,6 

630 

630 


i,08 


GGX 
2222 632 
2222 632 
2222 632 
5X 2500 .. 
5Jf 2500 , . 

2222 63'-' 
5%"~2500 

GOX 
GOX 
2222 632 
2222 632 


* 59 sr 
, 59SP 
T395 
767 14 
10 829 
10 829 
10 229 
59 SF- 
59 SP 
iO 229 
59 SP 
767 14 
767 14 
lO 829 
lO 829 
7;wL=; 


0,1MMF 10 <10X2500 > 222235245104 
1960PF 1,25X 630 PL.S3yCPS3 

PL.S8/CPBB2 
1960PF 1,25% 630 PLS3/t;i--S3 

lOOOOPF 1,25% 630 PLSe/CPS82 

22MMFyi60 5,08 7 3W 

22MMF/160 5,08 T395 

lONF 5,08 630 GGX 767 34 

lONF 5,00 630 GOX 767 14 

lONF 10 <10%25D0)2222352451 02 


-053 

•054 

“055 

-056 

“057 

■-058 

-059 

“060 

“061 

-062 

-063 

-064 

“065 

-066 

“067 

-068 

“069 

-070 

-071 

“07::> 

-073 

-■074 

-075 

-076 

-077 

"078 

-001 

-002 


3700180000 

3150031000 

3120011000 

3150031000 

3150031000 

3150031000 

31200082.00 

3120000200 

3120093300 

3120008200 

3120008200 

3150031000 

3120021000 

3120021000 

3700180000 

3150031000 

3120008200 

3120008200 

3120093300 

3120008200 

3120008200 

3150031000 

3120008200 

3120008200 

3150031000 

3120008200 

3120008200 

3150031000 

3150031000 

3150031000 

31500;'51000 

3150031000 

3120008200 

312000B200 

37001 ElOOOO 

312000.2200 

3120002200 

4500020000 

4500020000 


22MMF/168 
22MNF/160 
22MMF/160 
lONF 5,08 
lOOPF 2,5 
lONF 5,08 
lONF 5,08 


i,08 

t S 

2,5 


lONF ■=: 

82PF 

82Pr 

3t3pr 2,5’'Z" 
82PF 
82 PF 
iONF s;03 63V 
1 N!" 

1 NF 

22HMF/16V 


5., 08 
5,08 
5,08 
63V 

"N10*2222 
63V 
63V 
63V 


^, o 

2,5 


, a 

2,5 


Jh- 

2222 

2227 

2222 

2227 


5,08 

2,5 


lONl 
G2PF 
82PF 
3,3P1- 
82PF 
82F'F 
lONF 
82FT 
82PF 
lONF 
82(--|'" 

82FT-- 
lONF 
lONF 
lONF 
lONi'- 
lONF 
B2F1- 

82F‘r _ 

22l'iMr/16V 
22PF 2,5 
22PF 2,5 
1N4151 ., 
1N4151 , , 


5,08 
63 V 


2,' 

2,5 

2,5 

5,08 

2 t V j 

2,5 

5,08 

v:, , 

j.- t 

5,0G 
5, OG 
5, OB 
5, OB 
5, 08 


■V/' 


630 


630 


630 

63;0 

630 

630 

630 


2 


f o 


^ j f 


08 


2222 

222^^ 

2222 

2222 

2222 

2222 
2222 


2 2 

2222 
2222 




T395 UNION CARBIDE 
T39S UNION CARBIDE 
10 109 CGGECO 
10 689 COGECO 
10 279 COGECO 
59 SP GAM 
59 SP GAM 
10 189 COGECO 
09 688 COGECO 

T395 UNION CARBIDE 
GOX 767 14 LCC 
2oOV 4 * , S9SF' GAM 
250V 4 4 4 S9GP GAM 
250V 4 4 * 59SP GAM 
250V 4,4 59SP GAM 

UNION CARBIDE 
L r‘F 

COGECO 
COGECO 
COGECO 
GAM 
GAM 

COGECO 
GAM 
LCC 
ICC 
COGECO 
c:oGir;co 

UNION CARBIDE 
COGECO 
RTC 
RTC 
RTC 
RTC 

UNION CARBIDE 
UNION CARBIDE 
LCC 
LCC 

COGECO 

UNION CARBIDE 
UNION CARBIDE 
UNION CARBIDE 
LCC 

COGECO 
LCC 
LCC 
LCC 
COGECO 
COGECO 
COGECO 
COGECO 
COGECO 
LCC 

02 102 COGECO 
02 102 CGGECO 

T395 UNION CARBIDE 
767 14 LCC 
10 829 COGECO 
10 829 COGECO 
09 338 COGECO 
10 829 COGECO 
10 829 COGECO 
767 14 LCC 
10 829 COGECO 
10 829 COGECO 
767 14 LCC 
10 829 COGECO 
10 029 COGECO 
767 14 LCC 
767 14 LCC 
767 14 LCC 
767 14 LCC 
767 14 LCC 
10 829 COGECO 
lO 829 COGECO 

T395 UNION CARDIDF 
10 229 COGECO 
10 229 COGECO 
4 4 4 4 4 4 FU* ITT* 

.44,44 FU’ITT* 


GOX 

632 

GOX 

GOX 

GOX 

632 

632 

632 

632 

632 

GOX 

630 

630 

GOX 

632 

632 

632 

632 

632 

GOX 

632 

632 

GOX 

632 

632 

GOX 

GGX 

GOX 

BOX 

GOX 

632 

632 

632 

632 


T395 
T395 
T39S 
767 14 
58 101 
767 14 
767 14 
767 14 
10 829 


10 

09 

10 

10 

767 


829 

338 

829 

829 

14 
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3. 

1 
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1 

1 

1 

1 

1 

1 

3. 
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1 
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1 

1 

i 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

3. 

1 

3, 

3. 

i 

1 

1 

1 

1 

3. 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

3. 
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1 

1 

3. 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

3. 

1 

1 

1 

1 
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REPERE 

r.i --003 

REF* ADRET 

4500020000 

DESCRIPTION 

1N4151 «..***..****.,***.* 


ru*ITT* 

QTE 

1 

B 

^004 

4500020000 

1M41^1 *******++++***#♦ 

* * * 

* ♦ • * 

FU*ITT* 

1 

El 


4500020000 

1N4151 ,..*,,,*,*,4,.., 



ru*ITT* 

3. 

L 

-001 

5303360000 

16MM!'J ********• + ****** 

ZD 

2/3.6 

SIRPM<NEOSID> 

1 

L 

-002 

5303360000 

16MMH ««*«4**4*«**««*« 

ZD 

2/16 

sirf‘M<ne;osid) 

1 

F' 

-ooi 

2130470000 

47R 3/4" 15T CERMET 


43 P 

SPECTROU 

1 

P 

-002 

2132100000 

1 K 3/4" 15T CERMET 


43 P 

SFERNICE 

1 

P 

“003 

2.133220000 

22K 3/4" 15T CERMET 


43 P 

SPECTROL 

1 

« 

-001 

4300190000 

BC 413 C (PC1G4C) .4,44 



AEG 

1 

Q 

-002 

4300190000 

BC 413 C <BC1G4C) ..,, , 

* * * 

+ * + + 

AEG 

1 

Q 

-003 

4300110000 

BC 416 C (BC214C> . 



AEG 

1 

Q 

--004 

4300110000 

BC 416 C <BC214C) 44,4. 

* 4 * 

* * ♦ * 

AEG 

1 


413 

413 


Q ”003 4300190000 HC 
Q -006 4300190000 BC 
a -007 4300OS0000 2N2369 
Q -OOe 4300050000 2N2369 
Q -009 4300070000 2N2B94 
Q -010 4300050000 2N2369 
0 -Oil 4300050000 2N236 j9 
Q ”012 4300070000 2N2894 


C 

C 

A 

A 


<BC184C) 

<BCie4C) 




A 

A 


* ♦ + + 


4 t # « * 


+ **44 

***** 


* 4 * * * * 


******* 


ai.::g 

AEG 

MOTOROLA 
MOTOROLA 
MDTOFraLA 
MOTOROLA 
MOTOROLA 
HGTOROLA 


i 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 


a -013 

4300140000 

2NS179 CONI'ROLE 

+ * 

* * * * 

4 4 ADRET 

SGS 

3. 

Q ”014 

4300050000 

2N2369 A 

* 

* + + * * 

t * + 

+ * + * 

******** 

MOTOROLA 

1 

Q -015 

4300070000 

2N2e94 * 






MOTOROLA 

1 

a -016 

4300140000 

2N5i79 CGNTROLF * * 



GGS 

1 

« -^017 

4300140000 

2N5179 CONTROL.E 

4 * * 

* + * + 

4 4 ADRET 

SGS 

1 

R “001 

2500060400 

604R ' 


IX 

0,3 

u 

SMA207 

DRALORIC 

1 

R ”002 

2500136500 

3K65 


1% 

0,3 

u 

SMA207 

DRAL.ORIC 

1 

R -003 

2500186600 

8K66 


IX 

0,3 

w 

SMA207 

DRALORIC 

1 

R -004 

2210011OOO 

lOOR 





5X N4 

SOMCOR 

1 

R -005 

2500149900 

4K99 


1% 

0,3 

ut 

SMA207 

DRALORIC 

1 

R “006 

2210021000 

IKO 





5X N4 

SDOCOR 

3. 

R -007 

2500110000 

IKOO 

■K- 

IX 

0,3 

w 

SMA207 

DRALORIC 

1 

R -008 

2210005100 

SIR 





5X N4 

SOOCOR 

3. 

R -009 

2210005100 

SIR 





5X N4 

SOVCOR 

1 

R -OlO 

2500110000 

IKOO 


1% 

0,3 

u 

SMA207 

DRALORIC 

1 

R “Oil 

2500110000 

IKOO 

«■ 

1% 

0,3 

u 

SMA207 

DRALORIC 

3. 

R -012 

221003,1000 

100F< 





SX N4 

SOVCDR 

1 

R "013 

2210022700 

2K7 





5X N4 

S0<4JC0R 

1 

R -014 

2500051100 

51IR 


IK 

0,3 

w 

SMA207 

DRALORIC 

1 

R “015 

2500051100 

51IR 

■X- 

1% 

0,3 

u 

GMA207 

DRALORIC 

1 

R -016 

2210024700 

4K7 





5X N4 

SOVCOR 

1 

R -Ol? 

2500051100 

51 IR 

-X 

VA 

0,3 

u 

GMA207 

DRAI..ORIC 

1 

R -018 

2500051100 

51 IR 

K 

1% 

0,3 

w 

SMA207 

DRALORIC 

1 

R -019 

2210021000 

IKO 





5X N4 

SOVCOR 

1 

R -020 

2500051100 

51 IR 

X 

1% 

0,3 

w 

SMA207 

DRALORIC 

1 

R -021 

2500051100 

51 IR 

■X 

IX 

0,3 

Ul 

GMA207 

DRALORIC 

1 

R -022 

2210011500 

150R 





SX N4 

SDVCOR 

1 

R -023 

2210011500 

15 OR 





5X N4 

SOUCOR 

1 

R -024 

2210021000 

IKO 





SX N4 

GOVCDR 

1 

R “025 

2210021000 

IKO 





5X N4 

SOUCOR 

3. 

R -026 

2210012200 

2.2 OR 





SX N4 

SOUCOR 

1 

R -027 

223 0021000 

IKO 





5X N4 

SOUCOR 

1 

R -028 

2210021000 

IKO 





5X N4 

SOUCOR 

1 

R -029 

2210023300 

3K3 





5X N4 

SOUCOR 

3. 

R -030 

2210023900 

3K9 





5X N4 

SOUCOR 

1 

R -031 

2500260400 

60K4 

x 

IX 

0,3 

w 

SMA207 

IiRALDRIC 

3. 

R “032 

2500260400 

60K4 

■X 

IX 

0,3 

Ul 

SMA207 

DRALORIC 

1 

R -033 

2210011000 

3 OCR 





5X N4 

SOUCOR 

3. 

R “034 

2210021000 

IKO 





5X N4 

SOUCOR 

1 

R -035 

2500235700 

35K7 


IX 

0,3 

w 

SMA207 

DRALORIC 

1 

R “036 

2210036800 

68K 





5X N4 

SOUCOR 

1 

R -037 

2210011000 

3 OOR 





5X N4 

SOUCOR 

3. 

R “038 

2500217400 

17K4 

X 

IX 

0,3 


SMA207 

DRAL.ORIC 

1 

R “039 

2500173200 

7K32 

■X 

IX 

0,3 

w 

SMA207 

DRA1...0RIC 

1 

R -040 

221003B200 

B2K 





5X N4 

SOUCOR 

1 

R -041 

2500235700 

35K7 

■X 

:l.x 

0,3 

Ul 

SMA207 

DRAI..aRIC 

1 

R “042 

2500235700 

3SK7 

X 

IX 

0,3 

UJ 

SMA207 

DRALORIC 

1 

R “043 

2210031000 

lOK 





5X N4 

SOUCOR 

3. 

R “044 

2210031500 

15K 





5X N4 

SOUCOR 

1 

R "045 

2210021000 

IKO 





5X N4 

SDUtXlR 

1 

R “046 

2500060400 

604R 

X 

IX 

0,3 

14 

BMA207 

DRALORIC 

3. 

R -047 

221003,1000 

lOOR 





5X N4 

SOUCOR 

1 

R “048 

2210011000 

lOOR 





5X N4 

SOUCOR 

1 

R -049 

2210011000 

lOOR 





SX N4 

SOUCOR 

1 

R -050 

2210031000 

lOK 





5X N4 

SDUCCJR 

1 

R “051 

2210043900 

3 9 OK 





5X N4 

SOUC^tJR 

1 

R "052 

2210011000 

lOOR 





5X N4 

SOUCOR 

1 

R -053 

221001B200 

8 2 OR 





5X N4 

SOUCOR 

1 

R “054 

2210034700 

47K 





5X N4 

SOUCOR 

1 

R "055 

2210034700 

47K 





5X N4 

SOUCOR 

1 
























i 

lb 


0 








I; 


IP 

*i 


K 


1 o. £} 3 * ^ ^ ^ i ^ S^ ■’^ ■“ ■^' ■^■'*‘' '^' ■^- ■><■ «•« * «■>t 

*■ ^ GENFJRATEUR * 7100D Bf?2t * + + + •. ^ * ♦A97-X- 

if -X « X « ■)(■ * X X- •)( it X- W -X-« X- X -X-M-X- •» X X X •» «. X X X X -X -X -W X-M « X-X X X XX-X -X XX XX X-X X XX X XX X X XXX 


REPERE REF. ADRET 


ECSCRIPTION 


R -056 

2210034700 

47K 

R -057 

2210034700 

47K 

R -058 

2210024700 

4K7 

R -059 

2210031000 

lOK 

R -060 

2210021000 

IKO 

R -061 

2210022200 

2K2 

R -062 

2210015600 

560R 

R -063 

2210012200 

220R 

R -064 

2210012200 

220R 

R -065 

2210005100 

SIR 

F>! —066 

2210022200 

2K2 

R -06? 

2210031000 

lOK 

R "068 

2210021000 

IKO 

R -069 

2210013300 

330R 

R -070 

2210011000 

lOOR 

R “071 

2210033300 

33K 

R -072 

2210023300 

3K3 


R -073 2210021000 
R -074 2210021000 
R -075 2210015600 
R -076 2210031000 
R -077 2210021000 
R -078 2210022200 
R -079 2210013300 
R -080 2900011000 
R -081 2210005100 
R --002 2210021800 
R -083 2210021800 
R -084 2210005100 
R -085 2210011000 
R -086 2210012200 
R -087 2210012200 
R -088 2900011000 
R -089 2210023900 
R -090 2210012200 
R -091 2210012200 
R -092 2210024700 
R -093 2210011000 
SN-OOl 4200330000 
SN~002 4200330000 
CN-003 4200110000 
SN~004 4157415800 
SN-005 4160451800 
SN-O06 4160451GOO 
GN~007 4200090000 
SN~008 4200180000 
5N-009 4200180000 
SN-OlO 4150740000 
SN~011 4150748600 
SN-012 4150747300 
KN-013 4150749000 
SN-014 4150748600 
T -OOi 0219030000 
T -002 0219040000 
T -003 0217010000 
T -004 0217000000 
T “005 0215500000 
T -006 0215500000 
T -007 021B2BOOOO 
T -008 0218200000 
T -009 0218300000 
T -010 0218290000 
T -Oil 0218310000 
T -012 0214830000 
1 -013 0213760000 
T -014 0218320000 
21 1273070300 

Z1 1400109900 

21 1900200000 

Z1 1900220000 

Z4 4900020000 

Z4 4900080000 

Z5 5400050000 

Z6 6400530000 

Z6 6900140000 


IKO 
IKO 
560R 
lOK 
IKO 
2K2 
330R 
lOOR 
SIR 
1K8 
IKG 
SIR 
lOOR 
22 OR 
220R 
lOOR 
3K9 
220R 
220R 
4K7 
iOOR 

LH 318 N B+ ...... 

LH 318 N B4- ...... 

TBA 673 MODULATEUR 

GN 74 LG 158 N *.. 

C-MOS 4518 ....... 

C-MOS 4510 ....... 

LM 741 CN , DIP 
1458 N B+ DIP 8 
145B N B-f- DIP 8 
74 LG OO N 3 
86 
73 
90 
86 


5X 

N4 

GOUCOR 

5% 

N4 

GOUCOR 

5X 

N4 

GiJOCQR 

3% 

N4 

SOVCOR 

5% 

N4 

SOVCOR 

5% 

N4 

SOVCOR 

5% 

N4 

SOVCOR 

5X 

N4 

SOVCOR 

5X 

N4 

SOVCOR 

SX 

N4 

SOVCOR 

5X 

N4 

SOVCOR 

5X 

N4 

SOVCOR 

5X 

N4 

SOVCOR 

5% 

N4 

SOVCOR 


N4 

SOVCOR 

5X 

N4 

SOVCOR 

5X 

N4 

SOVCOR 

5X 

N4 

SOVCOR 

E.;*/ 

N4 

SOVCOR 

5X 

N4 

SOVCOR 

SX 

N4 

SOVCOR 

5X 

N4 

SOVCOR 

5X 

N4 

SOVCOR 

SX 

N4 

SOVCOR 

SX 

NK3 

SOVCOR 


5% 

5% 

5Ji 

5J< 

5Ji 

5J4 

5K 

5« 

5% 

5J{ 

5% 


N4 

N4 

N4 

N4 

N4 

N4 

iN4 

NK3 

N4 

N4 

N4 

N4 

N4 


+ + t 4 * 4 t 


4 QUADRANS. 


* * * t * * 


LM 

LM 

SN 

GM 

GM 


LG 


LG 


00 

01 

oo 
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02 

02 

OO 

00 

00 

OO 

OO 

01 

01 

00 

81 


N 

N 

N 

N 


3 

3 
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74 
74 
74 
74 

NEOSID 
NEDS ID F: 

NEOSID F2 . . 

MEOGXD F2 . 

NEOGID F2 , . 

NEOGID r2 . . 

NEOSID FIOB 
NEOGID FIOB 
NEOGID FIOB 
NEOGID FIOB 
NEOGID FlOB 
NEOSID FlOB 
NEOSID FlOB 
NEOGID FlOB ......... 

... BASE DE TEMPS ....... 

POINT TEST 

c^ar te * Ei„.EOATr;;uR' 
EXTRACTEUR DE CARTE NO 2 710OA 
DIGGIPATEUR DE T 092 ... UA345 
ENTRETDISE DE Cl MON lOL 

CAf...F. I SOI.. ANTE NEOGID l-'GLJR Cl , 
OEILLET LA I TON ....... 2070 

COLLE ARALDITE 
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«- + t4*t#444|- 
4444 *»ftt + 4^ 
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4 + 4 * * 1 00 A 
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saveOR 

SOVCOR 

SOOCOR 

SOOCOR 
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NS 

NS 
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TEXAS 
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NS 

NS 

NS 

TEXAS 

■f EXAS 

FU' TEXAS '• 

TEXAS 

TEXAS 

ADR'ET 

ADRET 

ADRET 

ADRET 

ADRET.... 

ADRET.... 

ADRET 

ADRET 

ADRET 

ADRET 

ADRET 

ADRET 

ADR'ET 

ADRET 
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TRIiiLEC 

B942621 

DEE 

JERMYN 

940008 

MFOM 

GGDIEMA 
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1 
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repere ref, adret 

001 0271720000 

001 0273100000 
ZO 0205/^i0000 

ZO 0218‘5 60000 

Z1 1100530000 

Zj 1100550000 

Zl 1400217300 

Z1 1420020600 

Z4 4900180000 

26 6100030600 

26 6101030600 

26 6110130400 

26 6131121000 

26 6152031000 

26 6200020000 

Z6 6301020000 

Z6 6400160000 

Z6 6400540000 

Z6 6900620000 

Za 8007118100 

Z8 8007214300 

28 8007246300 

ZB 8107216400 


DESCRIPTION 


08 

08 

00 

00 

FI!, 


710011 
7100D 
7100 A 
7100 A 


CAR'I E L INEAR ISATEUR 
DSC ILJ.. ATE UR 20A25 . . , 

NATTE 16 LI60 
SELF DSCILL, 20/25MHZ 
,NU.ETAME.6/10 
FI L,NU.ETAME,10710 
KMVIO EMBASE*MAL.ET-'IXAT. AVANT 
TRF 254 MCIC 20 MALE COUIiE 


BRIDC 
I NO 
I NO 
ACD 
LAD 
NYL 
ACl 
ACI 
COSSE 
RIVET POf 
ADHESIF 
EOUERRE 


3 X 
3 X 
3 X 4 

2 XIO 

3 XIO 
2 


DIP-LOCK 
6 


CA 16 200 DL 
GYLI NDIVl QUE CRUCI V- 
FRAISEE F/90*CF<UCIF 
CYL. I f JDR I DUE 1- ENDUE 
FRAISEE F/90»FeNDUE 
U i;; X A G □ N A!.l-: F END U E 

HEXAGONAL USUEL 


A 


EVENTAIL 
SDUDER 3, 


»DI* 

519 

ALU AES 32 
TRANSFERf LARGEUR 6 MM 
PRISE COAX 20/25 7100A 


ENSEMBLE BAQUET 20A2SMHZ 7100C 
DALE ISOLANTE MOD 20/25 7100D 
COUVERCLE MODULE 20/25^2»7100D 


A93,,,i', ,*** A9 7 
A92,,897 
ADRET 
ADRET 

ELECTROFIL 

ELECTROFIL 

SEAL.ECTRO 

TRELEC 

EUROPAVIA 

STOCKINOX 

STOCK!NOX 

GAfilC 

GA6IC 

GAOIC 

SAGIC 

SAGIC 

HFOM 

MFOM 

3M 

C942641 

E921178...♦♦♦♦* 
A94* 

-9491072164.... 


t? 

!ii 

i: 

f’ 
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» 0271720000 08 CARTE LINEAR.TCATErUR 73.000 A93,,,,.A97«- 

REF-ERE REF, AORET OEBCRIF-TTON QTF 


C ~001 3700180000 
C -002 37001BOOOO 
C -003 3700180000 
C -004 3700180000 
C -005 32326BOOOO 
C “006 3232680000 
C -007 3232680000 
C -OOFS 3232470000 
C -009 3700100000 
C “010 3700180000 
C -Oil 3700020000 
El “001 4600100000 
D -002 4600100000 
P “OOl 2132100000 
Q -001 4300110000 
Q “002 4300.1.90000 
Q “003 4300190000 
Q -004 4300110000 
Q “005 4300190000 
R -001 2210022700 
R -002 2500049900 
R “003 2500000000 
R “004 2500000000 
R -005 2500000000 
R -006 2500000000 
R -007 2500000000 
R -008 2500000000 
R --009 2500000000 
R -010 2500000000 
R “Oil 2500000000 
R “012 2500000000 
R -013 2500000000 
R -014 2500000000 
R -015 2500000000 
R “016 2500000000 
R -017 2500000000 
R -018 2210031000 
R “0.19 22.10011000 
R -020 2210011000 
R -021 2500110000 
R “022 2500110000 
R --023 2210041000 
R “024 2210011000 
R -025 2900022700 
R “026 2200002200 
R -027 2200002200 
R “028 2900022700 
R -029 2210002200 
R -030 2210002200 
R -031 2500212400 
R -032 2210011000 
R “033 2500111500 
R -034 22100,11000 
R -035 2210011000 
R -036 2210011500 
R -037 2210011500 
R -038 2210011500 
R -039 2210011500 
R “040 2210011500 
R -041 2210011500 
R -042 221001FJ2 00 
R -043 2210010200 
R “044 2200022200 
R -045 2200025600 
SN-001 4200360000 
SN“002 4200360000 
SN-003 4160405100 
GN-004 4160405100 
SN-005 4160405300 
8N-006 4160405200 
SN-007 4160405200 
SN-008 416040B200 
21 1100530000 

21 1271720300 

21 1400109900 

24 4900150000 

24 4900310000 

26 6400260000 

20 8101120000 


22MMr/160 5,08 T395 
22MMF/16V 5,08 T395 
22HMF/160 5,08 T395 
22HMF/16V 5,00 T395 
6BOOPr- 10(101:2500) 222235245682 
6GOOPF 10 (101:2500) 222235245682 
6BOOPF 10 ( 10Ji2500 > 222235245682 
4700FT 10 < 101:2500) 222235245472 


CARBIDE 

CARBIDE 

CARBIDE 

CARBIDE 


22MHF/160 5,08 
22MMF/16V 5,00 
lMMF/350 5,08 
ZPD7,5 ,,,,,,, 

2F x.1,^,5 4 1',,,,,,,,,,, 

1 K 3/4■■ 15T CERMET 
DC 416 C <BC214C) *, 

EC 413 C <BCi84C) 

DC 413 C (DC1840 
DC 416 C <HG2140 
BC 413 C <BC1840 
2K7 




T395 

T395 

T395 
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5Ji N4 


499R a- 

iX 

0 

,3 U 

BMA207 

RESISTANCE 

IX 

C, 

METAL 

SMA207 

RESISTANCE 

IX 

c. 

METAL 

SMA207 

RESISTANCE 

iX 

c. 

METAL 

SMA207 

RESISTANCE 

IX 

c. 

METAL 

SMA207 

RESISIANCE 

IX 

c. 

METAL 

SMA207 

RESISTANCE 

IX 

c. 

METAL 

SMA207 

RESISTANCE 

IX 

c. 

METAL 

SMA207 

RES .(STANCE 

ix 

c. 

METAL 

SMA207 

RESISTANCE 

iX 

c. 

META).. 

ShA207 

RESISTANCE 

IX 

c. 

METAL 

SMA207 

RESISTANCE 

1% 

c. 

ME lAL 

SMA207 

RESISTANCE 

IX 

c* 

METAL 

SMA207 

RESISlANCE 

IX 

c. 

METAL. 

SMA207 

RESISTANCE 

IX 

c* 

METAL 

SMA207 

RESISTANCE 

IX 

0, 

METAL 

SMA207 

lOK 




5X 

N4 

lOOR 




5X 

N4 

lOOR 




5X 

H4 

IKOO « 

IX 

0 

,3 W 

SMA207 

IKOO K 

IX 

0 

,3 Ut 

SMA207 

lOOK 




5X 

N4 

lOOR 




SX 

N4 

2K7 




5X NK3 

22r< 




SX 

N4 

22R 




5X 

N4 

2K7 




5X NK3 

22R 




5X N4 

22R 




5X N4 

i2K4 x 

IX 

0 

,3 W A 

70 ^ C 

x w 

lOOR 




5X 

N4 


1K15 
lOOR 
lOOR 
IS OR 
15 OR 
150R 
15 OR 
150R 
ISOR 
820R 
82 OR 
2K2 
5K6 

TL 072 GP 
TL 072 CP 
C-M03 4051 
C-MDS 
C-MOS 
C-Mt)S 
C-MOS 
C-MOS 


■X 1% 0,3 Ul 


SMA207 
5>: N4 

N4 
N4 
N4 
N4 
N4 
N4 
N4 
N4 
N4 
N4 
N4 


5% 

5% 

5i: 

5% 

Si: 

SJi 

5% 

Si: 

51: 

5K 

5?: 


4 ** 4 * 


***4^4*4*** 


4051 
4053 

40.. p2 ,,, 

40.. P.:1 

4082 ... » 

FIL.NU.ETAME.6/10 .. 

Cl LI WEAR I SAT EUR 20/25 7;l OOA 

POINT TEST 

16 GUPPDRf NATTE MS'CA-16S-TDS 
16 SUPPORT C,I, DIL J23-50i6 
PLOT LAITON ETAME PC12,7 
ECROU A SERTIR M3 1-14 NICKELE 


UNION 
UNION 
UNION 
UNION 
COGECO 
COGECO . 
coGE{;:o 
COGECO 

UNION t^ARBIDE 
UNION CARBIDE 
UNION CARBIDE 
ITT 
ITT 

SFERNICE 

AEG 

AEG 

AEG 

AEG 

AEG 

SDVCOR 

DRALORIC 

riRAI„ORIC 

DRAL.DRIC 

DRALORIC 

DRALORIC 

DRAL.ORIC 

DRALORIC 

DRAI,.ORIC 

DRALORIC 

DRALORIC 

DRALORIC 

DRALORIC 

DRALORIC 

DRALORIC 

DRALORIC 

DRAL.ORIC 

SOUCOR 

SO'.'COR 

SOUCOR 

DRALORIC 

DRALORIC 

SOUCGR 

SOUCOR 

SOUCOR 

SOUCGR 

SOUCOR 

SOUCOR 

SOUCOR 

SOUCOR 

BOUCGR 

DRAL.ORIC 

SOUCOR 

SOUCOR 

SDUCOR 

SOUCDR 

SOUCOR 

EOUCOR 

SOUCOR 

SOUCOR 

SOUCOR 

SDUCOR 

SOUCOR 

SOUCOR 

I'EXAS 

TEXAS 

RTC 

RTC 

RTC 

RTC 

RTC 

RTC 

ELECTRGFIL 

E997172 

C940850 

EUROPAVIA 

JERMYN 

FONDEX 

D940586 


1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

i 

1 

1 

1 

1 

1 

i 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

j. 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

3. 
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1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

0 

1 
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1 

5 

2 
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C 

C 

C 
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C 

t; 

c 

c 

c 

c 

c 

c; 

c 

c 

c 

c: 

c 

c 

c 

c 

c 

c 

c 

c 
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c 

c 

c 

c 

c 

c 

c 

c 

c 

c 

c 

c 

c 

c 

c; 

n 

Li 

D 

n 

El 

D 

n 

El 

I.) 

n 

i.i 

Li 

n 

D 

LI 

L 

L. 

l_ 

L. 

L 

F* 

Q 

D 

Q 

t-J 

G 

G 

D 

Q 

Q 

Q 

Q 

G 

Q 

Q 

G 

Q 


“OOl 

-002 

-003 

•-004 

-005 

-oo<^> 

”007 

-008 

“009 

-010 

“Oil 

-012 

”013 

--014 

-CIS 

-016 

“017 

”018 

-019 

■020 

“021 

“ 022 . 

”023 

“024 

-025 

-026 

”027 

“028 

”029 

"030 

-031 

-032 

-033 

-034 

“035 

”036 

-037 

”038 

-039 

-040 

“041 

•-042 

•••043 

-001 

-002 

”003 

”004 

“005 

-006 

--007 

“008 

-009 

"010 

Oil 

-012 

"013 

-014 

“015 

“001 

“002 

-003 

-004 

"005 

-001 

-001 

■•■002 

-003 

”004 

”005 

-006 

“007 

”009 

”009 

■010 

”011 

”012 

”013 

-014 

”015 

-016 


3309470000 
3310100000 
3310100000 
3800130000 
3600140000 
3700180000 
3700180000 
3700180000 
3120021000 
37001BOOOO 
3700180000 
3120021000 
3120021000 
3120021000 
3/00180000 
3120031000 
3120003300 
3120003300 
3120021000 
3120021000 
3700180000 
3120021000 
3120021000 
3700180000 
3120021000 
3120021000 
3234100000 
3233150000 
3224220200 
3700150000 
3700180000 
3700180000 
3120021000 
3225220000 
3700100000 
3700180000 
3700100000 
3700150000 
3234100000 
3120011000 
3700180000 
3700100000 
3120004700 
4500260000 
4500260000 
4500260000 
4500260000 
4500260000 
4500260000 
4500260000 
4500260000 
4500310000 
4500310000 
4500310000 
4500310000 
4500310000 
4500310000 
4500310000 
5300420100 


i00420100 


5300420100 

02a.8Vi30000 

5303360000 

2162470000 

4300250000 

4300110000 

4300190000 

4300310000 

4300190000 

4300280000 

4300040000 

4300040000 

4300310000 

4300310000 

4300110000 

4300110000 

4300190000 

4300190000 

4300110000 

4300190000 


O#IMMF 10<10X2500)222235245104 
15NF 1 <) < :l 0X2500)222235.245153 
0»22MMF 10,2 lOX POLYS KMR 
lOMMF/250 2,54 ,,, REF 19611 A1 
22MMF/160 5,08 T395 

22MHF/160 5,08 T395 

1 NF 2,5 2222 630 02 102 

2,2MMF 15(10X400>FDLYC CKB6B 
4,7MMI-V350 5,08 T395 

22^SMF/160 5,08 T39S 

4,7MMF/350 5,08 T395 

lOMHF/250 2,54 ,,, REF 19611 A1 
Of l-MMF 10(10X2500)222235245104 


lOOPF 2,! 
22MMF/160 
22MHF/160 
47PF 2,5 


^NIC*2222 

5,08 

5,00 


632 


08 
E-fti 
BO 
BB 
BE< 
BB 
BB 
BB 
1 


109G 

1098 

1090 

1098 

109G 

109G 

109C-5 

109G 

4448 

4448 

4448 

4448 

4448 

4448 

4448 


ENTRE 

i:-:NTRE 

ENTRE 

ENTRE 

ENTRE 

ENTRE 

ENTRE 

ENTRE 


ET 

ET 

ET 

ET 

ET 

ET 

ET 

ET 


632 


11, o 
11,5 
11,5 
11,5 
11,5 
11,5 


11 


t 


58 101 
T395 
T395 
10 479 
A 11 O 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 


A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 


O 

0 

0 

0 

0 

0 

o 


COGECO 

GOGEOO 

EFC8 

SPRAGUE 

UNION CARBIDE 

UNION CARBIDE 

COGECO 

GAH 

UNION CARBIDE 
UNION CARBIDE 
UNION CARBIDE 
SPRAGUE 
COGECO 
COGECO 

UNION CARBIDE 

UNION CARBIDE 

COGECO 

SIEMENS 

SIEMENS 

SIEMENS 

SIEMENS 

SIEMENS 

SIEMENS 

SIEMENS 

SIEMENS 

ITT 


^ * 4- * * 


+ + **** 


* * 4^ t* 


t ^ t t 


..F 


47MMH 
4YMMH 
47MMH 
00 SEi, 
16MM1-1 
4K7 lOX 
BFR 90 
BC 416 C 
BC 413 C 
BFG 22 
BC 413 
BFR 91 




C 


2 N 

2 N 

BFG 

BFG 

i:-!C 

Bi: 

BC 

BC 

BC 

BC 


918 

918 

22 


416 

416 

413 

413 

416 

413 


ORE 53862 DEL 1025-60 
ORi::; 53862 DEI... 3.025-60 
ORE 53862 BFJiL 1025-60 
OSCILLATEUR 73.00A 
ZD 2/16 
lOT CERMET T 9 YB 

POINT MARRON C,ENTREE 
C BC*2'j. 4L..) 

( BCl Fj4C) 

)VEMI--LACE DN543 . * , 
(BC1G4C) 

POINT ROUGE CtENTl^EE 

REMPLACE 0N543 *,, 
i^EMF-LACE 0H543 , , . 
(BC214C) 

(B(;;214C> 

< BCl 840 
(BCl 840 
(BC2140 
(BCl 840 


DELEOAN 

riELEOAN 

DF“LEOAN 


+ 44444 ‘ 4*4444 
«+4+44 + 44-44* 

44*444 #444** 


ITT 
ITT 
ITT 
IT'l 
ITT 
ITT 
OREGA 
CJREGA 
OREGA 
ADRET 

SIRPM<NE0SID) 

8FERNICE 

RTC 

AEG 

AEG 

RTC 

AEG 

RTC 

SGS 

SGG 

RTC 

RTC 

AEG 

AEG 

AEG 

AEG 

AEG 

af-:g 


PAGE 
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DESCRIPTION 



QTE 

47PF 

2,5 5X 1600 

, CA152 

CGNDENSATEUR PI 

1 

lOOPF BOUTON 5X Dll 

CGI1INloop 

LCC CICE 

1 

lOOF-'F BOUTON 5X Dll 

CGI1INIOOP 

LCC CICE 

1 

PASTILLE 

1 N(-’ 

GNY 605 

L..CC 

1 

1 A 14 F'P 4444 4 444 

,, REF 5402 

TEKELEC 

1 

22MMF/160 

5 , 08 


1 395 

UNION CARB.IDE 

1 

22MhF/16y 

5 , 03 


T395 

UNION CARBIDE 

i 

2?2MMr/160 

5,08 


T395 

UNION CAR III HE 

1 

1 NF 2,5 


630 

02 102 

COGECO 

1 

22MMF/160 

5,08 


T395 

UNION CARBIDE 

1 

22MMF/160 

5,08 


T395 

UNION CARBIDE 

1 

1 NF 2,5 

i.. i 

630 

02 102 

COGECO 

j. 

1 NF 2,5 

2.2^2 

630 

02 102 

COGECO 

1 

3. NF 2,5 


630 

02 102 

COGECO 

1 

22MMF/160 

5,00 


T395 

UNION CARBIDE 

1 

iONF 2,5 

630 

GOX 

767 J4 

LCC 

1 

33PF 2,5 

2222 

632 

10 339 

COGECO 

1 

33PF 2,5 


632 

10 339 

COGECO 

1 

1 NF 2,5 

2222 

630 

02 102 

COGECO 

i 

1 NF 2,5 

2222 

630 

02 102 

COGECO 

1 

22MMF/160 

5,08 


T395 

UNION CARBIDE 

1 

1 NF 2,5 

2222 

630 

02 102 

COGECO 

1 

1 NF 2,5 

2222 

630 

02 102 

COGECO 

1 

22MMF/160 

5,08 


T39S 

UNION CARBIDE 

1 

1 NF 2,5 

2222 

630 

02 102 

COGECO 

1 

1 NF 2,5 

oooo 

^ 

630 

02 102 

COGECO 

1 


1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
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REPERE 

REF* ADRET 

DESCRIPTION 




QTE 

(.) 

--01.7 

4300190000 

DC ^13 C (BC184C> 

* + 

* * * + 

* * * 

AEG 

1 

Q 

--018 

4300110000 

DC -416 C <BC214C) .«» 

* * 

* * * * 

+ * * 

AEG 

1 

Q 

"019 

A300190000 

BC AIZ C (BC1.84G) 




AEG 

1 

Q 

-"020 

4300110000 

BC 416 C <BC214C) ... 




AEG 

1 

R 

-OOl 

2210032200 

22K 


5X 

N-4 

SOUCOR 

1 

R 

""002 

2210033300 

33K 


SX 

N-4 

SQOCOR 

1 

R 

“003 

2200011000 

10 OR 


5X 


8D0CGR 

1 

R 

-004 

2210021000 

IKO 


5X 

m 

SQOCOR 

1 

R 

~00f5 

2210041000 

lOOK 


SX 

N4 

800COR- 

1 

R 

-006 

2500075000 

7S0R X IX 0,3 W 


SMA207 

DRALORIC 

1 

R 

-007 

2210031500 

15K 


5X 

N4 

SOOCOR 

1 

R 

-008 

2210012200 

220R 


5X 

N-4 

SDOCOR 

1 

R 

-009 

2210035600 

56K 


5X 

H-4 

youCOR 

1 

R 

-OlO 

2210012200 

220R 


5X 

N4 

SOVCOR 

1 

R 

“Oil 

2210033S"00 

39 K 


5X 

N4 

soyCOR 

1 

R 

“012 

2900003300 

33R 


5X 

NK3 

soyCOR 

1 

R 

“013 

2210006000 

6BR 


5X 

N4 

GOyCOR 

1 

R 

-014 

2210011000 

lOOR 


5X 

N4 

soycoR 

1 

R 

-015 

2210012700 

27 OR 


5X 

N4 

soyCOR 

1 

f;; 

“016 

2210002200 

22R 


5X 

N4 

soyCOR 

1 

R 

-017 

2210006800 

68R 


5X 

N4 

soyCOR 

1 

R 

-018 

2210012200 

220R 


5X 

N4 

soycoR 

1 

R 

“018 

2210013900 

39 OR 


SX 

N4 

soyCOR 

1 

R 

-019 

2210021000 

IKO 


SX 

N4 

soycoR 

1 

r< 

^-020 

2210018200 

G20R 


SX 

N4 

soyCOR 

1 

R 

-021 

2210021000 

IKO 


SX 

N4 

soycoR 

1 

R 

"022 

2210014700 

470R 


SX 

N4 

soycoR 

1 

R 

-023 

2210021200 

1K2 


5X 

N4 

soycoR 

1 

R 

“?)24 

2210011000 

10 OR 


5X 

N4 

soycoii: 

1 

R 

“025 

2210011000 

lOOR 


5X 

H4 

soycoR 

1 

R 

“026 

2210015600 

560R 


5X 

N4 

soycoR 

1 

R 

-027 

2210011000 

lOOR 


5X 

N4 

soycoR 

1 

R 

“028 

2210011000 

10 OR 


Six' 

N-4 

soyCOR 

1 

R 

-029 

2210001000 

lOR 


SX 

N4 

soycoR 

1 

R 

-030 

2210015600 

360R 


SX 

N4 

soyCOR 

1 

R 

-031 

2210011000 

lOOR 


5X 

N4 

soycoR 

1 

R 

-033 

2210011000 

1OOR 


5X 

N4 

soycoR 

1 

R 

-034 

2210011000 

lOOR 


5X 

N4 

soycoR 

1 

R 

•035 

2210033300 

33K 


5X 

N4 

soyCOR 

1 

R 

-036 

2210033300 

33K 


5X 

N4 

soycoR 

1 

R 

-037 

2210011000 

lOOR 


5X 

N4 

soyCOR 

1 

R 

-03G 

2.210011000 

lOOR 


SX 

N4 

soycoR 

1 

R 

"039 

2210021000 

IKO 


SX 

N4 

soycoR 

1 

R 

-040 

2210013300 

330R 


5X 

N4 

soyCOR 

1 

R 

-041 

2500010000 

lOOR -X’ IX OfZ \4 


SHA207 

DRALORIC 

1 

R 

”042 

2210031000 

lOK 


5X 

N4 

soycGR 

1 

R 

-043 

2210023300 

3K3 


5X 

N4 

soyCOR 

1 

R 

-044 

2210051000 

IM 


Six 

N4 

soyCOR 

1 

R 

-045 

2210051000 

IM 


SX 

N4 

soyr.oR 

1 

R 

-046 

2210044700 

^70K 


5X 

N4 

GoycoR 

1 

R 

“047 

2500310000 

.rOOK x IX 0^3 W 


GHA207 

DRALORIC 

1 

R 

-048 

2500310000 

lOOK X 1% 0^3 W 


SMA207 

DRALORIC 

1 

F« 

"049 

2210012200 

220R 


SX 

N4 

soycoR 

1. 

R 

”050 

2210021000 

IKO 


5X 

N4 

soycoR 

1 

R 

"■051 

2210011000 

lOOR 


SX 

N4 

SOVCOR 

1 

R 

-052 

2210011000 

lOOR 


5X 

N4 

SOVCOR 

1 

R 

-053 

2210022700 

2K7 


SX 

N4 

SOVCOR 

1 

R 

-054 

2210022700 

2K7 


SX 

N4 

SOVCOR 

1 

R 

-055 

2210031000 

lOK 


SX 

N4 

SOVCOR 

1 

R 

-056 

2210023300 

3K3 


SX 

N4 

SOVCOR 

1 


--057 

2210031000 

:l. 0l<: 


SX 

N4 

SOVCOR 

1 

R 

“058 

2210021800 

1K0 


SX 

N4 

SOVCOR 

1 

R 

-059 

2210021800 

IKG 


SX 

N4 

SOVCOR 

1 

R 

-060 

2210031000 

lOK 


Six 

N4 

SOVCOR 

1 

R 

-061 

2210023300 

3K3 


SX 

N4 

SOVCOR 

1 

R 

--062 

2210023300 

3K3 


SX 

N4 

SOVCOR 

1 

R 

-063 

2210023300 

3K3 



N4 

SOVCOR 

1 

R 

-064 

2210023300 

3K3 


5% 

N4 

SOVCOR 

1 

R 

“065 

2210002200 

22R 


5% 

N4 

SOVCOR 

1 

R 

-066 

2210032200 

22K 


11- */ 

I..J 

N4 

SOVCOR 

1 

R 

-067 

22100-42700 

270K 


IT' */ 

N4 

SOVCOR 

1 

R 

■068 

2210002200 

22 R 


5% 

N4 

SOVCOR 

1 

R 

-069 

2210002200 

22R 


5% 

N4 

SOVCOR 

1 

R 

-070 

2210031000 

lOK 


5% 

N4 

SOVCOR 

1 

R 

-071 

2210033300 

33K 



N4 

SOVCOR 

1 

SN-001 

4101023100 

MC 10231 P .. 




hOTDROL.A 

1 

SN‘“002 

4200360000 

TL 0T2 CF' *********** 

+ + 

* * * * 

* « t 

TEXAS 

1 

BN~O03 

4200320000 

L„F 356 N B4^ * *.. . 

* ♦ 

* t * * 

* * • 

NS 

1 

T 

-001 

0218340000 

00 NEDSID F 40 .***.* 

+ * 

, 7100A 

ADRET 

1 

Z1 

1100010000 

FIL NGIR ************ 

* 

KY30 

-04 

FILEGA 

0 


y. 
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REPERE REF. AI'JRET 


riESCRIPTlON 


Z1 
Z1 
Z1 
7. A 
7A 
75 

75 
Z6 

76 
7.B 


1100550000 

1273100200 

1300590000 

4900020000 

4900150000 

5400050000 

5500170000 

6400030000 

6400190000 

8011670000 


FIL*NU.ETAHE*10/10 
Cl OSCILLATEUR 20/25 ..» 7100D 
SOUPLISSO 0/6X0,9 COUL.NATUREL 
DI S3 IP AT EUR DE T 092 UiA345 

16 SUPPORT NATTE ^S*CA“16S“Ti:i3 
CALE TS01.AN VE MEDSiri POUR L:! . 

TOF^E 4B1 3/7X1,2X3/5 .. 

RIOET D 3 L 4,2 3042 

COSSE A SOUOER 6,2 REF 5D 

ECRAN POUR GEPARAlEUR 


ELECTROFIL 

F997310 

HABIA 

DEE 

EUROPAOIA 

-94000B 

RTC 

MFDM 

MFOM 

B941591 


PAGE 

63 

GTE 


*444-44* + 


w roH-criH- i-^rooi^ o 






m 


■7100D_J/ 

7200A_j;^ 


ADRET ELECTRO NIQUE 


Ct P^uP ti»4 »#fP^OOyH IJir* *yT?»lfirO# 

—1- * ■ Of 

OSCILLATEUR 

20/25 MHz 

20/25 MHz 
OSCILLATOR 

1 tTUDl^ Sf ‘ ’ 1 - ' 1 ' ! • 1 i 1 ■ ' 

« aj] B 9i7;0:2 7:3il!0i0i0 0;0 ,/ : 


£X 322SS JD 


stomA 
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* 0-471004008 

X« X H- •» X X- X X- XXX-« x 

R'EF'ERE REF* ADRET 


001 02716S0200 
001 0273000000 
OOl 0273410000 
0205890000 
02733A0200 
0273370200 
0273380200 
A101030<S00 
6101112500 


■XX X X-X -XX-X-XX X-W-K XX-XX XX -X-MXXX-X.X-XXX-X -X XXX X XX xxxx Ax-xxx 


F>AGE 
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zo 

ZO 

ZO 

70 

Z6 
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DESCRIPTION 

ANALOGIQUE .**, 7100D 

CARTE COMNUTATEUR * * » 7100D 

00 ROM 1 PRUGKAMMEE ,*,+ 7100D 
— ^■'R■OGRAM^^EE * * * * 71 OC'D 

^fi}J ^•■/90'CRUCIF 

ACD 2*^>X2o FRAISEE F/90^F“ENDUE 


A9i* .*....* »r-,‘97 
A92 ***«**«^« A97 

A91A92*...*.J97 

ADRE'r 

ADRET 

ADRET 

ADRET 

GTOCKINOX 


QTE 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
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REF'ERE REF. ADRET 


rCSCRIF-TIQN 


QTE 


B 

-001 

1400219300 

KM012 EM&ASE DROITE 

'MALE^ Cl 

SEALECTRD 

1 

h 

-002 

1400219300 

KHU12 L:Mr:4ASE:: droite 

* MAL 

K* Cl 

SEALECTRO 

1 

B 

-003 

14S0O19C-JO0 

50 F>TB MALE Cl REF 2-87586-1 

AMP 

1 

C 

-001. 

3150031000 

lONr 5,08 65V 

GOX 

767 14 

LCC 

1 

C 

-002 

322^600000 

0,6eMMF 15^2 lOX 400 . 

0KM501 

PRECIS 

1 

C 

”003 

3150031000 

lONF 5,08 63V 

GDX 

767 14 

LCC 

1 

C 

-006 

3224680000 

0.68MMF 15.2 10% 400 . 

CKM501 

PRECIS 

1 

c 

“007 

3700180000 

22MMr-/160 5*08 


1 *395 

UNION CAREII'E 

1 

c 

-008 

3700020000 

lMMr/350 5*08 


T395 

UNION CARBIDE 

1 

c 

“009 

32246B0000 

0,6BMMr’ 15,2 10% 400 , 

E::KM501 

PRECIS 

1 

c 

-010 

370018000b 

22MHF/160 5,08 


T395 

UNION CARBIDE 

1 

c 

-oil 

3700180000 

22HMF/16V 5,00 


T395 

UNION CAFiBIDE 

1 

c 

-012 

37001GOOOO 

22HMF/160 5*08 


T39S 

UNION CARBIDE 

i 

c 

-013 

3700180000 

22MMF/160 5*08 


7395 

UNION CARBIDE 

1 

G 

-01-4 

3700250000 

47MMF/6.3V 5*08 ... 

+ + + t + 

. T395 

UNION CARBIDE 

1 

C 

-015 

3700100000 

4,7MM)= /350 5*08 ... 

♦ • + * * 

♦ ■f395 

UNIDt-J CARBIDE. 

1 

c 

-017 

3700250000 

47MMF/6.30 5*08 .,* 

+ 4 , + , 

* T395 

UNION CARBIDE 

1 

c 

-018 

3700180000 

22MMF/160 5,08 


T395 

UNION CAFCBIDE 

1 

c 

-019 

3700180000 

22MMF/160 5*00 


T395 

UNION CARBIDE 

1 

c; 

-020 

3700250000 

4V?'FMF/6 * 30 5,08 ... 

+ « * 4 f 

> T395 

UNION CARIiIDE 

i 

c 

-021 

3700180000 

22MMF/d.60 5*08 


T395 

union carbide 

1 

c 

-022 

3150031000 

lONF 5*08 630 

GOX 

767 14 

LCC 

1 

c 

-023 

3120094700 

4*7PF 2*5 2222 

632 

09 470 

COGECO 

1 

c 

-024 

3120094700 

4*7PF 2*5 2222 

632 

09 470 

CDBECO 

1 

c 

-02S 

3120094700 

4*7Pr 2*5 2222 

632 

09 470 

COGECO 

3. 

c 

-026 

3d.20021000 

1 NF 2*5 222.2 

630 

02 102 

COGECO 

1 

c 

-027 

3120021000 

1 NF 2*5 2222 

630 

02 102 

COGECO 

1 

c 

-028 

3700250000 

47MMF/6,30 5*08 ... 

4 t + 4 

. T395 

UNION CARBIDE 

1 

c 

-029 

3234470300 

0*47MMF 5*00 10% 


1RI1807 
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